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Ces travaux de thèse concernent les développements d’une méthode de séparation 
chromatographique couplée simultanément à l’ESI-MS et l’ICP-MS afin de réaliser l’analyse de 
spéciation exhaustive des lanthanides en phase aqueuse représentative des phases de 
désextraction des procédés de traitement du combustible usé. Cette méthode analytique permet 
de séparer, caractériser et quantifier des complexes de lanthanides à ligands 
polyaminocarboxyliques comme le DTPA et l’EDTA, utilisés comme agents complexants dans ces 
procédés. La méthode de séparation par chromatographie HILIC des complexes de lanthanides a 
été mise au point avec la phase stationnaire à fonctions amide. Un criblage d’une large gamme de 
compositions de phase mobile a permis de déterminer que le mécanisme d’adsorption est 
prédominant lors l’élution des complexes de lanthanides et d’obtenir des conditions de 
séparation optimisées. Des conditions d’analyse plus rapides obtenues avec une colonne à 
fonctions amide de granulométrie sub-2 µm et de longueur plus faible ont permis de réduire le 
temps d’analyse d’un facteur 2,5 et la consommation de solvant de 25 %. La caractérisation 
structurale et isotopique par HILIC ESI-MS a été réalisée ainsi que la mise au point d’une 
méthode d’étalonnage externe. Les performances analytiques de la méthode de quantification 
ont été déterminées. Enfin, le développement d’un système de couplage de l’HILIC à l’ESI-MS et 
l’ICP-MS a été réalisé. Une méthode de quantification simultanée par ESI-MS et par ICP-MS a 
permis de déterminer la distribution quantitative des espèces en solution ainsi que les 
performances analytiques associées. 
Mots clés : spéciation, lanthanides, complexes, HILIC, ESI-MS, ICP-MS 
Abstract 
This work focuses on the development of a chromatographic separation method coupled to 
both ESI-MS and ICP-MS in order to achieve the comprehensive speciation analysis of 
lanthanides in aqueous phase representative of back-extraction phases of advanced spent 
nuclear fuel treatment processes. This analytical method allowed the separation, the 
characterization and the quantitation of lanthanides complexes holding polyaminocarboxylic 
ligands, such as DTPA and ETDA, used as complexing agents in these processes. A HILIC 
separation method of lanthanides complexes has been developed with an amide bonded 
stationary phase. A screening of a wide range of mobile phase compositions demonstrated that 
the adsorption mechanism was predominant. This screening allowed also obtaining optimized 
separation conditions. Faster analysis conditions with shorter amide column packed with sub 2 
µm particles reduced analysis time by 2.5 and 25% solvent consumption. Isotopic and structural 
characterization by HILIC ESI-MS was performed as well as the development of external 
calibration quantitation method. Analytical performances of quantitation method were 
determined. Finally, the development of the HILIC coupling to ESI-MS and ICP-MS was achieved. 
A simultaneous quantitation method by ESI-MS and ICP-MS was performed to determine the 
species quantitative distribution in solution. Analytical performances of quantitation method 
were also determined. 
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En France, l’énergie nucléaire représente 77% de l’énergie électrique produite [1]. 
Les combustibles nucléaires sont composés initialement d’oxyde d’uranium ou d’un 
mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium. Leur irradiation en réacteur provoque la 
transformation de l’uranium et du plutonium en de nombreux radioéléments par 
différentes réactions de fission et de capture neutronique. En fin de vie, le combustible 
nucléaire contient encore 95 % d’uranium et 1 % de plutonium, considérés comme 
actinides majeurs. La France a opté pour le traitement du combustible usé selon un cycle 
fermé afin de recycler la matière valorisable. Ainsi, le combustible nucléaire est traité 
industriellement par le procédé PUREX (Plutonium and Uranium Refining by EXtraction) 
pour extraire l’uranium et le plutonium afin qu’ils puissent être de nouveau utilisés dans 
les centrales nucléaires. Le raffinat du procédé PUREX contient encore de nombreux 
radioéléments de nature et de propriétés différentes, comme les produits de fission (PF) 
(Cs, Sr, Zr, lanthanides…) et les actinides dits « mineurs » (américium, curium, 
neptunium), ces derniers représentant 0,1 % de la masse du combustible usé. Une fois le 
plutonium récupéré, les actinides mineurs représentent la contribution la plus 
significative à l’inventaire radiotoxique. L’extraction de ces actinides mineurs des 
solutions résiduelles de combustibles usés représente donc un enjeu majeur pour 
réduire la radiotoxicité et le volume des déchets ultimes. 
Dans le cadre de la loi de 2006 portant sur la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs [2], des recherches sont dédiées à la séparation sélective des actinides 
mineurs, afin de les transformer en éléments à durée de vie plus courte par 
transmutation. Dans cette optique, différents procédés de séparation, basés sur le 
principe de l’extraction liquide-liquide, ont été développés, optimisés et consolidés pour 
répondre à différentes stratégies de recyclage (Figure 1). 
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Dans l’ensemble des cas, une succession d’opérations d’extraction-lavage et de 
désextraction est mise en œuvre, impliquant l’emploi de molécules 
extractantes/désextractantes spécifiques des radioéléments à extraire/désextraire. Si 
l’objectif final est d’extraire sélectivement l’américium et le curium, voire l’américium 
seul, des étapes de (dés)extraction des lanthanides ont également lieu au cours de ces 
différents procédés pour les séparer des actinides mineurs. De nombreux efforts ont 
d’ailleurs porté ces vingt dernières années, sur la conception de molécules complexantes 
dédiées à la séparation des actinides et des lanthanides par extraction liquide-liquide 
[3]. 
Quel que soit le scénario de séparation envisagé pour la récupération des actinides 
mineurs, le suivi et le pilotage du procédé mis en œuvre requièrent l’évaluation de ses 
performances à différentes étapes. L’efficacité d’un procédé est généralement évaluée 
par la mesure des rendements de récupération et de la pureté des éléments séparés 
dans les phases organiques et aqueuses. Or, ces éléments sont distribués en de multiples 
espèces chimiques dans ces phases. 
La détermination quantitative de la distribution des actinides et des lanthanides en 
différentes espèces chimiques à différents points clefs des procédés, c’est-à-dire 
l’analyse de la spéciation exhaustive des actinides et des lanthanides, est primordiale 
pour : 
• évaluer de façon fine la performance des procédés 
• acquérir des données de base permettant d’identifier les principales 
espèces à considérer lors de la modélisation des procédés. 
L’obtention de telles informations est indispensable au dimensionnement des 
procédés et à l’amélioration de la compréhension des phénomènes et des mécanismes 
fondamentaux les régissant. 
L’objectif de ce travail est de développer in fine une méthode d’analyse de spéciation 
exhaustive des actinides et des lanthanides dans les phases aqueuses de désextraction 
des procédés de séparation sélective des actinides mineurs. Les matrices de ces 
procédés étant complexes et les éléments répartis sous différentes formes chimiques, la 
stratégie adoptée consiste à mettre au point une méthode de séparation par 
chromatographie des complexes d’actinides et de lanthanides contenant des agents 
désextractants et le couplage simultané de cette séparation aux spectrométries de masse 
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à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) et à source plasma à couplage inductif (ICP-
MS) (Figure 2). 
 
Figure 2 : séparation chromatographique couplée simultanément aux spectrométries de masse 
à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) et à source plasma à couplage inductif (ICP-MS) 
Ce développement méthodologique et instrumental permettra d’obtenir en une seule 
analyse des informations complémentaires, d’une part moléculaires et d’autre part 
élémentaires et isotopiques sur les espèces préalablement séparées. Les informations 
moléculaires donneront accès à l’identification et la caractérisation structurale des 
complexes d’actinides et de lanthanides aidant à l’identification des principales 
réactions de formation des espèces à considérer lors de la modélisation des procédés. 
Les analyses isotopiques multi-élémentaires donnent accès à la composition élémentaire 
et isotopique des actinides et des lanthanides contenus dans les complexes. La 
concentration des éléments d’intérêt sera donc mesurée, permettant ainsi d’évaluer 
l’efficacité du procédé, de contrôler la décontamination en lanthanides du flux de 
production d’actinides et l’élimination de certains produits de fission résiduels. La 
composition isotopique des actinides et des lanthanides contenus dans les complexes 
pourra également être déterminée de manière précise en fonction des besoins de 
qualification du procédé. 
La première étape de ce travail de thèse a consisté à dimensionner le couplage 
simultané en laboratoire conventionnel, pour développer une méthode d’analyse de 
spéciation avec un système modèle contenant l’ensemble des lanthanides représentatifs 
complexés, susceptibles d’être présents dans les phases aqueuses des procédés de 
séparation avancée des actinides mineurs. Les acides polyaminocarboxyliques tels que 
l’acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA) et l’acide éthylènediaminetétraacétique 
(EDTA) sont utilisés comme agents de désextraction dans de nombreux procédés. Ces 




















Données complémentaires en une 
seule analyse : spéciation exhaustive 
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systèmes modèles, mis conjointement en présence des lanthanides. Les lanthanides 
étant également des analogues chimiques des actinides, cette similitude sera exploitée 
pour transposer ces développements analytiques à l’analyse de spéciation des actinides. 
La technique chromatographique doit permettre la conservation de l’intégrité des 
espèces au cours de leur séparation et être compatible avec les contraintes spécifiques 
de chaque instrument, afin d’obtenir des performances analytiques optimales. Le mode 
de séparation par chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC) a été sélectionné 
pour la réalisation de ces études, dans la mesure où ses caractéristiques sont 
particulièrement adaptées pour répondre aux conditions précitées. 
Ce manuscrit comporte cinq chapitres. Le premier est consacré à une présentation 
générale des propriétés physico-chimiques des lanthanides, afin de mieux comprendre 
leurs caractéristiques en solution aqueuse et leur réactivité vis-à-vis de l’EDTA et du 
DTPA. Les concepts relatifs à l’analyse de spéciation comme les stratégies analytiques 
susceptibles d’être mises en œuvre, seront aussi présentées dans ce chapitre. Les 
techniques analytiques et instrumentales utilisées au cours de ce travail seront 
également décrites.  
Le deuxième chapitre présente une étude bibliographique des méthodes 
chromatographiques développées pour la séparation d’espèces de lanthanides dans 
diverses matrices. Les méthodes de séparation en mode HILIC pour l’analyse de 
spéciation sont passées en revue. Les études sur l’application du couplage simultané 
d’une séparation chromatographique avec les spectrométries de masse ESI-MS et ICP-
MS pour la spéciation sont également reportées. De cet état de l’art, il ressort qu’aucune 
étude ne traite de la séparation en mode HILIC de complexes contenant plusieurs 
lanthanides, ni du développement d’un couplage simultané d’une technique 
chromatographique avec l’ICP-MS et l’ESI-MS pour l’analyse de spéciation des 
lanthanides. 
La mise au point de la séparation des complexes de lanthanides (néodyme, europium, 
gadolinium, erbium) à ligands DTPA et EDTA par HILIC ESI-MS a donc été impérative et 
fait l’objet du troisième chapitre. Différentes phases stationnaires ont été évaluées afin 
d’obtenir une sélectivité suffisante permettant la séparation des complexes d’intérêt. 
Dans la mesure où les mécanismes de rétention en mode HILIC des complexes 
métalliques sont très peu décrits, une étude des mécanismes de séparation HILIC des 
complexes de lanthanides a été menée avec la phase stationnaire la plus performante. 
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Des conditions d’analyse plus rapides ont été initiées afin de réduire les temps de 
manipulation, paramètres déterminants pour l’analyse de futurs échantillons radioactifs. 
Le quatrième chapitre est dédié au développement d’une méthode préliminaire de 
quantification par étalonnage classique de complexes de lanthanides par HILIC ESI-MS. 
Pour cette mise au point, le système d’étude sélectionné contient du samarium et du 
néodyme en présence d’EDTA et de DTPA. Les performances analytiques, à savoir les 
limites de détection et de quantification ainsi que le domaine de linéarité, la stabilité et 
les justesses de mesure, ont été déterminées. Le potentiel d’utilisation de l’ESI-MS pour 
la caractérisation isotopique a également été évalué en vue du développement futur des 
approches de type dilution isotopique. 
Le cinquième chapitre présente la mise au point du couplage simultané de la 
chromatographie en mode HILIC aux spectrométries de masse ESI-MS et ICP-MS. Une 
méthode préliminaire de quantification en parallèle par HILIC ESI-MS et par HILIC ICP-
MS a été ensuite développée. Outre les performances analytiques obtenues avec chaque 
instrument, la distribution quantitative des éléments dans l’échantillon a été déterminée 
par ESI-MS et ICP-MS. 















Ce chapitre présente les principaux concepts et techniques instrumentales pour 
aborder l’étude de la spéciation des lanthanides. La première partie est consacrée aux 
définitions et rappels concernant, dans un premier temps, les propriétés physico-
chimiques et de coordination des lanthanides. Ces éléments présentent en effet des 
propriétés très proches, qui rendent leur séparation délicate. Dans un second temps, la 
définition de la spéciation et ses domaines d’applications sont présentés. Déterminer la 
spéciation d’un élément dépend de nombreux paramètres ; ainsi différentes stratégies 
susceptibles d’être mises en place lors du développement d’une méthode d’analyse de 
spéciation sont abordées. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la 
description des techniques analytiques que nous avons mises en œuvre pour l’étude de 
la spéciation des lanthanides dans des échantillons représentatifs de phases aqueuses de 
désextraction, issues des procédés de traitement du combustible nucléaire usé. Les 
principes de la méthode de séparation par chromatographie d’interaction hydrophile 
(HILIC), mode de séparation sélectionné pour la séparation de nos composés d’intérêt, 
sont décrits ainsi que ses principaux avantages, notamment pour l’analyse de spéciation. 
La chromatographie en mode HILIC sera couplée aux spectrométries de masse à source 
d’ionisation électrospray (ESI-MS) et à source plasma à couplage inductif (ICP-MS). Les 
caractéristiques de ces techniques sont présentées ainsi que leurs principaux avantages 
et limites dans le cadre de l’analyse de spéciation.  
1 Définitions et rappels 
1-a)  Propriétés physico-chimiques et de coordination des 
lanthanides 
Le série des lanthanides est constituée de 15 éléments chimiques dont le numéro 
atomique est compris entre 57 (le lanthane, La) et 71 (le lutécium, Lu) (Figure 3). 
 
Figure 3 : séries des lanthanides 
Découverts au cours du XVIIIème siècle, leur séparation est très délicate en raison de 
leur propriétés physico-chimiques très proches [4]. La connaissance des propriétés 
physico-chimiques des lanthanides est fondamentale pour développer des méthodes 
permettant leur séparation, que ce soit lors de la conception de molécules 
extractantes/désextractantes spécifiques pour le traitement du combustible nucléaire 
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usé, pour le développement de méthodes d’analyses de leur spéciation dans différentes 
phases issues des procédés de traitement du combustible ou encore dans divers 
domaines comme la géochimie etc. 
1-a-1)  Configuration électronique et états d’oxydation  
 Configuration électronique 
Les lanthanides sont des éléments de la 6ème période de la classification périodique. 
Ils sont caractérisés par une sous couche 4f partiellement remplie, blindée par les 
couches externes 5s2 5p6 [5] (Figure 4). 
 
Figure 4 : niveaux d’énergie des électrons de valence du gadolinium (adapté de [6]) 
La configuration électronique du lanthane est [Xe] 4f0 5d1 6s2, celle du cérium [Xe] 4f1 
5d1 6s2. Ensuite le remplissage de la sous couche 4f est progressif du praséodyme, [Xe] 
4f3 5d0 6s2, à l’ytterbium, [Xe] 4f14 5d0 6s2. Enfin la configuration du lutécium est [Xe] 4f14 
5d1 6s2. Le gadolinium présente une configuration électronique particulière, [Xe] 4f7 5d1 
6s2, en raison de l’effet de stabilisation de la sous couche 4f à demi remplie. La 
configuration électronique de la sous couche f similaire entre le gadolinium et 
l’europium ([Xe] 4f7 5d0 6s2) peut engendrer des difficultés lors de leur séparation. 
 États d’oxydation 
Le degré d’oxydation prédominant des lanthanides est +3 en particulier en milieux 
aqueux. La configuration électronique des ions Ln 3+ est donnée dans le Tableau 1. La 
sous couche 4f est formée d’orbitales plus basses en énergie (orbitales de cœur) que 
celles des couches 6s et 5d (Figure 4). Le degré d’oxydation +3 résulte donc de la perte 




Élément Ln2+ Ln3+ Ln4+ 
Lanthane (La) 
 




[Xe] 4f1 5d0 6s0  [Xe] 4f0 5d0 6s0  
Praséodyme (Pr) ([Xe] 4f3 5d0 6s0) [Xe] 4f2 5d0 6s0  [Xe] 4f1 5d0 6s0  
Néodyme (Nd) ([Xe] 4f4 5d0 6s0) [Xe] 4f3 5d0 6s0  
 
Prométhium (Pm) ([Xe] 4f5 5d0 6s0) [Xe] 4f4 5d0 6s0  
 
Samarium (Sm) [Xe] 4f6 5d0 6s0  [Xe] 4f5 5d0 6s0  
 








[Xe] 4f8 5d06s0  [Xe] 4f7 5d0 6s0  
Dysprosium (Dy) ([Xe] 4f10 5d0 6s0) [Xe] 4f9 5d0 6s0  ([Xe] 4f8 5d0 6s0) 




[Xe] 4f11 5d0 6s0  
 
Thulium (Tm) ([Xe] 4f13 5d0 6s0) [Xe] 4f12 5d0 6s0  
 




[Xe] 4f14 5d0 6s0  
 
Tableau 1 : configurations électroniques des lanthanides en fonction de leur degré d’oxydation 
(en gras : configuration prédominante, entre parenthèses : configurations instables, en simple : 
états minoritaires) [8] 
Les configurations instables +2 ou +4 sont essentiellement observées à l’état solide 
[9], alors qu’en solution aqueuse, seul l’état d’oxydation +3 est stable (Tableau 1). Ceci 
s’explique par le fait que : 
-d’une part, le potentiel standard des couples Ln3+/Ln2+ est négatif engendrant la 
réduction de l’eau en dihydrogène dont le potentiel standard du couple est de 0 V [9] ; 
-d’autre part, les lanthanides aux degrés d’oxydation +4 sont de puissants oxydants 
avec des potentiels standards supérieurs à 1,23 V, provoquant une oxydation de l’eau en 
oxygène dont le potentiel standard est de 1,23 V [9]. 
D’autres états d’oxydation +2 ou +4 peuvent être rencontrés en solution aqueuse 
lorsque les énergies des couches 5d et 4f sont proches (Eu2+, Sm2+, Yb2+, Ce4+, Pr4+, Tb4+) 
mais ils restent minoritaires [9]. L’homogénéité des degrés d’oxydation des lanthanides 
en solution contribue à la similitude de leurs propriétés physico-chimiques et donc de 
leur séparation délicate. 
1-a-1)  Rayon ionique 
Les complexes de lanthanides en solution présentent des nombres de coordination 
variés (4 à 12). Le nombre de coordination est influencé par un certain nombre de 
paramètres comme l’encombrement stérique ou les répulsions électrostatiques entre les 
ligands coordonnés aux lanthanides, mais aussi par le rayon ionique des lanthanides. 
Le rayon ionique des lanthanides diminue lorsque leur numéro atomique augmente 
le long de la série. Cette décroissance, appelée contraction des lanthanides [10], 
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s’explique par l’augmentation de l’attraction coulombienne des électrons par le noyau, 
lorsque le champ électrique nucléaire augmente, afin de stabiliser les orbitales f. La 
densité de charge des lanthanides de numéro atomique élevé est donc plus importante 
que pour les lanthanides de faible numéro atomique. Elle augmente donc le long de la 
série des lanthanides. À titre d’exemple, le Tableau 2 présente le rayon ionique des 
lanthanides pour un nombre de coordination de 6.  
La3+ Ce3+ Pr3+ Nd3+ Pm3+ Sm3+ Eu3+ Gd3+ Tb3+ Dy3+ Ho3+ Er3+ Tm3+ Yb3+ Lu3+ 
103,2 101 99 98,3 97 95,8 94,7 93,8 92,3 91,2 90,1 89 88 86,8 86,1 
Tableau 2 : rayon ionique des lanthanides +3 (pm) pour un nombre de coordination de 6 [10] 
Contrairement au degré d’oxydation, le rayon ionique peut permettre de discriminer 
les lanthanides entre eux. Des différences de comportement vis-à-vis de ligands 
organiques sont donc attendues et vont permettre d’envisager leur séparation. 
1-a-2)  Hydratation et hydrolyse des lanthanides 
En solution aqueuse, les lanthanides sont solvatés et peuvent également réagir avec 
l’eau selon une réaction d’hydrolyse.  
 Hydratation 
La solvatation des ions lanthanides par l’eau peut être décrite par un modèle 
sphérique délimité en quatre zones (Figure 5) [11]. La zone A est appelée première 
sphère de coordination ou sphère interne de solvatation. Elle correspond à la zone où les 
molécules d’eau sont directement liées au cation par liaison ionique. La zone B est la 
sphère externe de solvatation où les molécules d’eau ne sont pas directement liées aux 
lanthanides mais sont fortement influencées par le champ électrostatique généré par le 
cation. Le nombre de molécules d’eau dans cette zone dépend donc de la densité de 
charge du cation. La zone C est une zone moins ordonnée que la zone B où les molécules 
d’eau subissent une influence faible du cation. La dernière zone correspond à la zone D, 
où le cation n’a aucune influence sur les molécules d’eau. 
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Figure 5 : sphère d'hydratation d'un cation lanthanide. Zone A : sphère interne de solvatation. 
Zone B : sphère externe de solvatation. Zone C : zone désordonnée. Zone D : zone non influencée 
[11] 
La sphère d’hydratation des ions Ln3+ n’est pas constante le long de la série. Les 
lanthanides les plus légers et de rayons ioniques les plus élevés (La-Eu) ont un nombre 
de molécules d’eau dans la sphère interne de solvatation de l’ordre de 9. Les plus lourds 
et de rayons ioniques les moins élevés, quant à eux, ont un nombre de molécules d’eau 
de l’ordre de 8 (Dy-Lu). Les lanthanides intermédiaires, Gd et Tb, ont un nombre de 
molécules d’eau entre 8 et 9 [12]. 
 Hydrolyse 
Lorsqu’un ion lanthanide est hydraté, les molécules d’eau de la sphère interne 
d’hydratation peuvent se comporter comme des acides et libérer un proton pour former 





Équation 1 : équation générale d’hydrolyse des lanthanides avec q le nombre de lanthanides 
solvatés, n le nombre de molécules d’eau et p le nombre de ligand hydroxyde ou le nombre de 
protons libérés 
Ces réactions sont dépendantes du pH ainsi que des concentrations en lanthanides. 
Pour un lanthanide (q=1), la première étape d’hydrolyse (p=1) se produit généralement 
à des pH supérieurs à 6 et pour des concentrations en lanthanide de l’ordre de 10-3 
mol.L-1 [11]. Pour des concentrations inférieures à 10-3 mol.L-1, le pH de première 
hydrolyse est supérieur à pH 6. Dans notre étude, le pH de nos échantillons est de 3,2 et 
la concentration maximale en lanthanide dans les solutions mères de l’ordre de 10-3 
mol.L-1. Les réactions d’hydrolyse des lanthanides ne sont donc pas supposées se 
produire dans ces conditions. 
1-a-3)  Propriétés de coordination des lanthanides  
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La réactivité des lanthanides suit la théorie HSAB (Hard/Soft Acids and Bases) 
développée par Pearson en 1963 [13]. Cette théorie permet de classer les acides et les 
bases au sens de Lewis en deux catégories : 
- les acides durs, de faible rayon ionique avec un état d’oxydation élevé et les bases 
dures, avec un excès d’électrons. Les acides et les bases durs sont faiblement 
polarisables ; 
- les acides mous, de rayon ionique plus élevé avec un état d’oxydation faible, et les 
bases molles, avec un déficit d’électrons. Les acides et les bases mous sont fortement 
polarisables ; 
Pearson énonce alors que « les acides durs réagissent préférentiellement avec les 
bases dures et les acides mous avec les bases molles » [13]. Les liaisons entre les espèces 
ayant une grande dureté sont de nature ionique, tandis que les espèces dites molles 
forment des liaisons covalentes.  
Les électrons de valence des cations Ln3+ se trouvant dans les orbitales de cœur 4f, 
sont très peu sensibles à l’environnement chimique et ne sont donc généralement pas 
impliqués dans la formation de liaisons covalentes. Les lanthanides sont des acides durs 
et vont former préférentiellement des liaisons ioniques avec des bases dures. Les bases 
dures sont des espèces avec des atomes donneurs et sont composées généralement de 
fonctions oxygénées et azotées. Comme indiqué précédemment, les lanthanides 
présentent un rayon ionique décroissant avec leur numéro atomique et la dureté des 
lanthanides augmentent avec le long de la série des lanthanides en raison de 
l’augmentation de la densité de charge. Les interactions électrostatiques entre ligands et 
les cations Ln3+ sont donc plus élevées pour les lanthanides lourds que pour les 
lanthanides légers. Ainsi La réactivité vis-à-vis des bases dures diffère selon les 
lanthanides. Cette légère différence de réactivité est exploitée pour séparer les 
lanthanides dans les procédés de traitement du combustible usé 
 Coordination des lanthanides avec les ligands 
polyaminocarboxyliques  
Les ligands polyaminocarboxyliques sont utilisés dans de nombreux domaines 
comme en médecine, en tant qu’agent de décorporation ou dans les procédés de 
traitement du combustible usé comme complexants spécifiques. Dans ce travail, deux 
ligands polyaminocarboxyliques utilisés comme des agents désextractants des procédés 
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sont considérés : l’acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA) et l’acide 





Figure 6 : structure a) du DTPA b) de l’EDTA 
Ces ligands sont composés de fonctions carboxyliques et amine qui contiennent des 
atomes d’oxygène et d’azote avec un excès d’électrons. Ces ligand sont considérés 
comme des bases dures et sont connus pour former des complexes de stœchiométrie 
1 :1. À titre d’exemple, les équations des réactions du gadolinium avec le DTPA et l’EDTA 
sont présentées ci-après selon les réactions suivantes (Équation 2) : 
a)  ()!"(#)
 + $%&'(#)
( →  ($%&')()"(#)
 +  6(+) 
b)  ()!"(#)
 + %&,'(#)
- →  (%&,')()"(#)
 +  8(+) 
Équation 2 : réaction de formation a) du complexe Gd-EDTA et b) du complexe Gd-DTPA [14] 
Les constantes de formation de ces complexes sont supérieures à 15 (Tableau 3). Une 
augmentation de la stabilité est attendue le long de la série en raison de l’augmentation 
de la densité de charge due à la diminution du rayon ionique (Tableau 3). 
Ln log(KLn-EDTA) log(KLn-DTPA) 
La 15,36 19,48 
Ce 15,93 20,5 
Pr 16,3 21,07 
Nd 16,51 21,6 
Sm 17,06 22,34 
Eu 17,25 22,39 
Gd 17,35 22,46 
Tb 17,87 22,71 
Dy 18,3 22,82 
Ho 18,56 22,78 
Er 18,89 22,74 
Tm 19,32 22,72 
Yb 19,49 22,62 
Lu 19,74 22,44 
Tableau 3 : constantes de complexation absolues de l’EDTA [15] et du DTPA [16] avec les 











L’évolution des valeurs des constantes de complexation des lanthanides avec l’EDTA 
suit de manière uniforme l’évaluation de dureté des lanthanides, à savoir que la stabilité 
augmente le long de la série des lanthanides. Cette augmentation est de 4 ordres de 
grandeur (Tableau 3). En revanche, les valeurs des constantes de complexation des 
lanthanides avec le DTPA n’augmentent pas de manière uniforme. Ces valeurs 
augmentent pour atteindre un plateau à partir du samarium, ce qui reflète 
probablement une contrainte stérique plus importante pour les cations Ln3+de plus 
petits rayons ioniques. Cette différence de comportement est illustrée en Figure 7 : 
 
Figure 7 : évolution des constantes de complexation absolues des complexes Ln-EDTA (en bleu) 
et Ln-DTPA (en rouge) en fonction du rayon ionique (échelle décroissante) ; données issues des 
tableaux 1 et 3 [10,15,16] 
Les valeurs des log(KLn-EDTA) augmentent avec la diminution du rayon ionique. Un 
point d’inflexion est néanmoins observé au niveau du gadolinium susceptible d’être 
























Les lanthanides sont majoritairement présents au degré d’oxydation +3 en solution 
aqueuse. Les phases aqueuses des procédés de traitement du combustible sont en milieu 
acide avec un pH entre 3 et 4. Ces phases sont composées de cations Ln3+ coordonnés à des 
agents (dés)extractants spécifiques. Cette homogénéité d’état d’oxydation contribue à 
rendre leur séparation délicate. Cependant une contraction du rayon ionique est observée 
le long de la série des lanthanides. Les légères différences des rayons ioniques peuvent 
induire des réactivités différentes des cations Ln3+ vis-à-vis des ligands. Ces différences de 
réactivité sont à la base de l’élaboration de molécules extractantes ou désextractantes 
spécifiques des lanthanides pour les procédés de retraitement du combustible nucléaire usé 
ou sont exploitées pour les séparations chromatographiques. Les lanthanides sont des 
acides durs et réagissent préférentiellement avec les bases dures. Deux ligands 
polyaminocarboxyliques composés de fonctions avec un excès d’électrons, l’EDTA et le 
DTPA, utilisés comme agents désextractantes sont considérés dans notre travail. Ces 
ligands présentent des constantes de complexation différentes en raison de la différence de 
dureté des lanthanides. Ceci laisse présager des possibilités de séparation des complexes de 
lanthanides. 
1-b)  La spéciation 
1-b-1)  Définitions et domaines d’application 
D’après la définition de l’Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC), 
la spéciation d’un élément désigne sa distribution sous différentes espèces chimiques 
définies dans un système [17]. Une espèce chimique est définie par la forme spécifique 
d’un élément, caractérisée par sa composition isotopique, son état d’oxydation ou sa 
configuration électronique et/ou sa structure complexe ou moléculaire [17]. 
La spéciation d’un élément gouverne les mécanismes mis en jeu dans sa 
biodisponibilité, son transport, son accumulation, sa réactivité et sa toxicité. Par 
conséquent, la connaissance des espèces sous lesquelles se trouve un élément dans un 
milieu permet une meilleure compréhension des processus dans lesquels cet élément 
est impliqué. L’analyse de spéciation a été mise en œuvre dans de nombreux domaines 
pour étudier l’impact de polluants anthropogéniques sur le vivant et l’environnement, 
pour déterminer les métabolites d’agents thérapeutiques contenant des métaux ou des 
métalloïdes dans l’industrie pharmaceutique, pour déterminer les formes toxiques d’un 
élément dans le milieu médical, mais aussi pour appréhender la forme biodisponible 
43 
d’un élément essentiel dans l’industrie alimentaire [18-22]. Ces études de spéciation 
apportent un soutien à la conception d’agents de décorporation/remédiation, 
thérapeutiques ou de diagnostic plus efficaces et sélectifs. Dans le domaine du nucléaire, 
l’analyse de spéciation des actinides et des lanthanides intervient à différentes étapes du 
cycle du combustible :  
- au niveau de la conception de molécules (dés)extractantes efficaces et sélectives, 
utilisées de l’amont à l’aval du cycle ; 
- au niveau de l’amélioration des procédés de traitement du combustible à travers 
l’évaluation de leurs performances et l’acquisition de données de base permettant 
d’identifier les principales espèces à considérer lors de la modélisation des procédés ; 
- pour une meilleure compréhension du comportement et de la migration des 
radionucléides en conditions de stockage et dans l’environnement. 
Déterminer la spéciation d’un ou de plusieurs éléments dans un échantillon nécessite 
l’utilisation et le développement de méthodes analytiques pour détecter, localiser, 
caractériser et quantifier les différentes espèces chimiques sous lesquelles cet élément 
se trouve. 
1-b-2)  Stratégies mises en œuvre en analyse de spéciation 
Les stratégies analytiques à mettre en œuvre pour définir la spéciation d’un élément 
vont dépendre de nombreux paramètres tels que la nature de l’échantillon, la 
concentration des analytes d’intérêt, la nature des ligands coordonnés, la matrice dans 
laquelle ils se trouvent etc... D’autres critères sont également à considérer, tels que 
l’obtention d’une réponse sensible et spécifique tout en conservant l’intégrité de 
l’échantillon en termes de concentration et de structure des espèces.  
La plupart des matrices rencontrées dans les domaines de l’analyse de spéciation, 
telles que celles des procédés de traitement du combustible nucléaire usé, sont très 
complexes avec des éléments répartis sous de multiples formes chimiques et en 
concentrations variables. Le développement du couplage de techniques séparatives avec 
une détection sensible et spécifique est alors incontournable pour séparer, caractériser 
et quantifier des espèces chimiques d’intérêt avec des limites de détection les plus 
faibles possibles. Concernant les techniques chromatographiques, de nombreux modes 
de séparation existent donnant lieu à des sélectivités très diverses. La sélection de la 
technique séparative la plus adéquate dépend de la nature des espèces à séparer, de la 
matrice de l’échantillon, de l’information à atteindre et de la compatibilité de 
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l’instrument de détection avec le type de séparation mis en œuvre. L’étude préalable de 
systèmes modèles s’avère par conséquent essentielle pour développer des méthodes 
séparatives couplées dédiées à l’analyse de spéciation dans des milieux réels complexes. 
Cette démarche est importante à plusieurs titres. Tout d’abord, les développements 
chromatographiques concernant la séparation de complexes métalliques sont 
relativement restreints comparativement aux composés organiques pour lesquels des 
méthodes séparatives aussi nombreuses que variées sont décrites dans la littérature. 
Ensuite l’analyse d’échantillons radioactifs, dont la mise en œuvre est délicate, impose 
une manipulation spécifique des échantillons et l’utilisation de chaînes 
chromatographiques et d’instruments installés en boîtes à gants. 
Dans le cadre de ce travail, le développement d’une méthode d’analyse de spéciation 
exhaustive des lanthanides requiert une technique séparative chromatographique 
adaptée à la séparation des complexes de lanthanides, couplée à des techniques de 
détection sensibles et spécifiques. L’objectif est de pouvoir effectuer l’identification, la 
caractérisation structurale, la détermination des compositions élémentaires et 
isotopiques ainsi que la quantification des espèces préalablement séparées.  
2  Techniques analytiques considérées pour l’étude de 
spéciation des lanthanides 
Afin de déterminer, en une seule analyse, la spéciation exhaustive des lanthanides 
dans les phases aqueuses de désextraction des procédés de traitement du combustible 
usé, la stratégie analytique adoptée a été de coupler la chromatographie d’interaction 
hydrophile (HILIC), simultanément à la spectrométrie de masse à source d’ionisation 
électrospray (ESI-MS) et à la spectrométrie de masse à source plasma à couplage 
inductif (ICP-MS). La description de ces techniques analytiques fait l’objet de cette 
partie. La chromatographie d’interaction hydrophile, qui présente de nombreux 
avantages pour être appliquée à la séparation de complexes de lanthanides est, dans un 
premier temps, décrite. Les spectrométries de masse à source d’ionisation électrospray 
et à source plasma à couplage inductif sont présentées dans un deuxième temps ainsi 




2-a)  La chromatographie d’interaction hydrophile HILIC 
La chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC, hydrophilic interaction liquid 
chromatography) a été introduite par Alpert en 1990 [23]. Il s’agit d’un mode 
chromatographique combinant une phase stationnaire polaire, comme en 
chromatographie de partage en phase normale (NP-HPLC) (annexe 2) et une phase 
mobile hydro-organique, comme en chromatographie de partage en phase inverse (RP-
HPLC) (annexe 2). Ce mode chromatographique est adapté à la séparation de composés 
polaires, hydrophiles, neutres mais également aux analytes chargés comme en 
chromatographie d’échange d’ions (IC, ion exchange chromatography) (annexe 2). 
L’HILIC combine donc un ensemble de caractéristiques communes à divers modes 
chromatographiques comme présenté dans la Figure 8. 
 
Figure 8 : l’HILIC, combinaison des caractéristiques de la RP-HPLC, la NP-HPLC et l’IC (adapté 
de [24]).  
Le besoin permanent de méthodes chromatographiques adaptées à l’analyse de 
composés polaires a contribué au développement de l’HILIC. Cette technique a par 
conséquent connu un essor considérable depuis les années 2000 comme le montre la 
Figure 9 où moins de 20 publications sur l’HILIC étaient référencées en 2004 contre plus 

















Figure 9 : évolution du nombre de publications sur l’HILIC d'après web of Science 
Par conséquent la chromatographie en mode HILIC permet l’analyse de composés 
hydrophiles et chargés qui sont peu retenus ou élués dans le volume mort en RP-HPLC 
en raison de l’utilisation de phases stationnaires à fonctions hydrophobes (C8, C18, 
DVB…) [25]. Ces mêmes composés ne peuvent pas être séparés en NP-HPLC du fait de 
leur insolubilité dans les phases mobiles utilisées dans ce mode chromatographique 
(hexane, chloroforme…) [25]. De plus, l’HILIC permet des séparations avec moins d’effet 
d’élargissement des pics chromatographiques qu’en NP-HPLC, grâce à l’utilisation de 
sels solubles dans les phases hydro-organiques [24]. Ainsi, durant ces dernières années, 
l’HILIC s’est imposée comme une méthode alternative pour l’analyse de divers composés 
hydrophiles, polaires ou chargés dans de nombreux domaines comme en 
pharmacocinétique, en protéomique, dans l’industrie alimentaire etc… [25]. 
2-a-1)  Mécanismes de rétention 
Le mécanisme de rétention HILIC est très complexe et fait encore l’objet de 
nombreuses études. En effet, les phases stationnaires utilisées en HILIC sont plus 
polaires que la phase mobile. Cette caractéristique est à l’origine de la formation d’une 
couche enrichie en eau à la surface de la phase stationnaire. Cette couche d’eau 
partiellement immobilisée fait partie intégrante de la phase stationnaire. C’est pourquoi 
le mécanisme primaire de rétention en HILIC est un mécanisme de partage du soluté 
entre la phase mobile et la couche d’eau, adsorbée à la surface de la phase mobile. 
L’augmentation de la force éluante de la phase stationnaire, à savoir l’augmentation de 
la proportion d’eau, va permettre l’élution des composés par ordre de polarité 
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croissante (Figure 10). Les composés polaires sont donc plus retenus que les composés 





Figure 10 : comportement général d’un composé polaire en HILIC : a) rétention à haut 
pourcentage d’acétonitrile b) élution lorsque que la force éluante de la phase mobile augmente 
[26] 
Le pourcentage d’eau dans la phase mobile varie entre 5 et 40 % avec un minimum 
nécessaire de 2% pour former la couche superficielle enrichie en eau [27]. 
Le mécanisme de partage ne suffit néanmoins pas à expliquer à lui seul la rétention 
de certains composés. Des mécanismes secondaires impliquant des interactions solutés-
phase stationnaire peuvent avoir lieu comme un mécanisme d’adsorption ou comme des 
interactions électrostatiques, hydrophobes ou des liaisons hydrogène [24,25,27,28]. Le 
mode de rétention HILIC résulte ainsi de la combinaison du mécanisme de partage 
primaire et des mécanismes secondaires résultant des interactions entre la phase 
stationnaire et les analytes. De nombreux paramètres chromatographiques sont donc à 
prendre en compte lors du développement d’une méthode chromatographique en HILIC, 
notamment le type de phase stationnaire, la proportion de solvant organique, la nature 
et la concentration en sels, le pH de la phase mobile ainsi que sa température. 
2-a-2)  Phases stationnaires 
Le type de phase stationnaire est le premier paramètre important à considérer. 
L’ensemble des phases stationnaires polaires peut être utilisé en HILIC. Dans un premier 
temps, les phases stationnaires habituellement utilisées en NP-HPLC ont été initialement 
employées (silice vierge, phases stationnaire à greffons amine) [27]. Devant l’intérêt 
croissant pour l’analyse de composés polaires, de nombreuses phases spécifiques à 
l’HILIC ont été développées telles que les phases stationnaires fonctionnalisées par des 
groupements zwitterionique, amide, diol réticulé… utilisées dans de nombreuses 
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applications [24,26,27]. Des phases stationnaires ont également été développées pour 
des applications spécifiques comme les phases stationnaires à groupements glucidiques 
pour l’analyse d’oligosaccharides ou pour des séparations chirales [27]. 
Les phases stationnaires peuvent être classées selon la fonctionnalisation et de la 
charge des groupements de la phase stationnaire :  
- Non fonctionnalisées : silice vierge dont la charge dépend du pH en raison de la 
présence de silanols résiduels à la surface de la phase stationnaire. 
- Fonctionnalisées par des groupements neutres : diol, amide, cyano,… où peu 
d’interactions ioniques entre la phase stationnaire et le soluté sont présentes, mais 
plutôt des interactions de type liaisons hydrogène. 
- Fonctionnalisées par des groupements ionisés/ionisables : triazole, sulfate, 
amine primaire et quaternaire… engendrant des interactions électrostatiques fortes 
entre la phase stationnaire et le soluté chargé, nécessitant l’utilisation de sels dans la 
phase mobile et dont la charge dépend du pH. 
- Fonctionnalisées par des groupements zwitterioniques : phosphorylcholine, 
sulfobétaïne… présentant une charge positive et une charge négative mais globalement 
neutre quel que soit le pH et engendrant des interactions électrostatiques faibles entre 
la phase stationnaire et l’analyte.  
Selon le groupement fonctionnel de la phase stationnaire, des sélectivités différentes 
sont attendues. La Figure 11 illustre les sélectivités de différents types de phases 




Figure 11 : séparation de neurotransmetteurs dans les mêmes conditions de phase mobile, 
avec différents types de phases stationnaires. Phase mobile : 80/20 acétonitrile/eau (v/v), 
[acétate d’ammonium] = 20 mM, pH 3 [29] 
La différence de sélectivité observée entre les phases stationnaires utilisées, dans les 
mêmes conditions de phases mobiles, met en évidence l’existence d’interactions soluté-
phase stationnaire très variées. Ainsi le choix a priori d’une phase stationnaire 
appropriée pour la séparation de composés donnés est délicate. Des classifications de 
phases stationnaires ont toutefois été proposées pour aider à leur sélection adaptée à la 
nature des composés étudiés [27]. 
- Les phases stationnaires en silice vierge et les phases stationnaires à groupements 
amine ont des applications relativement limitées en raison de la forte adsorption de 
nombreux composés polaires à leur surface. 
- Les phases stationnaires à groupements amide permettent des séparations rapides 
et efficaces de composés très polaires. 
- Les phases stationnaires à fonctions zwitterionique sulfobétaïne permettent de 
séparer une large gamme de composés polaires, mais une perte d’efficacité de 
séparation est observée à des débits de phase mobile importants. 
Ces phases stationnaires sont essentiellement commercialisées au format analytique 
et sont remplies de particules poreuses. Cependant depuis quelques années, de 
nouveaux supports chromatographiques de nouvelles générations apparaissent 




















- Les phases stationnaires monolithiques qui permettent une augmentation du débit 
sans perte d’efficacité en raison de leur grande perméabilité [30]. Dans le commerce, 
seuls les monolithes en silice vierge sont disponibles [31]. Ces supports présentent de 
moins bonnes efficacités de séparation en HILIC comparativement aux monolithes de 
silices fonctionnalisés par des groupements alkyle disponibles en RP-HPLC [30]. En 
revanche, de nombreuses études de la littérature décrivent la synthèse en laboratoire de 
phases monolithiques à supports de greffage variés fonctionnalisés par divers 
groupements polaires pour de nombreuses applications [31,32]. Les supports de 
greffages sont composés soit de silice vierge, soit de polymères organiques, soit d’oxydes 
de métaux (zirconium et titane). En HILIC, les groupements fonctionnels modifiant le 
support de greffages sont très variés comme les groupements zwitterionique, des 
groupements amides, les groupements diols…[31,32] 
- Les phases stationnaires particulaires à supports de greffage autres que la silice 
vierge, comme les supports d’oxydes de métal (titane ou zircone) ou les supports 
hybride (silice et carbone) qui ont des résistances mécaniques plus importantes et une 
stabilité plus élevée vis-à-vis du pH que les supports en silice vierge [30]. Ces phases 
stationnaires ne sont disponibles commercialement que de manière récente, le nombre 
d’études reportant leur utilisation est donc restreint [30]. 
- Les phases stationnaires à particules superficiellement poreuses qui présentent de 
faibles résistances à l’écoulement et des transferts de masse rapide pour des séparations 
plus efficaces et des temps d’analyses plus courts qu’avec des colonnes analytiques 
classiques [33]. Dans le commerce, ces phases stationnaires sont composées 
majoritairement de silice vierge non fonctionnalisées et, dans une moindre mesure, de 
silice fonctionnalisée par des groupements amide ou thio-urée. Ces phases stationnaires 
sont disponibles en format analytique classique et en format capillaire. 
- Les phases stationnaires remplies de particules de diamètre interne sub-2 µm qui 
permettent de réaliser des séparations plus efficaces avec de meilleures résolutions à de 
plus hauts débits mais avec une augmentation de la contre pression significative [34]. La 
majeure partie des phases stationnaires en HILIC au format analytique sont 
commercialement disponibles avec des particules sub-2 µm comme les phases 
stationnaires en silice non fonctionnalisée ou à fonctions amide, cyano, diol…  
Un nombre significatif d’études décrit la rétention de composés organiques variés 
avec l’ensemble des phases stationnaires disponibles en HILIC et ceci permet bien 
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souvent de choisir une phase stationnaire pour le développement d’une nouvelle 
méthode de séparation de composés organiques. En revanche, peu d’études sont 
reportées pour l’analyse de complexes métalliques et de complexes de lanthanides. Dans 
le cadre du développement d’une méthode de séparation de complexes de lanthanides, 
le choix d’une phase stationnaire est a priori délicat en raison de cette absence de 
données dans la littérature. 
2-a-3)  Paramètres chromatographiques significatifs 
Les autres paramètres influençant la rétention des analytes en HILIC sont la nature et 
le pourcentage de solvant organique, la nature des sels et leur concentration dans la 
phase mobile, le pH de la phase mobile et la température. 
 Nature et pourcentage de solvant organique dans la phase mobile 
En HILIC, la phase mobile est un mélange hydro-organique. L’acétonitrile est le 
solvant organique le plus communément utilisé. L’acétonitrile est aprotique et 
faiblement accepteur de proton, il n’entre donc pas en compétition avec l’eau pour la 
formation de la couche superficielle adsorbée au niveau de la phase stationnaire polaire. 
Le solvant dont la force éluante est la plus élevée est l’eau. Lorsque des analytes sont 
trop retenus, d’autres solvants organiques plus protiques que l’acétonitrile sont utilisés 
comme les alcools, [26,35]. Les solvants organiques peuvent être classés comme suit en 
fonction de leur force éluante : Méthanol > éthanol > isopropanol > tétrahydrofurane > 
acétone > acétonitrile. 
Le pourcentage de solvant organique dans la phase mobile est un des facteurs les 
plus importants en HILIC et l’augmentation de la rétention des composés lorsque la 




Figure 12 : séparation de composés polaires avec différentes phases stationnaires. Phase 
mobile a) 85/15 AcN/H2O (v/v) avec 5 mM de formate d’ammonium, pH 3,0 b) 95/05 AcN/H2O 
(v/v) avec 5 mM de formate d’ammonium, pH 3,0 composés : 1) phénol ; 2) acide 2-
naphthalènesulfonique ; 3) acide p-xylènesulfonique ; 4) caféine ; 5) nortriptyline ; 6) 
diphénhydramine ; 7) benzylamine ; 8) procaïnamide [28]. 
Une explication à l’augmentation de la rétention des analytes quand la teneur en 
acétonitrile augmente est l’immobilisation de l’eau adsorbée à la surface de la phase 
stationnaire lorsque la proportion d’acétonitrile dans la phase mobile augmente [26]. 
Ceci provoque également l’immobilisation des analytes solubilisés dans cette couche 
d’eau augmentant ainsi leur rétention. De manière générale, l’augmentation de la 
rétention est observée pour des pourcentages de solvant organique supérieurs à 80 % 
pour les molécules organiques polaires comme illustré en Figure 13. Une légère 
variation du pourcentage d’acétonitrile peut donc induire des changements importants 
de temps de rétention des composés organiques. 
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Figure 13 : variation du facteur de rétention de la cytosine en fonction du pourcentage 
d'acétonitrile et de la phase stationnaire. Groupements amine (carré), zwitterionique (croix), 
amide (losange) et silice vierge (triangle). Phase mobile : acétonitrile/eau contenant 5 mM 
d’acétate d’ammonium [36] 
 Nature et concentration des sels dans la phase mobile 
Les sels utilisés en HILIC sont solubles à fort pourcentage de solvant organique. Les 
plus communément utilisés sont l’acétate et le formate d’ammonium. Leur volatilité 
élevée comparée aux sels habituellement utilisés avec d’autres types de 
chromatographie est compatible avec les conditions de détections de la spectrométrie 
de masse électrospray. Le couplage de l’HILIC avec l’ESI-MS est donc facilité. 
L’augmentation de la concentration en sels dans la phase mobile a généralement 
pour effet de diminuer les interactions électrostatiques entre les analytes chargés et la 
phase stationnaire et peut induire deux conséquences antagonistes sur la rétention de 
ces composés [26] : 
- le temps de rétention augmente si les interactions électrostatiques entre le soluté et 
la phase stationnaire sont répulsives. En effet, les interactions entre les sels et la phase 
stationnaire permettent de diminuer les phénomènes de répulsions électrostatiques 
entre le soluté et la phase stationnaire ; 
- le temps de rétention diminue si les interactions électrostatiques entre le soluté et 
la phase stationnaires sont attractives en raison de la compétition des sels avec les 
solutés. 
L’augmentation de la concentration en sels va accroître le volume de la couche 
enrichie en eau immobilisée à la surface de la phase stationnaire en raison de leur 





l’augmentation de la concentration en sels peut également améliorer l’efficacité de la 
séparation en HILIC et permet d’affiner les pics chromatographiques [37]. C’est 
pourquoi, la concentration en sels dans la phase mobile est au minimum de 5 mmol.L-1. 
 pH de la phase mobile 
Le pH de la phase mobile influence l’état de charge de l’analyte dans le cas de 
composés acides ou basiques. Le pH modifie également celui de la phase stationnaire au 
niveau des groupements fonctionnels mais aussi au niveau des silanols résiduels 
présents à la surface du support de greffage.  
 Effet de la température 
La température modifie principalement la viscosité de la phase mobile, la diffusion 
des analytes et leur enthalpie de transfert entre la phase mobile et la phase stationnaire. 
En HILIC, une augmentation de la température induit généralement une diminution de la 
rétention des composés [27,36] dans la mesure où le transfert d’un analyte de la phase 
mobile vers la couche d’eau est exothermique, il est favorisé à basse température. 
2-a-4)  Avantages et applications 
La chromatographie en mode HILIC présente de nombreux avantages. Elle répond au 
besoin de l’analyse de composés polaires, hydrophiles, neutres ou chargés, acides ou 
basiques. La grande diversité de phases stationnaires polaires avec des sélectivités très 
différentes permet la séparation de composés polaires de structures très diverses. La 
phase mobile riche en solvant organique ainsi que la volatilité des sels utilisés en HILIC 
sont compatibles avec des conditions de détections en spectrométrie de masse 
électrospray, améliorant la sensibilité comparée à celle obtenue avec d’autres modes 
chromatographiques [38]. L’HILIC permet donc de retenir des composés très polaires 
qui ne le seraient pas en RP-HPLC. L’HILIC est ainsi un mode orthogonal à la RP-HLC. 
Ceci permet d’envisager des stratégies de chromatographies multidimensionnelles. 
Un autre avantage avancé par certains auteurs, dans le cadre de l’analyse de 
spéciation est la conservation des interactions non covalentes dans les complexes 
métalliques lors d’une séparation en mode HILIC [39]. Ceci permet donc de préserver la 
spéciation d’un élément en solution, contrairement notamment à la chromatographie 
ionique où les interactions entre la phase stationnaire et le soluté sont fortes et peuvent 
engendrer la dissociation des espèces d’intérêts.  
55 
La chromatographie en mode HILIC est utilisée dans de nombreux domaines comme 
en sciences du vivant, dans l’environnement, en industrie alimentaire ou encore en 
pharmaceutique. De nombreux composés polaires comme les sucres [40,41], les acides 
aminés [42], les peptides [43,44], les métabolites [45,46], les liquides ioniques [47] et les 
composés pharmaceutiques [48]... Concernant les applications en analyse de spéciation, 
celles-ci seront détaillées dans le chapitre II. 
Le besoin en analyse de composés polaires et hydrophiles est à l’origine de l’essor et de 
la démocratisation de la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC). L’HILIC 
combine les caractéristiques des modes RP-HPLC, NP-HPLC, IC mais présente également 
des spécificités qui lui permettent de s’imposer comme méthode alternative pour l’analyse 
de composés polaires, hydrophiles, neutres ou chargés, acides ou basiques. La grande 
diversité de phases stationnaires polaires disponibles permet d’obtenir des sélectivités 
variées et adaptées à la séparation de composés de natures très diverses. Le mode de 
rétention en HILIC résulte de la combinaison de plusieurs mécanismes dont la 
compréhension peut s’avérer très complexe. Le mécanisme de partage du soluté entre la 
phase mobile et la couche enrichie en eau partiellement immobilisée à la surface de la 
phase stationnaire est souvent considéré comme le mécanisme primaire. Des mécanismes 
secondaires issus des interactions entre la phase stationnaire et les solutés sont également 
susceptibles d’intervenir. La rétention des composés en HILIC dépend de nombreux 
paramètres chromatographiques, en particulier la nature de la phase stationnaire qui joue 
un rôle dominant. La proportion de solvant organique dans la phase mobile a aussi une 
importance significative. Cette phase mobile riche en solvant organique est compatible 
avec les conditions de détection en spectrométrie de masse électrospray, ce qui permet 
d’envisager le couplage de cette méthode de séparation chromatographique avec ce type 
d’instruments.  
Dans le cadre du développement d’une méthode d’analyse de spéciation des 
lanthanides, qui fait l’objet de ce travail, le mode HILIC semble adapté à la séparation des 
complexes de lanthanides, issues des étapes de désextraction en phase aqueuse des 




2-b)  La spectrométrie de masse à source d’ionisation électrospray 
(ESI-MS) 
La spectrométrie de masse à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) est une 
technique d’analyse permettant la détection, l’identification, la caractérisation et la 
quantification de composés. Le principe général repose sur la séparation en phase 
gazeuse d’ions en fonction de leur rapport masse sur charge m/z. L’électrospray est un 
procédé d’ionisation « doux » à pression atmosphérique, c’est-à-dire peu énergétique, 
permettant de transférer en phase gazeuse des ions préformés en solution, tout en 
préservant le plus possible leur intégrité. Un spectromètre de masse ESI-MS est composé 
d’une source d’ionisation, d’un analyseur et d’un détecteur.  
2-b-1)  Principe 
 La source d’ionisation par électrospray 
Dans le cas d’une source d’ionisation électrospray, la génération des ions en phase 
gazeuse est réalisée par électro-nébulisation. Cette interface a été développée par 
l’équipe de Yamashita et Fenn [49] dont les travaux sont basés sur les résultats de Dole 
[50]. Le processus d’électro-nébulisation est présenté dans la Figure 14. 
 
Figure 14 : processus d’obtention des ions en spectrométrie de masse à source d’ionisation 
électrospray (adapté de [51]). 
Formation de 
gouttelettes chargées
Évaporation et explosion 
coulombienne
Transfert des ions 
en phase gazeuse
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Les principales étapes du processus d’ionisation électrospray sont décrites ci-
dessous : 
- Formation de gouttelettes à l’extrémité du capillaire : la solution à analyser est 
introduite dans la source par l’intermédiaire d’un capillaire. Un potentiel électrique (±3-
5 kV) est appliqué entre la pointe du capillaire et la contre-électrode Figure 14. Cette 
haute tension crée une séparation de charge dans le fluide du capillaire et provoque la 
formation d’un cône de phase mobile appelé cône de Taylor. Lorsque que les forces 
électriques sont supérieures à la tension de surface des gouttes, les gouttelettes 
chargées sont créées. Les charges de mêmes signes au sein de la gouttelette se 
répartissent à la surface de celle-ci.  
- Évaporation du solvant et explosion coulombienne : la source est alimentée avec 
deux flux de gaz, le gaz séchant et le gaz auxiliaire. Le gaz séchant contribue à réduire le 
diamètre de ces gouttelettes par évaporation progressive du solvant. Le gaz auxiliaire 
permet de réduire la dispersion spatiale du spray en le focalisant et aide également à 
l’évaporation du solvant. L’évaporation progressive du solvant par les gaz engendre une 
augmentation de la densité de charge de la gouttelette. Lorsque le rayon critique est 
atteint, une explosion coulombienne se produit et provoque la fission de la gouttelette 
en plusieurs gouttelettes de taille et de charge plus faibles. Ce processus 
d’évaporation/explosion coulombienne se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste que l’analyte 
chargé et désolvaté en phase gazeuse. 
- Transfert d’ions désolvatés en phase gazeuse : Les ions désolvatés sont ensuite 
transférés à l’analyseur. L’interface entre la source à pression atmosphérique et 
l’analyseur sous vide est constituée d’un capillaire de transfert thermostaté et 
d’optiques ioniques, composées de multipôles et de lentilles de focalisation, permettant 
de garantir le transport des ions jusqu’à l’analyseur.  
La Figure 15 présente la source d’ionisation et le spray obtenu avec l’ESI-MS Triple 






Figure 15 : a) source d'ionisation b) spray de l’ESI-MS TSQ Quantum Ultra (Thermo Fisher) 
Comme indiqué précédemment, l’électrospray est un mode d’ionisation peu 
énergétique laissant envisager de préserver l’intégrité des espèces sans les fragmenter. 
L’ESI-MS permet de détecter aussi bien des ions de faible masse que des édifices 
moléculaires de haute masse comme des protéines. Il est possible de détecter en mode 
positif et négatif des ions mono chargés ainsi que des ions multichargés. 
De nombreux paramètres sont à ajuster afin d’obtenir des conditions de détection 
optimales, à savoir la meilleure sensibilité et la meilleure stabilité du signal possibles. 
Les paramètres liés à la source (Figure 15 a) comme la position de la sonde par rapport 
à l’interface d’entrée de l’analyseur peuvent être modifiés afin de maximiser 
l’introduction des analytes d’intérêt dans l’analyseur. Les débits de gaz séchant et 
auxiliaire peuvent être optimisés pour permettre respectivement une désolvatation 
efficace et une meilleure focalisation du spray. La tension du capillaire appliquée pour 
ioniser les analytes est réglée afin de maximiser la génération des ions au niveau du 
spray. Une température de vaporisation peut être appliquée à la sortie du liquide afin 
d’aider à la désolvatation. Enfin la température du capillaire de transfert peut être 
ajustée pour parfaire le désolvatation et aidé le transport des ions jusqu’à l’analyseur. 
Les tensions appliquées aux différents multipôles de l’optique ionique sont réglées afin 
de focaliser les ions vers l’analyseur. 
 Les analyseurs de masse  
L’analyseur permet de séparer les ions de la source d’ionisation selon leur rapport 
m/z. Il existe de nombreux types d’analyseurs faisant intervenir soit un champ 
magnétique (résonance cyclotronique ionique(ICR)), soit un champ électrique (temps de 
vol (TOF), quadripôle(Q), pièges à ions annulaires (IT) ou linéaires (LIT), Orbitrap). Les 
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analyseurs hybrides, combinaison de deux analyseurs ou plus, permettent d’étendre les 
possibilités analytiques en termes notamment de sensibilité et de sélectivité.  
Les principales caractéristiques d’un analyseur en masse sont les suivants : 
- la résolution Δm/z, largeur à mi-hauteur du pic de masse ; 
- le pouvoir de résolution m/Δm pour un m/z donné représentant le pouvoir 
séparateur de l’analyseur à savoir sa capacité à séparer deux ions de masses voisines ; 
- l’incertitude sur la mesure de la masse, c’est-à-dire l’erreur commise lors de la 
mesure d’une masse exprimée en ppm ; 
- la gamme de masse balayée accessible ; 
- la vitesse de balayage, à savoir le nombre de spectres de masse acquis par unité de 
temps exprimé en Hz.  
Un analyseur préformant présente ainsi une résolution faible et un pouvoir de 
résolution élevé. 
Le tableau suivant présente les performances des principaux analyseurs 









































0,0002 <0,25 100-10000 NS 
Tableau 4 : performances analytiques des principaux analyseurs commerciaux [52] 
L’information ciblée et les performances analytiques visées vont conditionner le 
choix des analyseurs. Ainsi dans le cadre de la recherche de nouvelles molécules 
organiques et de la détermination de leur masse exacte, les spectromètres de masse 
équipés d’analyseurs à haute résolution et haute précision comme l’Orbitrap ou le Q-ICR 
sont plus adapté en raison de leur pourvoir de résolution élevé. Le QqQ est plutôt 
employé pour le suivi de molécules spécifiques ou en quantification. La LIT est 
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généralement utilisée pour le screening et l’identification de composés en raison de ses 
modes d’acquisition spécifiques (détaillés ci-dessous) et peut parfois être employée 
pour la quantification d’espèces. 
Deux modes d’acquisition principaux existent pour les analyseurs : 
- le mode d’acquisition « fullscan » qui permet de balayer l’ensemble d’une gamme 
masse et de détecter un nombre important d’ions présent dans la source d’ionisation. 
Afin d’augmenter la sensibilité du signal ESI-MS, le mode SIM (Single ion monitoring) 
peut être utilisé puisqu’il permet de suivre un rapport m/z d’intérêt ; 
- le mode d’acquisition à fragmentation multiple où un ion précurseur est 
sélectionné, puis fragmenté. Les ions produits peuvent soit être transportés jusqu’au 
détecteur, soit subir de nouveau une fragmentation. Lorsque le même analyseur peut 
être utilisé n fois comme pour la LIT, celui-ci permet de réaliser de la MSn, à savoir de la 
fragmentation à n répétitions. Ce mode permet notamment d’obtenir des informations 
sur la structure d’un composé d’intérêt. Pour les spectromètres possédant deux 
analyseurs comme le QqQ, seul le mode MS2 ou tandem est possible. Ce mode est adapté 
à la quantification d’espèces en raison de la spécificité de la mesure. En effet des ions 
ayant le même rapport m/z ne se fragmentent pas de la même façon et ne produisent 
pas les mêmes ions produits. Le mode MS2 permet l’utilisation des modes SRM (single 
reaction monitoring) ou MRM (multiple reaction monitoring), et permet de suivre une 
(SRM) ou plusieurs (MRM) transitions de fragmentation d’un précurseur à un ion fils 
sélectionné. Ce mode d’acquisition est d’ailleurs surnommé « the golden standard 
method » pour la quantification d’espèces [52]. 
Au laboratoire, l’ESI-MS TSQ Quantum Ultra (Thermo Fisher) est équipé d’un triple 
quadripôle. Le premier et le dernier quadripôle sont utilisés comme analyseur de masse 
et le quadripôle central est une chambre de fragmentation par collision avec un gaz 
inerte. Ce système permet ainsi d’acquérir les spectres en mode SIM, MRM. L’utilisation 
de ce dernier mode d’acquisition permet d’envisager le développement d’une méthode 
de quantification spécifique par ESI-MS. 
Les limites de détections observées en ESI-MS sont dépendantes des analyseurs et 
des espèces analysées. Dans le cas de l’ESI-MS TSQ Quantum Ultra (Thermo Fisher), de 
la réserpine à une concentration de 0,33 fmol.µL-1 peut être détectée en couplage LC-MS. 
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 Les détecteurs 
De manière générale, les détecteurs implantés sur les spectromètres de masse ESI-
MS sont constitués d’une dynode de conversion et d’un multiplicateur d’électrons. Ces 
détecteurs permettent une amplification des ions de l’ordre de 106. 
2-b-2)  Couplages avec des techniques séparatives 
Dans le cadre de l’analyse d’échantillons complexes, la mise en œuvre d’une 
technique séparative en amont de la spectrométrie de masse électrospray permet 
d’augmenter la sensibilité du signal de composés en raison de la diminution des effets de 
matrice. La Figure 16 résume les couplages possibles ainsi que les analyseurs employés 
avec l’ESI-MS.  
 
Figure 16 : configurations instrumentales des couplages avec l’ESI-MS [53] 
Deux techniques analytiques peuvent être couplées à l’ESI-MS, l’électrophorèse 
capillaire (CE) et la chromatographie liquide (HPLC). Concernant la CE ESI-MS, les 
interfaces spécifiques complexes, constituées généralement d’un nébuliseur et de 
liquides de compensation et les électrolytes supports composant la matrice 
électrophorétique limitent la démocratisation de ce type de couplage [54]. Le couplage 
HPLC ESI-MS est beaucoup plus répandu en raison la compatibilité des interfaces ; le 
flux chromatographique est directement introduit dans le capillaire de la source 
électrospray. La grande diversité des modes de séparation chromatographique est à 
l’origine des nombreux développements basés sur ce type de couplage [20,55].  
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2-b-3)  Avantages et limites  
Les avantages de l’ESI-MS sont les suivants : 
- le processus d’ionisation à faible énergie en ESI-MS conserve l’intégrité des ions en 
solution. Ceci permet d’envisager son utilisation en analyse de spéciation ; 
- l’ESI-MS permet une caractérisation structurale d’espèces, de l’ion mono 
élémentaire monochargé à la protéine multichargée ; 
- le couplage avec une technique séparative est aisé ; 
- les phases hydro-organiques sont compatibles avec les conditions de détections de 
l’ESI-MS ; 
Les limites de l’ESI-MS sont les suivantes : 
- d’importants effets de matrice sont observés et des effets de suppression de signal 
d’une espèce peuvent se produire dans certaines matrices complexes. Comme indiqué 
précédemment la mise en place du couplage de l’ESI-MS à une méthode de séparation 
permet de remédier à ces effets de matrice ; 
- les paramètres de détection sont généralement spécifiques pour un composé 
puisque le rendement d’ionisation varie selon l’espèce à détecter. Lorsque plusieurs 
composés sont analysés, un compromis sur les conditions de détections doit être trouvé.  
L’ESI-MS est une technique de détection incontournable pour l’analyse de molécules 
organiques. Par ailleurs l’ESI-MS est une technique analytique de plus en plus utilisée 
pour l’analyse de spéciation en raison du processus d’ionisation « doux » à pression 
atmosphérique permettant de préserver l’intégrité des ions analysés. La compatibilité 
des phases hydro-organiques avec les paramètres de détections de l’ESI-MS permet 
d’envisager le couplage de l’HILIC avec l’ESI-MS. 
2-c)  La spectrométrie de masse à source plasma à couplage 
inductif (ICP-MS) 
La spectrométrie de masse à source plasma à couplage inductif (ICP-MS) est une 
technique de référence en analyse inorganique en raison de ses performances 
analytiques élevées à la fois pour les analyses élémentaires et pour les mesures 
isotopiques de haute précision. Les rendements d’ionisation très élevés, obtenus grâce à 
l’utilisation d’un plasma d’argon, permettent d’analyser un très grand nombre 
d’éléments parfois difficilement ionisables au moyen d’autres techniques, à des limites 
de détection de l’ordre de quelques ppt (µg.kg-1). L’ICP-MS est composé d’un système 
d’introduction d’échantillon, d’une source d’ionisation, d’un analyseur puis d’un 
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détecteur. Les deux principaux types d’ICP-MS, utilisés au laboratoire sont l’ICP-MS 
quadripolaire (ICP-Q-MS) et l’ICP-MS à secteurs magnétiques multicollecteur (ICP-SFMS-
MC). Leurs principales différences se situent au niveau de l’analyseur et du détecteur et 
également dans leurs domaines d’applications respectifs. Leur principe général de 
fonctionnement est décrit ci-après. 
2-c-1)  Principe 
 La source d’ionisation en ICP-MS 
La source plasma à couplage inductif est basée sur la formation d’un plasma produit 
à pression atmosphérique par couplage inductif entre un champ électromagnétique 
radiofréquence et un flux de gaz rare, généralement l’argon, au sein duquel l’échantillon 
en solution est introduit sous forme d’un aérosol [56]. La Figure 17 présente le schéma 
de principe d’une source plasma à couplage inductif appelée également torche à plasma. 
 
Figure 17 : schéma de la source plasma à couplage inductif (adapté de [57])  
Le plasma est un gaz ionisé, macroscopiquement électriquement neutre et 
caractérisé par la présence d’électrons libres issus de l’ionisation de l’argon dans celui-
ci. Pour obtenir ce plasma, une torche est entourée par une spire d’induction reliée à un 
générateur de radiofréquence de 27,12 MHz, d’une puissance de l’ordre de 1400 W, 
conduisant à la génération d’un champ électromagnétique appliqué à un flux d’argon. Le 
plasma est un milieu très énergétique avec des températures comprises entre 4 000 et 











(15,75 eV), la majeure partie (≈90 %) des éléments du tableau périodique est totalement 
ionisée sous forme d’ions positifs monochargés.  
La torche plasma est généralement constituée de trois tubes concentriques : 
- le tube extérieur dans lequel circule le gaz plasmagène avec un débit élevé (14 
L.min-1). Ce flux de gaz est à l’origine de la création du plasma. 
- le tube intermédiaire contient le gaz auxiliaire avec un débit plus faible (0,5 à 2 
L.min-1). Ce gaz permet de positionner le plasma par rapport à l’injecteur et à la spire.  
- le tube interne appelé injecteur conduit le gaz de transport ou de nébulisation 
transportant l’échantillon sous forme d’aérosol avec un débit compris en 0,6 et 1,2 
L.min-1. Généralement composé d’argon, de l’oxygène peut être introduit dans ce flux de 
gaz afin de favoriser la combustion d’échantillons riches en carbone. 
 Générations des ions 
La génération des ions passe tout d’abord par la formation d’un aérosol à partir de 
l’échantillon liquide. Cet aérosol est formé à l’aide d’un nébuliseur qui permet de 
transformer le liquide en un brouillard de fines gouttelettes. Le nébuliseur est 
généralement de type pneumatique, à savoir que l’aérosol est formé par l’interaction du 
liquide avec le gaz de nébulisation. Le nébuliseur est fixé dans la chambre de 
nébulisation qui permet la sélection des gouttelettes en fonction de la taille. Seules les 
gouttelettes de diamètre inférieur à 10 µm sont introduites dans le plasma pour être 
totalement désolvatées et pour éviter de le déstabiliser, voire même de l’éteindre. 
Différents types de chambre de nébulisation sont disponibles comme la chambre de 
nébulisation cyclonique, de Scott ou à impact à billes. Les gouttelettes sont donc 
transportées par le gaz de nébulisation via l’injecteur jusqu’au plasma d’argon. Ce 
dernier transmet alors son énergie à l’aérosol. Différents étapes successives permettent 
de passer des analytes présents en milieu liquide aux ions détectés par l’analyseur : 
- Désolvatation : le plasma provoque l’évaporation du solvant à la surface de 
l’analyte. 
- Vaporisation : les analytes sont transférés à l’état gazeux sous forme d’espèces 
individuelles. 
- Dissociation (atomisation) : les espèces individuelles sont dissociées en atomes. 
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- Excitation et ionisation : la température et l’énergie élevées du plasma d’argon 
provoque l’excitation des atomes. Si leur énergie d’ionisation est inférieure à celle de 
l’argon, les atomes sont ionisés. 
 Interface et optique ionique 
L’interface permet de passer d’un plasma à haute température et à pression 
atmosphérique au vide de l’analyseur à température beaucoup plus faible. 
L’interface est composée de deux cônes, l’échantillonneur (sampler) et l’écrêteur 
(skimmer). L’échantillonneur permet d’extraire les ions du plasma (Figure 18).  
 
Figure 18 : interface et optique ionique d'un ICP-MS 
Derrière ce cône, un vide primaire (10-4 bars) provoque une détente adiabatique et 
un jet supersonique du faisceau d’ions. Le cône écrêteur permet ensuite de prélever le 
centre du jet supersonique et transmet les ions vers une chambre où le vide est plus 
important (10-7 bars). Une dispersion des ions se produit derrière ce cône. Le faisceau 
d’ions est ensuite focalisé à l’aide de lentilles électrostatiques. Des déflecteurs 
permettent enfin de dévier le faisceau ionique de l’axe afin qu’aucun photon ne soit 
transmis aux détecteurs et ne l’endommage. 
La Figure 19 présente la chambre de nébulisation et la source d’ionisation ainsi que 






Figure 19 : a) source d'ionisation b) plasma de l’ICP-MS X series II (Thermo Fisher) 
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Les paramètres d’optimisation du signal en ICP-MS sont nombreux. Tout d’abord, 
comme en ESI-MS, la position du plasma par rapport à l’entrée de l’analyseur est 
primordiale. En effet, la répartition des ions au sein du plasma n’est pas la même suivant 
la masse de l’élément à analyser. Ensuite les différents débits d’argon sont à ajuster afin 
d’obtenir un transport de l’aérosol et une stabilité optimale du plasma. Enfin 
l’ajustement de l’optique ionique permet de maximiser le transport des ions jusqu’à 
l’analyseur. 
 Les analyseurs de masse et détecteurs  
Comme indiqué précédemment, l’ICP-Q-MS et l’ICP-SFMS-MC utilisés au laboratoire 
présentent des caractéristiques différentes au niveau de leur analyseur et leur système 
de détection :  
- pour les ICP-Q-MS, l’analyseur est un quadripôle composé de quatre barreaux 
cylindriques parallèles. Une tension formée de composantes continues et alternatives 
est appliquée à chaque couple de barreaux diamétralement opposés, les deux tensions 
ne différant que par leur signe. Cet analyseur se comporte comme un filtre passe bande 
qui permet la stabilisation d’un seul rapport m/z à la fois. Un balayage séquentiel rapide 
permet la réalisation d’analyses multi-élémentaires avec des incertitudes de l’ordre du 
pourcent, avec une résolution de l’ordre de 1 uma, limitante pour résoudre des 
interférences isobariques. Les ions sélectionnés par le quadripôle sont ensuite détectés 
par un multiplicateur d’électrons à dynodes discrètes qui fonctionne soit en mode 
comptage d’impulsions ioniques, soit en mode analogique lorsque l’intensité mesurée 
est trop élevée. Ce type d’instrument est donc adapté à la quantification multi-
élémentaire avec des incertitudes de mesure de l’ordre du %. 
- pour l’ICP-SFMS-MC de type Neptune Plus, Thermo Fisher, du laboratoire, 
l’analyseur est composé d’un secteur électrostatique et un secteur magnétique. Dans ce 
type de dispositif dit « à double focalisation », le secteur électrostatique filtre les ions en 
énergie avant l’entrée dans le secteur magnétique qui permet la dispersion spatiale de 
plusieurs faisceaux d’ions de rapport m/z différents. 
Ces faisceaux sont ensuite détectés de façon simultanée par un bloc multi collection 
constitué de plusieurs cages de Faraday amplifiant les signaux grâce à des résistances de 
forte impédance ( 1010 et 1011 Ω) convertissant des courant d’ions de 10-11 à 10-14 A. 
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L’ICP-SFMS-MC du laboratoire présente une résolution allant jusqu’à 10000 et est plutôt 
adapté à l’analyse de haute précision (‰ et inférieurs) de rapports isotopiques.  
- d’autres types d’analyseurs comme les temps de vol (TOF) et les pièges à ions (IT) 
sont disponibles dans le commerce, mais ne sont pas détaillés ici. 
2-c-2)  Couplages de l’ICP-MS avec des méthodes séparatives 
De même que pour l’ESI-MS, l’ICP-MS peut être couplé à l’électrophorèse capillaire et 
à la chromatographie liquide. La Figure 20 résume les couplages classiquement 
rencontrés ainsi que les analyseurs employés. 
 
Figure 20 : configurations instrumentales classiques des couplages avec l’ICP-MS [53] 
Le couplage de l’ICP-MS avec l’électrophorèse capillaire est moins répandu que celui 
avec la chromatographie liquide, du fait de sa complexité de mise en œuvre [20]. Des 
études de séparation des lanthanides basées sur ce couplage sont toutefois décrites 
[58,59]. En revanche même si le couplage HPLC ICP-MS est plus fréquent [60,61], des 
précautions sont nécessaires pour obtenir des conditions d’analyse stables, en 
particulier dans le cas de séparations chromatographiques où des solvants organiques, 
des sels ou des modificateurs de phase organique sont utilisés [62,63]. Dans ces 
conditions, des moyens sont mis en œuvre pour obtenir des conditions de détection ICP-
MS performantes [64,65]. Tout d’abord, de l’oxygène peut être introduit dans le plasma 
pour permettre l’oxydation du carbone en CO2 afin d’éviter les dépôts de carbone 
graphite à l’entrée de l’analyseur qui peut aller jusqu’à l’obstruction de l’interface. 
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Ensuite des systèmes de refroidissement de la chambre de nébulisation notamment par 
effet Peltier conduisent à la condensation des solvants organiques dans la chambre de 
nébulisation et à diminuer leur impact sur le plasma. De même des chambres de 
nébulisation à faible taux de chargement, ou encore des systèmes de désolvatation pour 
obtenir un aérosol sec peuvent être mis en place pour diminuer le transport des solvants 
dans le plasma et améliorer le signal des analytes. Dans le cadre de l’analyse de 
spéciation, le couplage HPLC ICP-MS est décrit comme une méthode incontournable 
pour le suivi et la quantification des éléments contenus dans des espèces cibles [66]. De 
plus ce couplage permet d’envisager la résolution d’interférences isobariques, 
problématique importante en particulier lors de l’analyse d’échantillons contenant des 
lanthanides et également lors de la quantification des radionucléides contenus dans les 
échantillons nucléaires.  
2-c-3)  Avantages et limites  
Les avantages de l’ICP-MS sont présentés ci-après : 
- l’ICP-MS peut analyser plus de 90 % des éléments de la classification périodique 
grâce la forte efficacité d’ionisation de la source à plasma d’argon ; 
- peu d’effets de matrices sont observés en ICP-MS comparés à l’ESI-MS; 
- les performances élevées en termes de sensibilités et de limites de détection des 
éléments, inférieures l’ordre de la ppt, ainsi que les faibles niveaux d’incertitudes 
associés aux mesures élémentaires et isotopiques font de l’ICP-MS une technique 
analytique la plus répandue dans le domaine de l’analyse élémentaire et isotopique de 
précision ; 
- la caractérisation isotopique des espèces et leur quantification par les approches de 
dilution isotopique peuvent être mises en œuvre et ce, à de hauts niveaux de précision. 
En revanche l’ICP-MS ne permet pas l’identification et la caractérisation des espèces 
contenant les éléments d’intérêt si elle est utilisée sans méthode préalable de 
séparation. De plus, l’introduction de solvants organiques dans la source de l’ICP-MS 
tend à diminuer les performances analytiques de cet instrument. 
 
Ainsi l’ICP-MS présente donc des caractéristiques complémentaires à l’ESI-MS, dans 
le cadre de l’étude de spéciation exhaustive des lanthanides qui fait l’objet de ce travail. 




Informations moléculaires et structurales Informations élémentaires  
Informations isotopiques possibles Informations isotopiques précises 
Ionisation à faible énergie Ionisation à haute énergie 
Liaisons covalentes et non covalentes préservées Liaisons covalentes et non covalentes détruites 
Ionisation très sensible aux effets de matrices Ionisation peu sensible aux effets de matrices 
Quantification dépendante de l’ionisation des 
espèces d’intérêt 
Quantification précise basée sur le signal des 
isotopes des éléments  
Identification de nouvelles espèces possible 
Identification de nouvelles espèces moléculaires 
délicate 
Couplage HPLC possible Couplage HPLC possible  
Tableau 5 : spécificités des spectromètres de masse ESI-MS et ICP-MS 
 
Les spécificités de l’ESI-MS et de l’ICP-MS en font des techniques d’analyse 
permettant d’acquérir des données de spéciations complémentaires. L’ESI-MS permet 
une identification moléculaire et structurale des composés d’intérêt en raison du 
processus d’ionisation doux préservant les liaisons covalentes et non covalentes. L’ICP-
MS permet une caractérisation isotopique et élémentaire en raison de la forte efficacité 
d’ionisation de la source à plasma d’argon permettant d’analyser la majeure partie des 
éléments de la classification périodique.  
En revanche, ces spécificités, prises de manière conjointe, sont peu compatibles et 
ceci devra être pris en compte pour un couplage simultané de ces deux techniques 
chromatographiques avec une séparation chromatographique.  
Le prochain chapitre est consacré à l’étude bibliographique concernant les 
développements analytiques réalisés dans le cadre du suivi et de la quantification d’agents 
de contraste à base de gadolinium ou de l’analyse de spéciation des lanthanides et des 
métaux. Les couplages de différentes techniques chromatographiques, dont récemment 
l’HILIC, à divers modes de détection y sont recensés ainsi que la mise au point et 
l’utilisation du couplage simultané de séparations chromatographiques à l’ESI-MS et l’ICP-

















Ce chapitre est consacré à l’étude bibliographique concernant les séparations 
chromatographiques appliquées à l’étude d’espèces métalliques, de lanthanides et 
d’organo-éléments. Cette étude bibliographique a pour but de présenter les 
développements existant en matière de méthodes séparatives couplées à divers modes 
de détection afin d’en connaître les avantages et les inconvénients pour le 
développement de notre méthode d’analyse de spéciation exhaustive des lanthanides. La 
première partie est consacrée à la revue des modes chromatographiques, autres que le 
mode HILIC, dédiés à la séparation des espèces de lanthanides. Dans la famille des 
lanthanides, seules les séparations des espèces de gadolinium sont documentées. Celles-
ci sont employées pour l’analyse d’agents de contraste, contenant exclusivement du 
gadolinium, utilisés dans le domaine médical. Ces études ont principalement pour but le 
suivi et la quantification de ces agents de contraste ainsi que l’étude de leur stabilité 
dans diverses matrices biologiques et environnementales. Bien que ces méthodes n’aient 
pas pour objectif l’analyse de la spéciation du gadolinium, les méthodologies analytiques 
utilisées sont susceptibles d’être transposées à l’analyse de spéciation de l’ensemble des 
lanthanides. La deuxième partie est focalisée sur l’état de l’art de l’application du mode 
HILIC dans le domaine de l’analyse de spéciation. Ce mode de séparation étant adapté à 
la séparation de composés polaires et hydrophiles, de nombreuses études décrivent 
l’utilisation de l’HILIC pour le suivi, l’identification, la caractérisation et la quantification 
de complexes métalliques et de lanthanides mais également d’espèces contenant des 
organo-éléments. L’analyse de ces études nous permettra de connaître les conditions 
chromatographiques pouvant mener à la séparation de complexes polaires et 
hydrophiles et de les adapter à l’analyse de spéciation des lanthanides en HILIC. La 
dernière partie est consacrée à la présentation des développements de méthodes 
séparatives couplées simultanément à l’ESI-MS et à l’ICP-MS afin de pouvoir 
appréhender les paramètres instrumentaux importants pour la mise en place d’un tel 
couplage. 
1 Séparation chromatographique d’espèces de lanthanides 
selon différents modes de rétention 
Les séparations de lanthanides par diverses techniques chromatographiques décrites 
dans la littérature concernent essentiellement les composés de gadolinium à ligands 
polyaminocarboxyliques linéaires et macrocycliques. Ces complexes de gadolinium sont 
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utilisés depuis une trentaine d’années à des fins de diagnostic, en tant qu’agents de 
contraste dans le domaine de l’imagerie médicale. L’utilisation intensive de tels 
composés a soulevé la question de leur impact sur l’homme et sur l’environnement. Par 
conséquent, des méthodes chromatographiques ont été développées pour le suivi, la 
séparation, la quantification et l’évaluation de la stabilité de ces agents de contraste dans 
des matrices biologiques et environnementales.  
Le Tableau 6 référence les modes de séparation, autres que l’HILIC, mis en œuvre 
pour ces problématiques. Les paramètres chromatographiques, le type de détection 
associé, la nature des analytes et leur matrice associée ainsi que les méthodes de 
quantification employées sont également reportés. Les structures des complexes de 
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(250 x 4,6 mm ; NS) 
50 mM TRIS acétate+ 2 mM 





















(250 x 4,6 mm ; 5 µm) 




















XTerra RP C18 
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Synergi RP-Hydro C18 
(250 x 4,6 mm ; 4 µm) 
10 mM NH4CH3COO 
Gd-DTPA-BMA 
Gd-DOTA 
BDS Hypersil RP-C 18 
(50 x 4,6 ; 3 µm) 
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[75] Synergi RP-Hydro C18 
(250 x 4,6 mm ; 4 µm) 
10 mM NH4CH3COO 
Gd-DTPA-BMA, 
Gd-DOTA 
BDS Hypersil RP-C 18 
(50 x 4,6 ; 3 µm) 





LiChrospher 100 RP-8 
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n-octylamine/ACN 









73/27 pH 6 
Bile et urine 
humaines 
n-octylamine/ACN 
74/26 pH 6 
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LiChrospher 100 RP-8 
(250 x 4,6 ; 5 µm) 
30 mM de tampon HEPES 
(pH 6) + 1 mM EDTA + 1 
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(300 x 7,8 mm ; 5 µm) 
20 mM TRIS-HCl (pH 7,4) 
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Urine, salive, sueur, 
cheveux humains 
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PRP X 100 
(150 x 4,1 ; 10 µm) 
0,01 NaOH + EDTA (0 à 10 
mM) + KCl (0 à 0,2 M) 











PRP X 100 
(150 x 4,1 ; 10 µm) 
0,1 M TRIS + 0,025 M KCl + 
1mM EDTA pH8 











Étalonnage externe en 
Gd-PBMNTA 
[85] 
IMAC / ICP-MS 
Chelating Sepharose 
Hi-TRAP 
(250 x 0,7 ; 34 µm) 





















(250 x 4.6 mm ; NS) 




Urine, sang, sérum 
de rongeur 
Gd-DTPA-BMA 
Étalonnage externe en 
Gd-DTPA-BMA 
[87] 
Tableau 6 : bilan des études de l’analyse des agents de contraste à base de gadolinium par différents modes chromatographiques. Les formules des 
différentes espèces de gadolinium sont présentées en annexe 1. RP-HPLC : chromatographie de partage en phase inverse ; IP-HPLC : chromatographie 
d’appariement d’ions ; SEC : chromatographie d’exclusion stérique ; LTR : luminescence résolue en temps ; TD-NMR : résonance magnétique nucléaire en 
temps réel ; SAX-HPLC : chromatographie d’échanges d’anions ; IMAC : chromatographie d’affinité par ions métalliques immobilisés ; TEAA : acétate de 
triéthylammonium ; TEA : triéthylammonium ; SDS : dodécylsulfate de sodium ; TBA : tributylammonium ; TBA-Br : bromure de tributylammonium ; 
TFA : acide trifluoroacétique ; CDTA : Acide cyclohexanediamine-1,2-tétraacétique ; Ø : absence de méthodes de quantification ; NS : non spécifié 
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D’après le Tableau 
chromatographiques sont essentiellement formées de gadolinium complexé par 
différents ligands polyaminocarboxyliques. Les modes de séparations les 
pour la séparation des complexes de gadolinium sont la chromatographie de partage en 
phase inverse (RP-HPLC) et la chromatographie d’appariement d’ions (IP
(annexe 2). Les moyens de détec
et la détection UV-visible, pour lesquels
nécessaire. En effet, certains complexes de gadolinium sont transparents en UV
comme le Gd-DTPA ou le Gd
dérivation des composés d’intérêt afin de pouvoir les détecter en UV
chélatant absorbant dans l’UV
UV-visible. Celui-ci va réagir avec les complexes de gadolinium et permettre
détection. Les agents de dérivation sont généralement hautement toxiques et l’ajout de 
ce flux de dérivation diminue l’efficacité de la séparation. À titre d’exemple, la 
présente la séparation d’agents de contraste par IP
après une étape de dérivation post
a) 
Figure 21 : séparation de complexes de gadolinium par a) IP
colonne (conditions voir Tableau 
Cette figure montre qu’en IP
charge croissante puisque le Gd
monochargé et le Gd-DTPA est dichargé. Ainsi dans le cas de la séparation de complexes 
ayant la même charge comme dans notre étude, des difficultés de séparation peuvent 
être attendues en IP-HPLC. En RP
composés chargés sont élués en premier. Concernant les composés neutres du Gd
6, les espèces analysées par différents modes 
tion associés le plus fréquemment sont la fluores
 une étape de dérivation post-
-EDTA. Il est alors nécessaire d’ajouter une étap
-visible est ajouté après la colonne et avant la détection 
-HPLC couplée à 
-colonne (1a) et RP-HPLC couplée à un ICP
 
b) 
-HPLC-UV avec dérivation post 
6 [79]) par b) RP-HPLC ICP-OES (conditions voir 
-HPLC, l’élution des composés s’effectue par ordre de 
-DTPA-BMA est neutre, le Gd




colonne peut être 
-visible 
e de 
-visible. Un agent 
 leur 
Figure 21 
un détecteur UV 
-OES (1b) : 
 




BMEA et Gd-HP-DO3A, leur différence d’hydrophobie permet de les séparer. Dans notre 
étude, les complexes étant composés de lanthanides coordonnés par le même ligand, 
leur hydrophobie est très similaire, des difficultés de séparation peuvent donc ainsi être 
attendues en IP-HPLC.  
Comme le montre le Tableau 6, les phases mobiles utilisées dans ces études en RP-
HPLC et en IP-HPLC sont majoritairement aqueuses avec, au maximum, respectivement 
5 % et 15 % de solvant organique. Dans le cadre de l’analyse de complexes à ligands 
avec un cycle aromatique (Gd-acide 10-[2-[2-hydroxy-1-1(hydroxyméthyl)éthyl)amino]-
2-oxo-1-[(phénylméthoxy)méthyl]éthyl]-1,4,7,10-tétraazacyclododécane-
1,4,7triacétique et Gd-BOPTA) [73,76,82], un pourcentage de solvant organique plus 
élevé est nécessaire pour permettre l’élution de ces complexes. La partie aqueuse des 
phases mobiles en IP-HPLC et en RP-HPLC contient des sels comme les phosphates de 
potassium, des tampons comme le TRIS ou l’HEPES, des agents chélatants comme 
l’EDTA et des agents d’appariement d’ions comme la n-octylamine ou le bromure de 
tétraéthyleammonium. Dans le cadre de notre étude de spéciation des lanthanides où la 
technique séparative doit être couplée aux spectrométries de masse ESI-MS et ICP-MS, la 
composition de ces phases mobiles ne semble pas adaptée aux conditions de détection 
de ces deux spectrométries de masse à cause des effets de suppression d’ions possibles 
en ESI-MS avec ces sels peu volatils et de la forte charge en carbone des modificateurs de 
phase organiques inappropriée en l’ICP-MS. 
Comme le montre le Tableau 6, la RP-HPLC et l’IP-HPLC ont également été couplées à 
la radiographie, à la TD-NMR, à l’ICP-MS, à l’ICP-OES ou à l’ESI-MS mais dans une 
moindre mesure. Ces modes de détection ont été utilisés pour suivre et quantifier 
spécifiquement le gadolinium au sein des complexes et pour, parfois, confirmer les 
espèces détectées par fluorescence et UV-visible. Les études reportant l’utilisation de 
l’ICP-MS, l’ICP-OES et l’ESI-MS sont également moins nombreuses en raison de 
l’apparition récente de ces instruments et de leur coût beaucoup plus élevé. 
Les données présentées dans le Tableau 6 indiquent également que la 
chromatographie d’échange d’anions (SAX-HPLC), la chromatographie d’exclusion 
stérique (SEC) et la chromatographie d’affinité par ions métalliques immobilisés (IMAC) 
sont plus rarement utilisées pour la séparation de complexes de gadolinium. La SEC a 
notamment été utilisée en raison de sa plus grande capacité d’analyse pour l’étude de la 
dégradation des agents de contraste dans divers compartiments du corps humain (urine, 
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salive, sueur, cheveux) [83]. Quant à la SAX, son utilisation est 
complexe de gadolinium spécifique, le Gd
HPLC, les séparations sont réalisées avec des phases mobiles essentiellement aqueuses 
dans lesquelles sont ajoutés des sels, des tampons, des agents chélatants ou des 
tensioactifs. Suivant les limites de détection requises, les détections UV ou ICP
mises en œuvre et aucun couplage à l’ESI
chromatographie.  
À notre connaissance, seules
de deux lanthanides contenant le même ligand
gadolinium et de lutécium 
motexafin, et sont utilisés comme agents thérapeutiques 
est de développer des méthodes de quantification spécifiques de ces complexes dans des 
matrices biologiques afin d’obtenir des informations pharmacocinétiques sur la 
dégradation et la métabolisation de ces complexes. Ces séparations ont été réalisées par 
RP-HPLC couplée à la spectro
conjuguées dans le ligand macrocyclique. À titre d’exemple, 
séparation de complexes de gadolinium et de lutécium par RP
du plasma humain. 
Figure 22 : séparation de deux complexes de lanthanides, Gd
motexafin (LuTex) par RP-HPLC couplé à la spectrométrie UV dans 
Zorbax Eclipse XDB-C 18 (150 x
4,3)/acétonitrile/méthanol 59/21/20
décrite pour l’analyse d’un 
-PBMNTA [84,85]. Comme en IP o
-MS n’est décrit avec ces types de 
 deux études font mention de séparations de complexes
. Ces complexes sont composés de 
coordonnés par un ligand macrocyclique aromatique
[88,89]. Le but de ces études 
scopie soit UV soit à fluorescence en raison des liaisons 
la Figure 
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D'après cette figure, on peut remarquer que cette séparation nécessite une phase 
mobile, spécifique par rapport aux phases mobiles classiquement employées en RP-
HPLC, contenant une forte proportion de solvant organique avec une concentration 
élevée d’acétate d’ammonium de 60 mM. De plus, la résolution et l’efficacité de cette 
séparation sont suffisantes pour séparer des lanthanides ayant des numéros atomiques 
éloignés (Gd : 64 et Lu : 71). En revanche, cette séparation semble peu adaptée pour la 
séparation de complexes de lanthanides ayant des numéros atomiques proches comme 
le samarium et le néodyme. 
Dans le domaine de la séparation chromatographique d’espèces de lanthanides, 
l’analyse de ces composés sous forme élémentaire est extrêmement bien décrite dans la 
littérature. Le but de ces études est la caractérisation élémentaire et isotopique de la 
composition de sédiments, de roches ou de combustibles nucléaires usés. Les 
séparations reposent généralement sur la formation de complexes de lanthanides au 
cours de la séparation. À cette fin, des agents chélatants sont ajoutés dans la phase 
mobile. De manière plus précise, la compétition entre les différents lanthanides et 
l’agent chélatant est utilisée lors de séparation en IP-HPLC [90,91] ou en échanges d’ions 
[60,61,92] où de l’EDTA, de l’HIBA (acide hydroxyisobutirique) ou de l’HMBA (acide 2-
hydroxy-2-méthylbutirique) sont ajoutés dans la phase mobile. Dans le cadre de notre 
étude sur la séparation de complexes de lanthanides, les méthodologies utilisées pour la 
séparation de lanthanides sous formes élémentaires ne pourront pas être transposées. 
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Des méthodes analytiques ont été développées essentiellement en IP-HPLC et en RP-
HPLC pour le suivi, la séparation et la quantification de complexes de gadolinium 
coordonnés à différents ligands polyaminocarboxyliques dans le cadre de l’étude de 
stabilité d’agents de contraste à base de gadolinium. Les spectroscopies à fluorescence et à 
UV sont principalement couplées à ces modes chromatographiques. Ces séparations ont été 
réalisées avec des phases mobiles essentiellement aqueuses contenant des tampons, des sels 
ou des agents d’appariement d’ions.  
Au cours de cette partie, nous avons pu voir que seules certaines des espèces de 
gadolinium complexé à différents ligands ont été séparées en IP-HPLC et en RP-HPLC, 
suivant notamment leur charge ou leur hydrophobie. Dans le cadre de la séparation de 
complexes de différents lanthanides coordonnés par un même ligand, ces espèces étant 
polaires, hydrophiles et de même charge, des difficultés de séparation peuvent être 
attendues. Dans le cadre de l’utilisation de la détection UV, la mise en place d’une étape de 
dérivation post-colonne est nécessaire pour la détection de complexes transparents en UV 
comme ceux que l’on se propose de séparer. Ce moyen de détection n’est donc pas adapté à 
notre étude. De plus, les modificateurs de phase mobile en IP-HPLC et RP-HPLC comme les 
agents d’appariement d’ions ou les sels de phosphates ont une faible volatilité et une 
charge en carbone élevée. Ainsi pour le développement du couplage de l’ICP-MS et de l’ESI-
MS, ces phases mobiles semblent présenter quelques inconvénients. En effet des effets de 
suppression de signal peuvent se produire en ESI-MS et une charge en carbone élevée peut 
diminuer la sensibilité en ICP-MS.  
Dans le but de séparer les complexes de lanthanides polaires et hydrophiles, nous nous 
sommes intéressés à la chromatographie d’interaction hydrophile qui présente des 
caractéristiques en adéquation avec nos objectifs. 
2 Application du mode HILIC à l’analyse de spéciation des 
métaux et des lanthanides 
L’utilisation du mode HILIC dans le domaine de l’analyse de spéciation est très 
récente et de plus en plus répandue, puisque ce mode de séparation est adapté à la 
séparation d’espèces hydrophiles et polaires, neutres ou chargées, ce qui est 
généralement le cas des complexes métalliques et de lanthanides. À ce jour, les données 
de la littérature concernent l’analyse de la spéciation du gadolinium, des métaux de 
transition, des métaux lourds et des « organo-éléments » dans les domaines 
83 
environnementaux et biologiques. Les organo-éléments comme le sélénium, l’étain et 
l'arsenic sont des éléments se substituant à un atome de carbone ou d’azote dans une 
molécule organique. Ces éléments sont liés de manière covalente aux atomes d’oxygène, 
d’azote et d’hydrogène et les espèces contenant ces éléments sont donc plus stables que 
les complexes métalliques et de lanthanides. 
2-a)  Les métaux lourds et de transition 
La spéciation de nombreux éléments, à la fois des métaux lourds et de transition 
comme le fer, le zinc, le cuivre, le nickel, le cadmium, le mercure et le platine, a été 
étudiée en HILIC, dans des matrices environnementales et biologiques. L’objectif est 
d’améliorer la compréhension des mécanismes de transport et d’accumulation de ces 
éléments dans des compartiments environnementaux et biologiques ou le suivi de la 
dégradation d’agents thérapeutiques. Ces éléments sont présents sous diverses formes 
et sont notamment complexés par divers ligands comme les acides aminés, les 
phytosidérophores, les métallothionéines, de petits acides carboxyliques ou des agents 
chélatants comme l’EDTA. Dans ce cadre, le mode HILIC couplé essentiellement à l’ESI-
MS et à l’ICP-MS a été appliqué pour séparer, caractériser et parfois quantifier ces 
espèces métalliques mais également pour améliorer la compréhension de la rétention de 
ces composés en HILIC. Ces études décrivent généralement la séparation d’échantillons 
modèles et l’analyse de l’impact des paramètres chromatographiques sur la rétention de 
ces composés. Le Tableau 7 référence les paramètres chromatographiques, le type de 
détection associé, la nature des analytes et leur matrice associée ainsi que les méthodes 
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et neutres)  
TSKgel amide 80 
(150 x 2 mm ; 3 µm) 
ZIC-HILIC 
(150 x 2,1 mm ; 3,5 µm) 
Nucleodur HILIC 
(125 x 2 mm ; 3 µm) 
Luna HILIC 
(150 x 2 mm ; 3 µm) 
Kinetex PFP 
(100 x 2,1 mm ; 3 µm) 
Hypersil Gold PFP 
(150 x2,1 mm ; 3 µm) 
Trinity P1 
(100 x 2,1 mm ; 2,6 µm) 
Kinetex HILIC 
(100 x 2,1 mm ; 2,6 µm) 
Luna NH2 
(150 x 2 mm ; 3,2 µm) 
TSKgel-amino-100 
(150 x 2 ; 3 µm) 
Éluant A : ACN/H2O 
(90/10) 
+ 10 mM AA pH 5,5 
Éluant B : ACN/H2O 
(10/90) 












Ø Ø [93] 
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ZIC-HILIC 
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1 Les groupements fonctionnels des colonnes présentées sont précisés ci après : 
Nucleodur HILIC : groupements zwitterionique sulfobétaïne ; LUNA HILIC : groupements diol réticulé ; Trinity P1 : groupements échangeurs d’anions et de cations ; 
Kinetex HILIC : silice vierge non fonctionnalisée ; Hypersil Gold PFP et Kinetex PFP : groupements pentaflurophényl ; ZIC-HILIC : groupements zwitterionique 
sulfobétaïne ; LUNA NH2 et TSKgel-amino-100 : groupements amine ; TSK gel amide 80 : groupements carbamoyle ; ZIC-cHILIC : groupements zwitterionique 
phosphorylcholine ; ZIC-pHILIC : groupements zwitterionique sulfobétaïne à support de greffage polymérique 
Tableau 7 : bilan des études de spéciation des métaux lourds et de transition par HILIC. DMF : diméthyleformamide ; DMSO : diméthylsulfoxide ; 
DMA : acide 2’-déoxymuginéique ; NA : nicotianamine ; MA : acide muginéique ; epi-HMA : acide 3-epi-hydroxymuginéique ; EDDHA : acide 
éthylènediamine-N,N’-bis(o-hydroxyphényl)acétique ;  
AF : acide formique ; AA : acétate d’ammonium ; FA : formate d’ammonium ;Ø absence de méthode de quantification 
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Comme indiqué précédemment, les études présentées dans le Tableau 7 ont pour but 
le suivi, l’identification et la quantification de complexes métalliques. Elles ont, dans 
certains cas, pour objectif l’étude de l’influence des paramètres chromatographiques sur 
la séparation de ces composés en raison de l’essor de l’analyse de spéciation en HILIC. 
Köster et al. ont ainsi réalisé une comparaison de nombreuses phases stationnaires pour 
la séparation de complexes de fer et de cuivre afin de mieux appréhender les 
mécanismes de séparation en HILIC [93]. Il ressort de cette étude que les phases 
stationnaires engendrant des interactions électrostatiques trop fortes comme les phases 
stationnaires en silice vierge et à fonctions amines ou à fonctions échangeuses d’ions, 
ont tendance à provoquer la dissociation des complexes. Par ailleurs, les phases 
stationnaires fonctionnalisées par des groupements moins polaires comme les fonctions 
pentafluorophényle ne permettent pas leur rétention. En revanche, les phases 
stationnaires à fonctions amide, zwitterionique sulfobétaïne et diol réticulé ont permis 
la rétention et la séparation de complexes de métaux avec différentes sélectivités. 
D’après le Tableau 7, de nombreuses phases stationnaires ont été utilisées pour la 
séparation des complexes métalliques en raison de la diversité des espèces à séparer. En 
effet, les études présentent généralement la séparation de complexes de plusieurs 
métaux coordonnés à différents ligands et de ces mêmes ligands libres. Les méthodes de 
séparation nécessitent ainsi des phases stationnaires induisant une sélectivité élevée. 
Malgré cette diversité de phases stationnaires, les phases stationnaires à fonctions 
zwitterionique sulfobétaïne sont majoritairement utilisées. Ce choix est dû au fait que 
ces phases stationnaires engendrent des interactions électrostatiques faibles permettant 
de ne pas provoquer la dissociation des complexes. Les complexes métalliques étudiés 
sont souvent labiles comme les complexes Fe-citrate ou Cu-histidine ou présentent des 
cinétiques de dissociation rapide comme les complexes Zn-Hg-métallothionéine. 
Les séparations présentées dans les études du Tableau 7 sont réalisées en mode 
gradient en raison de la diversité de la polarité des espèces [39,93,95,98,100,102]. Les 
phases mobiles sont essentiellement composées d’acétonitrile sauf pour la séparation 
des complexes de platine en raison de la dégradation de ces complexes par l’acétonitrile. 
L’impact de l’utilisation de solvants alternatifs a donc été étudié dans ce cas [99]. 
Pour la quantification de complexes métalliques, le couplage HILIC ICP-MS est 
principalement reporté [93,94,102] sauf pour une étude où le couplage HILIC ESI-MS a 
été utilisé [97]. Le couplage HILIC ESI-MS est majoritairement employé pour la 
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caractérisation structurale de complexes métalliques inconnus dans diverses matrices 
[39,93-96,98]. Par ailleurs le couplage HILIC ICP-MS est parfois utilisé de manière 
complémentaire au couplage HILIC ESI-MS, afin de confirmer la présence d’éléments au 
sein des complexes métalliques caractérisés par ESI-MS [94,96,98]. 
La Figure 23 présente la séparation et l’identification de métaux (Fe, Ni, Zn, Cu) 
coordonnés par des phytosidérophores par HILIC ESI-MS dans des matrices 
environnementales.  
 
Figure 23 : séparation de complexes de métaux par HILIC ESI-MS avec une phase stationnaire à 
fonctions zwitterioniques 
DMA : acide 2’-déoxymuginéique ; NA : nicotianamine ; MA : acide muginéique ; epi-HMA :acide 3-
epi-hydroxymuginéique [95] (conditions voir Tableau 7) 
D’après la Figure 23, on peut remarquer que malgré le fait que les complexes 
métalliques d’un même ligand (Ni-DMA, Cu-DMA, Zn-DMA) soient co-élués, le 
spectromètre de masse ESI-MS permet d’extraire la masse spécifique de chaque 
complexe et ainsi de les identifier lors de leur analyse. 
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L’analyse de spéciation des métaux lourds et de transition a été principalement réalisée 
dans le but d’identifier et de caractériser des espèces métalliques dans diverses matrices. 
Bien que l’utilisation d’une diversité de phases stationnaires soit décrite, la phase 
stationnaire à fonctions zwitterioniques est majoritairement employée. Quand l’objectif 
principal de ces études est l’identification et la caractérisation d’espèces inconnues ou 
ciblées, le couplage HILIC ESI-MS est souvent reporté. Le couplage HILIC ICP-MS permet de 
détecter et de quantifier les éléments au sein des complexes de coordination ciblés mais ne 
permet pas d’en donner la structure. Les deux types de spectrométrie de masse sont donc 
souvent utilisés de manière complémentaire. 
2-b) Les organo-éléments 
L’analyse de spéciation des organo-éléments en mode HILIC a été réalisée pour les 
espèces de sélénium, d’arsenic et d’étain. Les études de spéciation du sélénium ont pour 
but l’identification et la caractérisation de nouvelles espèces contenant du sélénium 
dans des matrices diverses comme des céréales, des compléments alimentaires ou des 
levures séléniées. Pour l’analyse de spéciation de l’arsenic, l’objectif des études est le 
suivi et la quantification des organoarséniés dans des matrices de type organismes 
marins mais également l’étude fondamentale de leur comportement par 
chromatographie en mode HILIC. Les espèces contenant de l’étain ont été étudiées par 
HILIC pour suivre et quantifier des polluants anthropogéniques dans une matrice d’eau 
de mer. 
Le Tableau 8 et le Tableau 9 recensent les études concernant les méthodes de 
séparation par HILIC relatives respectivement aux espèces de sélénium et d’arsenic. Les 
paramètres chromatographiques, le type de détection associé, la nature des échantillons 
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1 Les groupements fonctionnels des colonnes présentées sont précisés ci après :TSK gel amide 80 : groupements carbamoyle. 
Tableau 8 : bilan des études de spéciation du sélénium par HILIC ; TFA : acide trifluoroacétique ; AA : acétate d’ammonium ; FA : formate 
d’ammonium
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Dans le cadre de l’analyse de spéciation du sélénium, les études présentées dans le 
Tableau 8 ont pour objectif l’identification et la caractérisation structurale de nouveaux 
sélénopeptides ou de nouveaux sélénosucres dans diverses matrices (levures, céréales, 
urine). L’utilisation de l’HILIC intervient alors dans des stratégies que l’on retrouve 
classiquement en protéomique. Dans ces stratégies, une première étape de récupération 
de fraction par chromatographie d’exclusion stérique (SEC) est réalisée. Les fractions 
sont ensuite analysées par des modes chromatographiques orthogonaux, la RP-HPLC ou 
par chromatographie d’échange d’ions (IC) et l’HILIC. L’utilisation de deux modes 
orthogonaux permet la séparation et l’identification d’une plus large gamme de 
composés.  
Les phases stationnaires utilisées pour la séparation des organoséléniés par HILIC 
sont les phases stationnaires à fonctions amide, qui sont les phases les plus employées 
en protéomique. Comme l’indique le Tableau 8, les séparations chromatographiques des 
organoséléniés sont toujours couplées à l’ESI-MS à haute résolution de type hybride 
(trappe linéaire/orbitrap ou quadripôle/temps de vol) afin de déterminer la masse 
exacte des espèces détectées avec une précision de l’ordre de la centaine de ppt [103-
108]. Afin d’aider à l’analyse des données de masse à haute résolution et de confirmer la 
présence de sélénium au sein des espèces, la chromatographie en mode HILIC a été 
couplée à l’ICP-MS dans certaines études [105-108]. D’après le Tableau 8, les analyses 
sont réalisées en mode gradient afin de séparer une large gamme de composés de 
polarités différentes. Aucune de ces études ne décrit la mise au point de méthode de 
quantification des analytes. 
Dans le cadre de l’analyse de spéciation de l’arsenic, seules trois études sont décrites 
dans la littérature et sont présentées dans le Tableau 9.  
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1 Les groupements fonctionnels des colonnes présentées sont précisés ci-après : LUNA HILIC : groupements diol réticulés ; ZIC-HILIC : groupements zwitterionique 
sulfobétaïne 
Tableau 9 : bilan des études de spéciation de l’arsenic par HILIC ; TFA : acide trifluoroacétique ; AA : acétate d’ammonium ; FA : formate d’ammonium
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Comme indiqué précédemment, les études présentées dans le Tableau 9 ont pour 
objectif le suivi et la quantification des organoarséniés dans des organismes marins 
(huîtres, poissons…). Si les formes inorganiques de l’arsenic sont toxiques, les formes 
organiques ou organoarséniés sont essentielles pour certains mammifères. Ainsi la 
mesure de l’arsenic total n’est pas suffisante et il est nécessaire de développer des 
méthodes de séparation des espèces d’arsenic. 
Comme le montre le Tableau 9, la séparation des métabolites de l’arsenic a été 
réalisée avec des phases stationnaires à fonctions zwitterioniques [109,110] ou diol 
réticulé [111]. Ces trois études sont également focalisées sur la validation de la méthode 
de quantification à l’aide de matériaux de référence certifiés. Dans cette optique, une de 
ces études porte sur la mise au point d’une méthode de quantification par couplage 
HILIC ESI-MS/MS par dilution isotopique à traçage spécifique [111]. Une espèce 
contenant de l’arsenic marquée isotopiquement au carbone 13 a été introduite dans 
l’échantillon en tant que traceur de l’analyte ciblé. Cette méthode de quantification a 
permis d’atteindre les valeurs de référence avec la précision requise, inférieure à 5%. 
Dans les autres études présentées dans le Tableau 9 [109,110], la mise au point d’un 
couplage simultané de l’HILIC à l’ESI-MS et l’ICP-MS a été réalisée afin d’atteindre les 
performances analytiques requises, en termes d’incertitudes et de justesse, pour la 
quantification d’un échantillon de référence certifié. Ces études seront décrites plus 
précisément dans le paragraphe 3. 
Dans le cadre de l’analyse de spéciation de l’étain, une étude a été réalisée par HILIC 
couplée à l’ESI-MS pour séparer et quantifier des organostanniques, le triphénylétain 
(TPT) et le tributylétain (TBT), dans une matrice d’eau de mer [112]. Cette étude est la 
seule reportée pour l’analyse des organostanniques en mode HILIC. En effet, leur 
analyse est habituellement réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (GC-MS), précédée d’une étape de dérivation afin d’augmenter 
leur volatilité. Les séparations par GC-MS étant considérées complexes et longues par les 
auteurs, cette étude décrit la mise au point d’une méthode d’analyse rapide et précise de 
ces organostanniques par chromatographie en mode HILIC. Des limites de détection de 
l’ordre de la ppt pour le TPT et le TBT dans l’eau de mer ont été obtenues après une 
étape préalable d’extraction sur phase solide. 
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L’analyse de spéciation du sélénium a été réalisée pour caractériser de nouvelles 
espèces contenant du sélénium dans des matrices complexes, essentiellement par couplage 
HILIC ESI-MS à haute résolution. Afin d’aider à la détection des organoséléniés, le couplage 
HILIC ICP-MS est utilisé de manière complémentaire au couplage HILIC ESI-MS. La phase 
stationnaire à fonctions amide est essentiellement reportée pour la séparation par 
chromatographie en mode HILIC des espèces. L’analyse de spéciation de l’arsenic par HILIC 
est décrite pour la quantification d’organoarséniés dans les organismes marins en 
couplage avec l’ICP-MS. La stabilité de ces espèces fait que des matériaux de références 
certifiées en organoarséniés sont disponibles, ce qui permet la validation des méthodes de 
quantification. La mise au point d’un couplage simultané de l’HILIC à l’ESI-MS et l’ICP-MS a 
été réalisée pour l’étude des organoarséniés et sera présentée dans le paragraphe 3. 
2-c)  Les lanthanides 
Dans la famille des lanthanides, seule la spéciation du gadolinium a été étudiée dans 
le cadre du suivi et de la quantification d’agents de contraste à base de gadolinium dans 
les milieux biologiques et environnementaux. Comme précisé précédemment, leur 
utilisation intensive est à l’origine du développement de nombreuses méthodes 
chromatographiques. Bien qu’initialement la RP-HPLC et l’IP-HPLC aient été mises en 
œuvre, le mode HILIC s’est avéré une approche de choix pour ces études en raison de ses 
caractéristiques. Le Tableau 10 présente l’ensemble des études, relativement récentes, 
concernant la spéciation du gadolinium par chromatographie en mode HILIC. Le Tableau 
10 référence également les paramètres chromatographiques, le type de détection 
associée, la nature des échantillons et leur matrice associée ainsi que les méthodes de 
quantification employées. 
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interne en  
Pr-DOTA 
[120] 
1 Les groupements fonctionnels des colonnes présentées sont précisés ci après : ZIC-HILIC : groupements zwitterionique sulfobétaïne ; ZIC-cHILIC : groupements 
zwitterionique phosphorylcholine ; ACCUCORE : silice vierge non fonctionnalisée. 
Tableau 10 : bilan des études de spéciation du gadolinium par HILIC. Les formules des différentes espèces de gadolinium sont présentées en 
annexe 1. 
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D’après le Tableau 10, les phases stationnaires utilisées pour les mises au point de la 
séparation de complexes de gadolinium coordonnées à différents ligands sont soit 
fonctionnalisées par des groupements zwitterioniques de type sulfobétaïne [115-120] 
soit composées de silice vierge à particules superficiellement poreuses [113-115]. 
Comme cela a été précisé dans les paragraphes précédents, la phase stationnaire à 
fonctions zwitterioniques est classiquement employée en analyse de spéciation du fait 
des faibles interactions entre la phase stationnaire et les analytes. La phase stationnaire 
à particules superficiellement poreuses est composée de silice vierge et présente de 
faibles résistances à l’écoulement et des transferts de masse rapides, ce qui permet des 
séparations plus rapides qu’avec d’autres colonnes analytiques, mais restant efficaces.  
La séparation d’agents de contraste par HILIC ICP-MS avec (a) une phase stationnaire 
poreuse à fonctions zwitterioniques [118] et (b) une phase stationnaire de silice vierge à 





Figure 24 : séparation d'agents de contraste par HILIC ICP-MS a) avec une phase stationnaire 
zwitterionique (conditions voir Tableau 10 [118]) b) avec une phase stationnaire de silice vierge à 
particules superficiellement poreuses (conditions voir Tableau 10 [114]). Les structures des 
complexes sont présentées en annexe 1 
D'après la Figure 24, on peut observer que, comme attendu, différentes sélectivités 
sont obtenues suivant les phases stationnaires utilisées. Concernant le Gd-BOPTA, il 
n’est pas retenu avec la phase stationnaire en silice vierge en raison de la forte polarité 
de cette phase stationnaire et de la présence d’un cycle aromatique dans le ligand 
BOPTA. Par ailleurs, l’ordre d’élution dépend également de la phase stationnaire utilisée 
et des interactions entre celle-ci et les analytes.  
Les données du Tableau 10 montrent également que les séparations ont été 
principalement réalisées en conditions d’élution isocratique, en utilisant des phases 
mobiles composées majoritairement d’acétonitrile, de 60 à 76%, et avec une 
concentration en sels, acétate ou formate d’ammonium, de 7,5 à 20 mM. Un gradient de 
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phase mobile a été mis en place dans une seule étude [117] et donne lieu à la même 
séparation qu’en mode isocratique [116]. Les pourcentages d’acétonitrile dans la phase 
mobile sont toujours inférieurs à 80 %, ce qui représente des pourcentages faibles en 
mode HILIC où les pourcentages d’acétonitrile sont classiquement supérieurs pour la 
rétention de molécules organiques [24,25,27]. 
L’objectif principal des études présentées dans le Tableau 10 étant le suivi et la 
quantification d’agents de contraste à base de gadolinium, le couplage du mode HILIC 
avec l’ICP-MS a été le plus développé. L’ICP-MS est une technique d’analyse spécifique et 
très sensible, permettant de mesurer de très faibles niveaux de concentration (10-11 
mol.L-1 en Gd avec un ICP-Q-MS) et d’obtenir des méthodes de quantification justes et 
robustes. Des précautions classiques liées à l’introduction de solvant organique dans le 
plasma ont été prises. Afin d’éviter le dépôt de carbone sur les cônes des interfaces, de 
l’oxygène a été ajouté dans le gaz auxiliaire pour oxyder le carbone en CO2. De plus, la 
chambre de nébulisation a été refroidie par effet Peltier afin de condenser les vapeurs de 
solvant organique. Une étude peut également être citée pour la mise en place d’un 
désolvateur de type APEX comme système d’introduction de l’échantillon [114]. Ce 
désolvateur permet de condenser une grande partie du solvant de transport (jusqu’à 95 
%) et d’obtenir un aérosol sec. Dans cette étude, l’utilisation de ce système 
d’introduction a permis une diminution de l’oxygène introduit dans le gaz auxiliaire de 
0,07 mL.min-1 à 0,035 mL.min-1. La Figure 25 présente la comparaison des signaux 
obtenus avec l’utilisation d’une chambre de nébulisation classique de type Scott et le 
désolvateur APEX.  
 
Figure 25 : comparaison des signaux du Gd-BT-DO3A (annexe 1) obtenus par HILIC ICP-MS 
c=10 nmol.L-1) en utilisant une chambre de nébulisation de Scott (gris) et un désolvateur (noir) 
(condition de séparation voir Tableau 10 [114]) 
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Comme le montre la figure 5, un gain de sensibilité, d’un facteur proche de 3, a été 
obtenu en utilisant ce désolvateur comparé à une chambre de nébulisation classique lors 
l’élution d’un complexe de gadolinium (Gd-BT-DO3A, annexe 1). Ce gain est dû à 
l’amélioration de l’efficacité du transport des analytes jusqu’au plasma et à la réduction 
de la charge de solvant associée. 
Dans les études présentées dans le Tableau 10, le couplage du mode HILIC avec l’ESI-
MS a été moins développé et est généralement mis en œuvre en complément du 
couplage HILIC ICP-MS pour l’optimisation des conditions de séparation et pour 
l’identification des complexes de gadolinium dans les échantillons réels [113,115]. 
À notre connaissance, seule une étude portant sur la quantification, par HILIC, de 
complexes de gadolinium, utilisés comme agents de contraste, a été développée [117]. 
Cette étude repose sur l’utilisation d’une phase stationnaire zwitterionique pour la 
séparation du Gd-DTPA, du Gd-DTPA-BMA, du Gd-BOPTA, du Gd-DOTA et Gd-BT-DO3A 
(structures en annexe 1) en mode gradient. La distribution isotopique caractéristique du 
gadolinium permet l’identification d’espèces contenant ce lanthanide par ESI-MS. Dans 
cette étude, l’utilisation du mode MRM (multiple reaction monitoring), permettant un 
suivi spécifique et sélectif pour la quantification du Gd-DTPA et du Gd-BT-DO3A, n’a pas 
pu être mise en œuvre à cause d’une perte de sensibilité importante. Une méthode de 
quantification par un étalonnage interne a été mise au point en utilisant un complexe 
d’europium (Eu-DTPA). La limite de détection la plus faible obtenue est de 10-7 mol.L-1 
pour le Gd-BT-DO3A et le Gd-DOTA. La Figure 26 présente le chromatogramme de la 
séparation de complexes de gadolinium ainsi que les spectres de masse obtenus pour 








Figure 26 : a) séparation de complexes de gadolinium (courant d’ion extrait) (conditions 
chromatographiques voir Tableau 10 [117]) b) spectres de masse de chaque complexe séparé 
(enveloppe) avec leur spectre théorique (bâtonnet) 
On peut constater que l’ensemble des complexes de gadolinium sont séparés (Figure 
26a). En revanche, comme on peut le remarquer sur un autre chromatogramme non 
reproduit ici, l’étalon d’Eu-DTPA, utilisé dans cette étude, est co-élué avec le Gd-DTPA. 
Concernant les spectres de masse, la répartition isotopique expérimentale est en 
adéquation avec celle théorique, malgré une résolution pouvant être améliorée. 
Une étude peut également être citée pour l’utilisation d’un étalon interne de Pr-DOTA 
pour la quantification de complexes de gadolinium par HILIC ICP-MS dans l’eau du 
robinet [120]. Contrairement à l’étude par HILIC ESI-MS précédemment citée, l’étalon 
interne de Pr-DOTA a été partiellement séparé des autres complexes de gadolinium en 
particulier du Gd-DOTA avec une phase stationnaire à fonctions zwitterioniques 
phosphorylcholine. Cela montre que, comme attendu, la phase stationnaire à fonctions 
zwitterioniques sulfobétaïne, utilisée pour l’étude en HILIC ESI-MS et la phase 
stationnaire à fonctions zwitterioniques phosphorylcholine, utilisée pour l’étude en 
HILIC ICP-MS, n’induisent pas la même sélectivité. 
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Dans le domaine de l’analyse de spéciation des lanthanides par chromatographie en 
mode HILIC, seule la séparation d’agents de contraste à base de gadolinium a été étudiée. 
Pour leur séparation, seulement deux phases stationnaires en silice vierge et à fonctions 
zwitterioniques ont été utilisées. Le suivi et la quantification de ces complexes de 
gadolinium coordonnés à différents ligands polyaminocarboxyliques dans diverses 
matrices a été principalement réalisé par HILIC ICP-MS. Le couplage HILIC ESI-MS a été 
mis en œuvre en complément des études par HILIC ICP-MS pour la mise au point de la 
séparation et l’identification des complexes. Une seule méthode de quantification des 
complexes de gadolinium par couplage HILIC ESI-MS est reportée. Aucune étude ne décrit 
la séparation de différents complexes de plusieurs lanthanides par HILIC, ce qui constitue 
l’un des objectifs du développement de notre méthode d’analyse de spéciation des 
lanthanides. 
3  Analyse de spéciation par différents types de 
chromatographies couplées simultanément à l’ESI-MS et 
l’ICP-MS 
Le couplage d’une méthode de séparation chromatographique simultanément à l’ESI-
MS et l’ICP-MS dans le cadre de l’analyse de spéciation a été envisagé pour la première 
fois en 1998 par R.S. Houk [121]. Dans son étude, l’auteur expose comment ces deux 
spectrométries, dont les conditions opératoires sont a priori peu compatibles, peuvent 
permettre d’obtenir en une seule analyse des données complémentaires d’identification 
moléculaire d’une part et de caractérisation élémentaire et isotopique d’autre part. Bien 
que de nombreuses études décrivent le couplage de techniques séparatives 
individuellement avec l’ESI-MS et l’ICP-MS [122-124], il n’a que rarement été réalisé de 
manière simultanée. Cette partie décrit les mises au point des couplages simultanés 
d’une séparation chromatographique avec l’ESI-MS et l’ICP-MS pour l’analyse pour 
spéciation. 
Dans le cadre de la spéciation de l’arsenic dans des matrices environnementales, une 
équipe a développé un couplage simultané de la RP-HPLC à l’ESI-MS et à l’ICP-MS [125-
130]. Ces études ont pour but la détection et la quantification complexes d’arsenic à 
ligands peptidiques. Les phases stationnaires utilisées dans ces études sont 
fonctionnalisées par des groupements octadécyle et la phase mobile est composée d’un 
gradient eau-méthanol avec 1% ou 0,1% d’acide formique. La mise au point du couplage 
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tout comme le diviseur de flux employé n’ont jamais été décrits. Le rapport de split est 
de 1 : 4 ICP-MS : ESI-MS. Dans ces études, les auteurs ont focalisé leur développement 
sur la détection ICP-MS, leur but étant d’atteindre des limites de détection les plus 
faibles possibles. Pour cela, l’utilisation d’une cellule de collision avec de l’oxygène pour 
limiter les interférences isobariques de l’arsenic ou encore d’un système de 
désolvatation par membrane (Aridus) a été décrite. Dans le cas de l’utilisation du 
système de désolvatation, le développement a été abandonné à cause de la destruction 
des complexes d’arsenic et de l’adsorption de ce dernier à la surface de la membrane 
[125]. Dans l’ensemble de leur étude, l’ESI-MS est utilisée en mode SIM (single ion 
monitoring) pour suivre les complexes dans un échantillon, cependant les conditions 
d’ionisation sont rarement décrites. La quantification est, dans tous les cas, réalisée par 
ICP-MS, avec un étalonnage externe à l’arsenic. À titre d’exemple, la Figure 27 présente 
une séparation obtenue avec ce système de couplage RP-HPLC ESI-MS/ICP-MS. 
 
Figure 27 : séparation de complexes d'arsenic par RP-HPLC couplée simultanément à l’ESI-MS 
et l’ICP-MS. Phase stationnaire : Spherisorb ODS2 (250×4.6 mm ; 5 µm). Phase mobile gradient 
eau/méthanol ; acide formique 1 %. 
PC : phytochelatine ; GS : glutathion. [128] 
D'après cette figure on peut remarquer que seuls quatre complexes sont suivis en 
ESI-MS (pic 5, 9, 10, 13) alors que 14 espèces sont détectées en ICP-MS. Le mode SIM de 
l’ESI-MS ne semble donc pas adapté puisque 10 espèces n’ont pas pu être caractérisées. 
Une autre équipe décrit le développement d’un couplage de l’IP-HPLC avec l’APCI-MS 
(ionisation chimique à pression atmosphérique) et l’ICP-MS dans le cadre de la 
spéciation du sélénium [131]. L’objectif de cette étude a été l’identification de nouvelles 
espèces de sélénium à l’état de trace grâce au développement d’un programme 
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spécifique de traitement de données chromatographiques. La largeur, le temps de 
rétention et l’aire des pics chromatographiques ont été obtenus simultanément avec 
deux spectromètres de masse à haute résolution, un ICP-SF-MS à double secteur 
magnétique et un APCI-Qq-TOF-MS à filtre quadripolaire et temps de vol. La source 
d’ionisation APCI est une source comparable à celle de l’ESI. L’APCI permet d’acquérir 
des informations moléculaires et structurales pour des espèces difficilement ionisables 
et de polarité plus faible. En APCI, un aérosol est formé à l’aide d’un nébuliseur 
conventionnel et d’un gaz de nébulisation chauffé avant d’être ionisé en traversant un 
champ électrique créé par une électrode à décharge corona.  
Dans cette étude, la séparation a été réalisée par IP-HPLC avec une phase 
stationnaire fonctionnalisée par des chaînes carbonées octadécyles et une phase mobile 
composée d’un mélange eau/méthanol 75/25 avec 10 mmol.L-1 d’acide formique et 1 
mmol.L-1 d’acide perfluoroheptanoïque comme agent d’appariement d’ions. Un diviseur 
de flux a été obtenu en combinant un T sans volume mort et des longueurs de tubulures 
adéquates pour obtenir un rapport de flux 1 : 3 scindé dans les deux spectromètres de 
masse. Un désolvateur de type Apex a été utilisé afin d’affiner les pics 
chromatographiques. Afin d’éviter le dépôt de carbone au niveau des cônes, de l’oxygène 
a également été introduit dans le gaz de transport au niveau de l’Apex. La Figure 28 
présente les chromatogrammes de la séparation de trois organoséléniés contenus dans 




Figure 28 : séparation d’un échantillon modèle contenant trois organoséléniés (SeMSC : Se-
méthylsélénométhylcystéine ; SeMet : sélénométhionine ; SeEt : L-Sélénoéthionine) par IP-HPLC 
couplée simultanément à l'APCI-MS et l'ICP-MS [131] (colonne Supelco Discovery HS C18 (20 x 2,1 
mm ; 3 µm) ; phase mobile : eau/méthanol 75/25 (v/v) ; [acide formique] = 10 mM ; [acide 
perfluoroheptanoïque] = 1mM ; pH 2,8) 
La Figure 28 montre que les pics chromatographiques présentent des largeurs de 
pics similaires permettant de corréler la détection avec chaque spectromètre de masse. 
Pour le temps de rétention, une correction est nécessaire pour permettre la 
comparaison avec chaque instrument, en raison des longueurs de tubulures différentes 
amenant la phase mobile vers l’APCI-MS et l’ICP-MS. La phase mobile est 
majoritairement composée d’eau avec notamment un agent d’appariement d’ions. Cette 
phase mobile aurait pu présenter des inconvénients si une source ESI avait été employée 
selon l’agent d’appariement d’ions utilisé. 
Une méthode de séparation par HILIC couplée simultanément à l’ESI-MS et à l’ICP-MS 
a également été mise en œuvre pour l’analyse de spéciation de l’arsenic [110]. L’objectif 
de cette étude était de suivre et de quantifier des espèces d’arsenic dans le domaine de 
la toxicologie. A cette fin, une méthode de séparation, de caractérisation et de 
quantification des organoarséniés a été développée en couplant simultanément la 
chromatographie en mode HILIC aux spectrométries de masse ICP-MS et ESI-MS. De 
manière plus précise, le couplage simultané a permis le suivi d’espèces contenant de 
l’arsenic, la quantification par ajouts dosés de l’espèce d’arsenic majoritairement 
présente dans les milieux d’intérêt, par HILIC ICP-MS et l’identification structurale par 
HILIC ESI-MS des espèces suivies par ICP MS. La méthode a été mise au point avec un 
échantillon modèle et validée avec un matériau de référence certifié. La séparation des 
espèces d’intérêt a été réalisée avec une phase stationnaire à fonctions zwitterioniques 
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sulfobétaïne. Suite à une séparation en mode gradient, de 78/22 à 70/30 ACN/Acétate 
d’ammonium (125 mmol.L-1, pH 8,3), le flux chromatographique est partagé, grâce à un 
diviseur de flux commercial, suivant le ratio 1 : 4 et dirigé simultanément vers un ESI-MS 
quadripolaire et un ICP-MS quadripolaire. L’introduction directe de solvant organique 
jusque dans le plasma de l’ICP-MS a engendré une instabilité de ce dernier et ce malgré 
l’utilisation d’une torche spéciale de faible diamètre interne et l’ajout d’oxygène à 
l’aérosol. Une diminution d’un facteur 10 de la sensibilité en ICP-MS a été observée dans 
ces conditions chromatographiques. La Figure 29 présente un chromatogramme de la 
séparation et la détection simultanée d’organoarséniés par HILIC ESI-MS et HILIC ICP-
MS.  
 
Figure 29 : séparation d’organoarséniés par HILIC ESI-MS et HILIC ICP-MS en mode gradient. 
SIM 1 et SIM 2 correspondent aux deux modes de détection appliqués en ESI-MS [110] (colonne 
ZIC-HILIC (150 x 2,1 mm ; 3,5 µm) ; phase mobile : gradient de 78/22 à 70/30 ACN/Acétate 
d’ammonium (125 mmol.L-1, pH 8,3)) 
Comme le montre la Figure 29, les deux spectromètres de masse permettent le suivi 
d’espèces d’arsenic, par l’analyse de l’arsenic au sein des espèces en ICP-MS et par la 
mise en œuvre des modes SIM 1 (single ion monitoring) et SIM 2 en ESI-MS. Le mode 
SIM 1 permet de suivre les ions majoritaires de chaque organoarsénié et le mode SIM 2 
les ions As+ et AsO+. Une méthode de quantification par ICP-MS a également été mise au 
point par ajouts dosés et a permis de quantifier des espèces d’arsenic à des 
concentrations supérieures à 10 µg/L. Cette méthode de quantification a été validée en 
analysant l’arsénobétaïne dans un matériau de référence certifié de muscle de poisson. 
La même équipe a également utilisé ce couplage simultané de l’HILIC avec l’ICP-MS et 
l’ESI-MS dans une étude plus fondamentale où les mécanismes de rétention d’espèces 
d’arsenic ont été analysés [109]. Cette étude a permis de mieux appréhender la 
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rétention des organoarséniés et l’impact des paramètres chromatographiques comme le 
pH et la concentration en sels sur leur détection par HILIC. La plus-value de l’utilisation 
du couplage simultané de l’ESI-MS et de l’ICP-MS n’a pas été abordée et aucune 
indication sur l’apport de ce couplage pour l’obtention des résultats n’est décrite. 
Le développement du couplage simultané entre une technique chromatographique et 
les spectrométries de masse élémentaire ICP-MS et moléculaire, ESI-MS et APCI-MS, n’a que 
rarement été réalisé pour l’analyse de spéciation d’organo-éléments. Ce type de couplage 
permet d’obtenir en une seule analyse des données structurales, élémentaires et 
isotopiques. La majeure partie du flux chromatographique est dirigée vers l’ESI-MS, 
technique de détection la moins sensible. Quel que soit le mode de séparation 
chromatographique utilisé (HILIC ou IP-HPLC), des précautions au niveau du système 
d’introduction de l’ICP-MS telles que l’ajout d’oxygène dans le gaz plasmagène ou 
l’utilisation d’un système de désolvatation doivent être prises afin d’obtenir un plasma 
stable et une sensibilité optimale. Les méthodes de quantification sont développées par 
HILIC ICP-MS et permettent de quantifier des espèces à des concentrations de l’ordre de 10 
µg/L. À notre connaissance, aucune étude n’a décrit le développement du couplage 
simultané de la chromatographie en mode HILIC à l’ESI-MS et à l’ICP-MS pour l’analyse de 
spéciation des lanthanides. 
4  Conclusion 
Cette étude bibliographique a permis de mettre en évidence que les modes de 
séparation RP-HPLC et IP-HPLC ont été utilisés pour le suivi, la séparation et la 
quantification de complexes de gadolinium pour l’étude de la stabilité d’agents de 
contraste à base de gadolinium. Ces modes chromatographiques sont cependant plus 
adaptés à la séparation de composés hydrophobes pour la RP-HPLC et les phases 
mobiles employées en IP-HPLC sont peu compatibles avec les paramètres de détection 
en ESI-MS selon l’agent d’appariement d’ions utilisé. Plus récemment, la séparation des 
complexes de lanthanides a été développée par chromatographie en mode HILIC pour 
l’analyse de spéciation du gadolinium dans des matrices environnementales et 
biologiques mais également pour l’analyse de spéciation des métaux lourds et de 
transition et des organo-éléments comme l’arsenic le sélénium et l’étain. Les 
caractéristiques de l’HILIC permettent d’envisager la séparation de composés polaires et 
110 
hydrophiles. La phase stationnaire à fonctions zwitterioniques a été majoritairement 
utilisée dans ces études ainsi que la phase stationnaire à groupements amide dans un 
deuxième temps. Les phases mobiles sont composées d’une majeure partie 
d’acétonitrile, supérieure à 60 %, contenant des sels volatils comme le formate 
d’ammonium et l’acétate d’ammonium. Ces phases mobiles semblent plus adaptées aux 
conditions de détection par ESI-MS. 
Concernant le suivi et la quantification d’espèces d’intérêt, le couplage HILIC ICP-MS 
est principalement reporté en raison de la plus grande sensibilité de cet instrument. 
Pour l’identification et la caractérisation structurale de nouvelles espèces et d’espèces 
inconnues, le couplage HILIC ESI-MS a été mis en œuvre. Dans certaines études, le 
couplage HILIC ICP-MS a été utilisé de manière complémentaire à l’ESI-MS afin de 
confirmer la présence d’un élément au sein des espèces caractérisées par ESI-MS. De 
même, le couplage HILIC ESI-MS a été mis en œuvre, dans d’autres études, en 
complément de l’HILIC ICP-MS pour la mise au point de la séparation et l’identification 
des complexes quantifiés par ICP-MS.  
Concernant la mise en place d’un couplage simultané d’une technique 
chromatographique avec l’ICP-MS et l’ESI-MS pour l’analyse de spéciation, celle-ci est 
essentiellement décrite pour la séparation d’espèces d’arsenic et de sélénium par RP-
HPLC, IP-HPLC et HILIC. Quel que soit le mode chromatographique utilisé pour la 
séparation, la majeure partie de la phase mobile est dirigée vers l’ESI-MS en raison de la 
plus grande sensibilité de l’ICP-MS. Des précautions au niveau de l’ionisation par ICP-MS 
ont été prises comme l’ajout d’oxygène dans le gaz plasmagène ou l’utilisation d’un 
système de désolvatation afin que l’introduction de molécules organiques ne détériore 
pas la stabilité et la sensibilité de la mesure en ICP-MS.  
Aucune étude ne présente la séparation par HILIC de différents complexes de 
plusieurs lanthanides et le développement d’un couplage simultané d’une technique 
chromatographique avec l’ICP-MS et l’ESI-MS pour l’analyse de spéciation des 
lanthanides.  
Ainsi les prochains chapitres seront consacrés à la mise au point de ce couplage 
simultané pour la séparation, la caractérisation et la quantification de complexes de 
lanthanides d’intérêt pour le domaine du nucléaire. Le développement d’une méthode 
de séparation des complexes de plusieurs lanthanides par HILIC ESI-MS est présenté 
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Dans ce chapitre, la mise au point 
de complexes de lanthanides par chromatographie 
spectrométrie de masse à source d’ionisation 
stationnaires fonctionnalisées par différents groupements polaires ont
évaluées afin de définir les meilleures conditions de rétention et de sélectivité.
étude portant sur les mécanismes de
phase stationnaire sélectionnée a été menée. À cette fin, 
de composition de phases mobiles a été 
d’analyse, paramètre d’intérêt
d’analyse rapide de type « fast HPLC
granulométrie sub-2 µm et de longueur inférieure
des complexes de lanthanide
1 Système d’étude
Le système d’étude est composé de complexes de lanthanides représentatifs des 
espèces rencontrées dans les phases aqueuses de désextraction des procédés de 
traitement du combustible usé. Les lanthanides d’intérêt sélectionnés sont, du plus léger 
au plus lourd, le néodyme, l’europium, le gadolinium et l’erbium (
Figure 30 : série des lanthanides. En rouge les lanthanides sélectionnés.
Ces lanthanides sont mis en présence de DTPA (acide diéthylènepentaacétique) et 
d’EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique) dont les structures sont présentées en 
Figure 31 : 
a) 
Figure 
Les échantillons, dont la préparation est décrite dans la partie expérimentale
4), sont tous ajustés à un pH de 3,2
d’intérêt des procédés de traitement du combustible nucléaire usé
d’une méthode de séparation et 
en mode HILIC couplée
électrospray est présentée. 
 rétention des complexes de lanthanides
un criblage d’une large gamme 
effectué. Dans le but de réduire le temps
 pour l’analyse d’échantillons radioactifs
 » ont ensuite été appliquées avec une colonne de 
. Enfin la caractérisation





31 : structure a) du DTPA b) de l’EDTA 
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Les diagrammes de spéciation théorique du DTPA et de l’EDTA ont été établis afin de 





Figure 32 : diagramme de spéciation théorique des espèces a) du DTPA b) de l'EDTA en 
fonction du pH pour  
[DTPA]T = [EDTA]T = 1.10-4 mol.L-1. L. 
Ces diagrammes ont été tracés à l’aide du logiciel PhreeqC et des constantes de 
stabilité issues de la database 46 (Critical Selected Stability Constants of Metal 
Complexes, [15]) du NIST (National Institute of Standards and Technology). Les formes 
prédominantes à pH 3,2 sont les formes di-chargées DTPAH32- et EDTAH22- (les formes 
neutres sont notées DTPAH5 et EDTAH4). 
Les diagrammes de spéciation d’un lanthanide en présence de DTPA ou d’EDTA en 
fonction du pH ont également été modélisés afin de connaître la proportion de 
complexes de lanthanides dans nos conditions d’analyse. À titre d’exemple, les 
diagrammes de spéciation de l’europium en présence soit de DTPA soit d’EDTA dans des 








Figure 33 : diagramme de spéciation de l'europium en présence a) du DTPA et b) de l'EDTA en 
condition stœchiométrique [Eu] = [DTPA]T = [EDTA]T = 1.10-4 mol.L-1. 
À pH 3,2 en conditions stœchiométriques, plus de 95 % de l’europium est complexé 
en présence de DTPA contre 70 % en présence d’EDTA. Cette différence de proportion 
est due à la valeur plus élevée de la constante de complexation de l’europium avec le 
DTPA (log(KEu-DTPA) = 22,29) que celle observée avec l’EDTA (log(KEu-EDTA) = 17,25). Les 
complexes de lanthanides avec l’EDTA et le DTPA sont de stœchiométrie 1 : 1 et 
respectivement mono et dichargés, [Ln-EDTA]- et [Ln-DTPA]2-. Ils seront notés Ln-EDTA 
et Ln-DTPA par la suite. 
Afin d’augmenter la proportion de lanthanides complexés, le pH de la solution 
pourrait être augmenté. Dans notre cas, cette solution n’est pas envisageable, le pH étant 
imposé par celui des solutions des procédés de traitement. Une autre possibilité est 
d’augmenter le nombre d’équivalents de ligand par rapport à celui des lanthanides. Ce 
cas de figure est représentatif des phases aqueuses de désextraction des procédés de 
traitement, dans lesquelles les agents désextractants sont en excès par rapport aux 
éléments à désextraire. Dans notre étude, un excès de ligand a donc été introduit et la 
proportion lanthanide total:ligands totaux est de 1:1,25. À titre d’exemple, le diagramme 
de spéciation de l’europium en présence d’EDTA en excès (1:1,25) est présenté en 
Figure 34. 
pH 3,2 pH 3,2
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Figure 34 : diagramme de spéciation de l'europium en présence d'EDTA en excès ; [Eu] = 1.10-4 
mol.L-1 ; [EDTA]T = 1,25.10-4 mol.L-1  
Dans ces conditions, la complexation de l’europium par l’EDTA est quasi-totale, soit 
plus de 99 % de forme complexée. 
2 Sélection de phases stationnaires pour la séparation de 
complexes de lanthanides en mode HILIC 
2-a)  Évaluation de la sélectivité de différentes phases 
stationnaires polaires 
À notre connaissance, la séparation de complexes contenant différents lanthanides 
en mode HILIC n’a jamais été décrite dans la littérature. Par ailleurs, l’étude 
bibliographique a montré que les phases stationnaires fonctionnalisées par des 
groupements zwitterioniques restent très majoritairement utilisées pour l’analyse de la 
spéciation du gadolinium. Dans ce contexte, la sélection a priori d’une phase stationnaire 
pour la séparation des complexes de lanthanides à ligands polyaminocarboxyliques n’est 
pas triviale, les propriétés physico-chimiques très proches des lanthanides rendant cette 
sélection d’autant plus délicate. Par conséquent, des colonnes de dimensions similaires 
contenant des phases stationnaires de dimensions similaires et fonctionnalisées par 
différents groupements polaires ont été sélectionnées pour cette étude. Le Tableau 11 














































150 x 2,1 mm
Tableau 11 : caractéristiques des phases stationnaires sélectionnées pour l'évaluation de la 
séparation des complexes de lanthanides
Les phases stationnaires à fonction
colonne à groupements zwitterioniques porte en permanence une charge positive et une 
charge négative, mais est de charge globale toujours neutre. L
greffées par des groupements
effet, des travaux précédemment mené
DTPA sont trop retenus avec ce type de phase stationnaire
mobiles très riches en eau. 
fortes entre les analytes de charge négative et les fonctions ammonium de la phase 
stationnaire, résultant de la protonation des fonctions amine
composés chargés négativement avec les phases st
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s au laboratoire ont montré que les complexes de 
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Pour mener à bien cette étude comparative, le système composé de complexes Ln-
DTPA (Nd, Eu, Gd, Er) a été considéré. Des expériences préliminaires ont été réalisées 
avec des phases mobiles, classiques pour le mode HILIC, c'est-à-dire contenant une 
proportion 80/20 (v/v) acétonitrile/eau et différentes concentrations d’acétate 
d’ammonium (5 et 20 mmol.L-1) (annexe 4). Avec l’ensemble des phases stationnaires 
criblées, des temps de rétention de plusieurs heures ont été obtenus, ce qui nous a 
conduits à diminuer la teneur d’acétonitrile dans la phase mobile. Des compositions de 
phases mobiles permettant d’obtenir des temps de rétention inférieurs à une heure ont 
donc été utilisées (70/30 (v/v) acétonitrile/eau, contenant 5 ou 20 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium) (annexe 4). Comme précisé dans l’étude bibliographique, les phases 
mobiles utilisées pour l’élution des agents de contraste à base de gadolinium sont 
composés d’un pourcentage d’acétonitrile inférieur à 80 %. Nos résultats sont donc 
également en accord avec la littérature. 
Les paramètres de l’ESI-MS ont été optimisés pour que les conditions d’ionisation 
génèrent le moins de fragments et d’adduits possible ainsi qu’un signal intense et stable. 
Le signal des ions Ln-DTPA a été suivi. L’étude structurale des complexes par ESI-MS a 
été réalisée et est présentée en fin de chapitre. Les conditions d’ionisation en ESI-MS 
sont présentées dans le tableau suivant : 
Paramètres ESI-MS Valeurs 
Mode d’acquisition fullscan 
Tension de spray - 4 kV 
Gaz séchant 60 ua 
Gaz auxiliaire 15 ua 
Température de vaporisation 100°C 
Température du capillaire de transfert 270°C 
Tableau 12 : paramètres instrumentaux de l’ESI-MS  
Dans les conditions de phases mobiles précitées, les phases stationnaires 
fonctionnalisées par les groupements diol, zwitterionique et cyano ont conduit à la co-
élution des complexes Ln-DTPA. La Figure 35 présente les chromatogrammes et un 










Figure 35 : chromatogrammes des complexes Ln-DTPA dans les proportions Ln:DTPA 1:1,25 
avec [Nd] = [Eu] = [Gd] = [Er] = 1.10-4 mol.L-1 et avec une phase stationnaire à fonctions a) 
zwitterioniques b) cyano c) diol. Phase mobile : 70/30 (v/v) acétonitrile/eau [NH4CH3COO] = 5 
mmol.L-1 0,5 % d’acide formique. Débit = 0,1 mL.min-1. Vinj = 5 µL. d) spectre de masse extrait du pic 
chromatographique de la Figure 35a.  
Bien que fonctionnalisées par des groupements différents, les phases stationnaires à 
fonctions diol, cyano et zwitterioniques ne sont pas suffisamment sélectives pour 
donner lieu à la séparation de complexes de lanthanides contenant le même ligand. 
La phase stationnaire fonctionnalisée par des groupements diol réticulé est 
composée d’un réseau polymérique de chaînes carbonées avec, à leur extrémité, des 
groupements hydroxyle reliés par des fonctions éther (Tableau 11). Les groupements 
hydroxyle permettent des liaisons hydrogène avec les analytes tandis que le squelette 
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carboné confère des propriétés hydrophobes à cette catégorie de phases stationnaires. 
La phase stationnaire à fonctions cyanopropyle est constituée de groupements nitrile 
reliés à une surface de silice par une chaîne propylène. La fonction nitrile, une triple 
liaison et un doublet non-liant, privilégie des interactions dipôle-dipôle entre les 
analytes et la phase stationnaire tandis que sa capacité d’interaction via des liaisons 
hydrogène est extrêmement limitée, rendant cette phase stationnaire moins hydrophile. 
L’analyse bibliographique a montré qu’aucune étude avec la phase stationnaire à 
fonctions diol réticulé n’est décrite pour la séparation d’espèces de lanthanides et que la 
phase stationnaire à groupements cyano n’a jamais été utilisée pour l’analyse de 
spéciation. Seules deux études reportent l’utilisation de colonnes à fonctions diol dans le 
cadre de l’analyse de spéciation de métaux et d’arsenic par HILIC ESI-MS [93,111]. Nos 
résultats montrent que ces deux phases stationnaires ne sont pas assez polaires pour 
séparer les complexes Ln-DTPA.  
Bien que la phase stationnaire à groupements zwitterioniques ne soit pas 
suffisamment sélective pour séparer les complexes de type Ln-DTPA, celle-ci génère une 
plus forte rétention que les phases stationnaires à fonctions cyanopropyle et diol, ce qui 
confirme l’utilisation très limitée de ces deux dernières pour de telles études. Les temps 
de rétention sont de l’ordre de 50 minutes pour la phase stationnaire à fonctions 
zwitterioniques contre une vingtaine de minutes pour les autres phases (Figure 35). La 
phase stationnaire utilisée dans notre étude est fonctionnalisée par des groupements 
sulfobétaïne, composés d’une fonction amine quaternaire chargée positivement et 
séparée, par une courte chaîne alkyle, d’un groupement sulfonate chargé négativement. 
La charge de la phase stationnaire est globalement neutre quel que soit le pH. Ce type de 
phase stationnaire est connu pour adsorber fortement l’eau à sa surface, faisant du 
mécanisme de partition le mécanisme primaire [27]. Des interactions électrostatiques 
faibles peuvent avoir lieu entre les groupements amine quaternaire ou sulfonate et les 
composés chargés, tout comme des liaisons hydrogènes peuvent avoir lieu entre ces 
mêmes groupements et les analytes [132]. Dans notre étude, les complexes sont chargés 
et les ligands ont des fonctions carboxyliques, par lesquelles ils peuvent interagir avec la 
phase stationnaire via des liaisons hydrogène et électrostatiques. Cependant, la 
combinaison de ces types d’interactions n’a pas induit une sélectivité suffisante pour 
permettre la séparation des complexes Ln-DTPA, bien que ceux-ci soient chargés. 
Comme indiqué dans l’étude bibliographique, la séparation d’agents de contraste à base 
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de gadolinium a été essentiellement réalisée avec ce type de phases stationnaires [115-
119]. Au sein des agents de contraste, le gadolinium est complexé par différents acides 
polyaminocarboxyliques alors que notre étude concerne plusieurs complexes contenant 
le même ligand mais des lanthanides différents, donnant lieu à des propriétés physico-
chimiques différentes, qui vont par conséquent influencer la rétention et la sélectivité. 
La co-élution des complexes Ln-DTPA que nous avons observée avec cette phase 
stationnaire est en accord avec la littérature. En effet, avec une phase stationnaire à 
fonctions zwitterioniques, les complexes Gd-DTPA et Eu-DTPA n’ont pas été séparés 
[117], tout comme des métaux de transition complexés par le même ligand [95]. Une 
explication possible à la co-élution des complexes de lanthanides dans notre cas, est qu’il 
existe des interactions spécifiques entre la phase stationnaire et les complexes de 
lanthanides par l’intermédiaire de leur ligand, qui est le même dans tous les complexes. 
En revanche, les deux phases stationnaires à fonctions amide (TSK gel 80 et XBridge) 
se sont révélées appropriées pour la séparation de complexes Ln-DTPA dans les mêmes 
conditions de phases mobiles (annexe 4) comme le montre la Figure 36, à titre 
d’exemple. 
 
Figure 36 : chromatogramme des complexes Ln-DTPA dans les proportions Ln:DTPA 1:1,25 
avec [Nd] = [Eu] = [Gd] = [Er] = 1.10-4 mol.L-1 et avec la colonne TSK gel amide. Phase mobile : 70/30 
(v/v) acétonitrile/eau [NH4CH3COO] = 5 mmol.L-1 0,5 % d’acide formique. Débit = 0,1 mL.min-1. Vinj 
= 5 µL 
Une co-élution partielle des complexes Eu-DTPA et Gd-DTPA a été observée (Figure 
36). L’ESI-MS a toutefois permis une identification de chaque espèce et l’attribution de 
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chromatographique et comparé avec les motifs isotopiques théoriques. Les phases 
stationnaires à fonctions amide sont composées de groupements carbamoyle 
susceptibles d’interagir avec les analytes par l’intermédiaire de liaisons hydrogène. Ces 
phases stationnaires sont très fréquemment utilisées pour l’étude de composés 
organiques polaires en HILIC [37] et leur forte hydrophilie conduit à une rétention plus 
importante de nombreux composés polaires par rapport à d’autres phases stationnaires, 
tel que la silice vierge [133]. Concernant la séparation d’espèces de lanthanides, 
l’utilisation de la phase stationnaire à fonctions amide n’a jamais été décrite mais est 
largement répandue pour l’analyse de spéciation du sélénium [103-108]. Les phases 
stationnaires TSK gel 80 et XBridge ayant des propriétés de surface différentes, des 
caractéristiques de rétention différentes sont attendues. Le support de greffage de la 
TSK gel 80 est constitué de silice vierge et celui de la XBridge de silice hybride, à savoir 
que les groupements SiO sont pontés avec des groupements éthyle, diminuant le nombre 
de silanols résiduels [134]. Les caractéristiques de ces deux phases stationnaires seront 
étudiées dans le paragraphe suivant. 
La co-élution des complexes Ln-DTPA est observée avec la phase stationnaire à 
fonctions zwitterioniques sulfobétaïne, malgré son utilisation fréquente pour la séparation 
des agents de contraste à base de gadolinium. La co-élution des Ln-DTPA est également 
observée avec les phases stationnaires fonctionnalisées par des groupements cyano et diol. 
Seules les phases stationnaires fonctionnalisées par des groupements amide présentent une 
sélectivité suffisante pour envisager une séparation de complexes de lanthanides. 
2-b)  Sélection de la phase stationnaire à fonctions amide la plus 
performante 
Afin de sélectionner la colonne à fonctions amide conduisant à la meilleure 
séparation de complexes de lanthanides à ligands polyaminocarboxyliques, les facteurs 
de rétention (k), les facteurs de sélectivité (α), la résolution (Rs) et le nombre de 
plateaux (N) ont été déterminés. 
La première étape a été d’évaluer le débit optimal expérimental de chaque colonne 
avec le complexe Gd-DTPA. Les courbes de Knox ont été obtenues avec une phase mobile 
contenant 68/32 (v/v) acétonitrile/eau et 5 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium. Cette 
composition de phase a été sélectionnée de manière à obtenir des facteurs de rétention 
compris entre 5 et 10 avec les débits optimaux théoriques calculés (annexe 3). 
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L’équation de Knox (Équation 
réduite (h), représentative de l’ef
représentative du débit de la colonne 
Équation 3 : équation de Knox 
La Figure 37 présente les courbes de Knox en coordonnées logarithmiques obtenues 
pour chaque colonne lors de l’élution du complexe Gd
a) 
Figure 37 : courbe de Knox 
TSK gel 80 (. Phase mobile : 68/32
Les débits expérimentaux
(hmin = 1,05) et 0,14 mL.min
respectivement. Pour la suite des expériences, l
deux colonnes. 
La deuxième étape a consisté à déterminer les données 
N) (annexe 3), avec le débit expérimental optimal, en mode isocratique, à différentes 
concentrations en acétate d’ammonium (5, 10 et 20 mmol.L
d’étude. L’un est composé de complexes Ln
Ln-EDTA (Nd, Eu, Gd, Er) et le dernier de complexes Ln
la séparation est délicate dans ces conditions de phases mobiles (annexe 4). Les 
séparations obtenues pour cette paire critique sont illustrées 
des données chromatographiques sont rassemblées dans le 
3) permet de relier la hauteur de plateau théorique 
ficacité de la colonne, et la vitesse linéaire réduite (
[135]. 





+ 67  
avec A, B, C des constantes prenant en compte les phénomènes 
de dispersion intra-colonne. 
-DTPA: 
b) 
de a) la colonne XBridge (150 x 2,1 mm ; 3,5µm)
 (v/v) acétonitrile/eau [NH4CH3COO] = 5 mmol.L
formique. Vinj = 5 µL 
 optimaux extraits des courbes de Knox sont 0,1
-1 (hmin = 0,97) pour la XBridge et pour la TSK gel 
e débit a été fixé à 0,15 mL.
chromatographiques (k, α, Rs, 
-1), avec trois systèmes 
-DTPA (Nd, Eu, Gd, Er), l’autre de complexes 




 et b) la colonne 
-1 ; 0,5 % d’acide 
6 mL.min-1 
80 
min-1 pour les 






Figure 38 : séparation des complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA (Gd, Er) avec a) la colonne XBridge 
et b) la colonne TSK gel. Phase mobile : 68/32 (v/v) acétonitrile/eau, 0,5 % d’acide formique ; 
[NH4CH3COO] = 20 mmol.L-1. Débit = 0,15 mL.min-1. Vinj = 5 µL. [Nd] = [Gd] = [Er] = 1.10-4 mol.L-1 
 














































































[NH4CH3COO] = 5 mmol.L-1 
  
k α Rs N  
Système d'étude Espèces TSK gel XBridge TSK gel XBridge TSK gel XBridge  TSK gel XBridge 
Ln (Nd, Eu, Gd, Er) 
+DTPA 
Er-DTPA 7,1 5,3 
1,1 1,1 1,0 0,9 
1051 1287 
Gd-DTPA 7,8 5,8 1720 906 
1,0 1,0 0,2 0,3 
Eu-DTPA 7,9 5,9 NC 600 
1,2 1,1 1,1 1,3 
Nd-DTPA 9,1 6,8 NC 995 
Ln (Nd, Eu, Gd, Er) 
+ EDTA 
Er-EDTA 8,8 6,3 
1,3 1,3 2,8 2,8 
3339 2983 
Gd-EDTA 11,8 8,3 NC NC 
ND 1,1 ND 1,1 
Eu-EDTA ND 9,2 ND NC 
ND ND ND ND 
Nd-EDTA ND ND ND ND 
Ln (Gd,Er) 
+DTPA/EDTA 
Er-DTPA 7,2 5,3 
1,1 1,1 0,9 0,8 
NC 381 
Gd-DTPA 7,8 5,8 1143 2256 
1,0 1,1 0,7 1,0 
Er-EDTA 8,1 6,3 3797 1758 
1,3 1,3 ND 2,6 
Gd-EDTA 10,6 8,2 ND NC 
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[NH4CH3COO] = 10 mmol.L-1 
  
k α Rs N  
Système d'étude Espèces TSK gel XBridge TSK gel XBridge TSK gel XBridge TSK gel XBridge 
Ln (Nd, Eu, Gd, Er) 
+DTPA 
Er-DTPA 8,7 5,8 
1,1 1,1 1,1 1,2 
1942 2044 
Gd-DTPA 9,4 6,3 2882 2041 
1,0 1,0 0,2 0,3 
Eu-DTPA 9,6 6,5 840 1320 
1,1 1,1 1,3 1,3 
Nd-DTPA 10,7 7,2 2174 2047 
Ln (Nd, Eu, Gd, Er) 
+ EDTA 
Er-EDTA 8,7 7,0 
1,3 1,3 ND 3,7 
4312 3032 
Gd-EDTA 11,4 9,1 NC 2266 
1,1 1,1 1,2 1,4 
Eu-EDTA 12,8 10,1 1523 2218 
ND 1,3 ND 3,8 
Nd-EDTA ND 13,4 ND NC 
Ln (Gd,Er) 
+DTPA/EDTA 
Er-DTPA 8,7 6,1 
1,1 * 1,1 0,7 * 1,0 
1182 840 
Gd-DTPA 9,4 * 6,6 1536 1803 
1,0 * 1,1 0,2 * 0,7 
Er-EDTA 9,2 * 7,0 3407 3027 
1,3 1,3 3,1 2,9 




[NH4CH3COO] = 20 mmol.L-1 
  
k α Rs N 
Système d'étude Espèces  TSK gel XBridge  TSK gel XBridge  TSK gel XBridge  TSK gel XBridge 
Ln (Nd, Eu, Gd, Er) 
+DTPA 
Er-DTPA 8,4 5,8 
1,1 1,1 1,1 1,1 
3399 2461 
Gd-DTPA 9,0 6,3 3739 2313 
1,0 1,0 0,2 0,3 
Eu-DTPA 9,2 6,5 2278 2896 
1,1 1,1 1,2 1,3 
Nd-DTPA 10,1 7,2 2253 2177 
Ln (Nd, Eu, Gd, Er) 
+ EDTA 
Er-EDTA 8,6 6,8 
1,3 1,3 3,4 3,8 
NC 2770 
Gd-EDTA 11,0 8,7 992 3220 
1,1 1,1 1,4 1,5 
Eu-EDTA 12,2 9,6 3445 3145 
1,3 1,3 4,2 4,3 
Nd-EDTA 16,2 12,5 1500 3206 
Ln (Gd,Er) 
+DTPA/EDTA 
Er-DTPA 8,5 5,9 
1,1 * 1,1 0,7 * 1,2 
1927 2365 
Gd-DTPA 9,0 * 6,4 2292 3031 
1,0 * 1,1 0,2 * 0,9 
Er-EDTA 8,9 * 6,8 3717 3776 
1,3 1,3 2,8 3,4 
Gd-EDTA 11,5 8,8 NC 2358 
Tableau 13 : données chromatographiques obtenues pour la séparation de complexes Ln-DTPA (Nd, Eu, Gd Er), de complexes Ln-EDTA (Nd, Eu, Gd Er) 
et de complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA (Gd, Er). Phase mobile : 68/32 (v/v) acétonitrile/eau ; 0,5 % d’acide formique avec différentes concentrations en 
sels (5, 10 et 20 mol.L-1). Débit = 0,15 mL.min-1. Vinj = 5 µL. Les espèces sont classées par ordre d’élution croissant. * : changement dans l’ordre d’élution. 
Valeurs de α et Rs sont données dans l’ordre croissant. ND = non déterminé ; NC = non calculable. Les formules appliquées pour le calcul de k, α, Rs et N 
sont présentées en annexe 3. Les temps de rétention ont été obtenus par extraction des gammes de masse des pics chromatographiques de chaque 
complexe. 
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Les données indiquent que : 
- Les complexes de lanthanides sont dans tous les cas plus retenus avec la colonne 
TSK gel qu’avec la colonne XBridge. Cette rétention plus élevée peut être expliquée par 
la plus grande surface spécifique de la colonne TSK gel (450 m2.g-1) comparée à celle de 
la colonne XBridge (185 m2.g-1) (Tableau 11) qui induit ainsi une plus grande surface 
d’interaction disponible pour les analytes.  
- Les colonnes ont des sélectivités similaires vis-à-vis des complexes de lanthanides, 
quelle que soit la concentration en sels, ce qui montre que la différence de support de 
greffage de ces phases stationnaires (silice vierge ou hybride) a un faible impact sur 
leurs propriétés de sélectivité. 
- Les résolutions obtenues avec la colonne XBridge sont légèrement meilleures que 
celles obtenues avec la colonne TSK gel, notamment à 10 et à 20 mmol.L-1. Cette 
différence de résolution est particulièrement marquée pour la séparation des complexes 
Er-EDTA, Gd-EDTA, Er-DTPA et Gd-DTPA, comme le montre, à titre d’exemple, la Figure 
38.  
- Concernant l’efficacité des colonnes, aucune tendance ne peut être confirmée. 
Des conclusions identiques ont été obtenues dans la littérature lors d’une étude 
comparative des colonnes à fonctions amide TSK gel et XBridge pour la séparation de 
peptides, de bases azotées et d’acides aminés [133,136]. La rétention plus importante 
des analytes avec la colonne TSK gel a été attribuée à sa surface spécifique plus 
importante. Des différences de sélectivité ont aussi été observées et attribuées aux 
différents degrés d’interactions via des liaisons hydrogène entre les deux colonnes 
[136]. 
Afin d’évaluer le rendement de la colonne XBridge et de déterminer si la 
complexation est totale dans les proportions Ln:ligand 1:1,25, une expérience de 
récupération de fraction en sortie de cette colonne a été réalisée. À cette fin, cinq 
échantillons préparés de manière identique contenant du gadolinium à la concentration 
de 1.10-4 mol.L-1 en présence de DTPA dilué dans la phase mobile ont été analysés avec la 
colonne XBridge (annexe 4). Pour chaque échantillon, trois fractions ont été récupérées : 
une avant le pic chromatographique, une pendant le pic et une après le pic. Le 
gadolinium présent dans chaque fraction a ensuite été quantifié par ICP-MS et les taux 
de récupération ont été calculés. Les données de cette expérience sont présentées dans 
le Tableau 14 : 
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avant < LOD 
99,7  pendant 9,97.10-5 
après < LOD 
2 
avant < LOD 
105,1 pendant 1,11.10-4 
après < LOD 
3 
avant < LOD 
100,2 pendant 1,02.10-4 
après < LOD 
4 
avant < LOD 
98,9 pendant 9,76.10-5 
après < LOD 
5 
avant < LOD 
108,4 pendant 1,13.10-4 
après < LOD 
Tableau 14 : données des récupérations de fraction des échantillons de Gd-DTPA avec [Gd] = 
1.10-4 mol.L-1. < LOD = inférieur à la limite de détection de l’ICP-MS 
D’après les données de ce tableau, le rendement moyen a été calculé et est de 102 % 
avec un écart-type de 4 %. Les fractions situées en amont et en aval du pic 
chromatographique du Gd-DTPA ne contiennent pas de gadolinium. Le rendement de la 
colonne XBridge peut donc être considéré comme étant de 100% et la complexation 
dans les proportions 1:1,25 comme totale. 
La colonne XBridge a été sélectionnée pour la suite du développement portant sur 
l’étude des caractéristiques de rétention des complexes de lanthanides en mode HILIC. La 
colonne XBridge présente des résolutions plus élevées que la colonne TSK gel et ses 
propriétés de rétention plus faibles pour une sélectivité équivalente permettent d’envisager 
des séparations avec des temps d’analyse plus courts. Le rendement de la colonne XBridge 
est de 100 % et la complexation des lanthanides par les ligands est totale. 
3 Caractéristiques de rétention des complexes de 
lanthanides en mode HILIC  
Les principes régissant les mécanismes de rétention en HILIC sont très complexes et 
résultent de la combinaison de plusieurs modes de séparation et de plusieurs types 
d’interactions [24,25]. Les mécanismes dépendent non seulement des caractéristiques 
de la phase stationnaire, de la nature de l’analyte mais également des paramètres 
chromatographiques tels que la composition de la phase mobile (proportion 
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acétonitrile/eau, concentration en sels). Bien que les mécanismes HILIC aient fait l’objet 
de nombreuses études pour les composés organiques, les informations sur les 
mécanismes de rétention pour les complexes sont rares. Les mécanismes de rétention 
des complexes de lanthanides Ln-DTPA et Ln-EDTA (Nd, Eu, Gd, Er) ont été donc étudiés 
et font l’objet de cette partie. À cette fin, une étude paramétrique systématique a été 
menée dans laquelle une large gamme de composition de phases mobiles (proportion 
acétonitrile/eau et concentration en sels) a été criblée. Pour chaque composition de 
phase mobile, les facteurs de rétention de l’ensemble des complexes Ln-DTPA/EDTA 
(Nd, Eu, Gd, Er) ont été déterminés.  
3-a)  Impact de la variation du pourcentage d’acétonitrile  
Après la nature de la phase stationnaire, le pourcentage de solvant organique dans la 
phase mobile est le paramètre ayant le plus d’impact sur la rétention des analytes [37]. 
L’impact de ce paramètre a été étudié grâce un criblage d’une large gamme de 
compositions de phase mobile avec un pourcentage d’acétonitrile variant de 40 à 80 %, 
tous les 5 %. Pour chaque pourcentage d’acétonitrile, la concentration d’acétate 
d’ammonium est 5, 10, 15, 20 mmol.L-1 (annexe 4). Les paramètres instrumentaux de 
l’ESI-MS ont été optimisés pour chaque composition de phase mobile. Chaque 
expérience a été réalisée trois fois. La Figure 39 présente la variation des facteurs de 
rétention moyens des complexes de lanthanides en fonction du pourcentage 
d’acétonitrile dans la phase mobile, pour une concentration de 15 mmol.L-1. 
 
Figure 39 : évolution du facteur de rétention des complexes de lanthanides (Nd, Eu, Gd, Er) en 
fonction du pourcentage d'acétonitrile. Colonne XBridge (150 x 2,1 mm, 3,5 µm), [NH4CH3COO] = 15 
mmol.L-1 0,5 % d’acide formique. Débit : 0,15 mL.min-1, Vinj = 5 µL. 
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Cette figure montre que les facteurs de rétention des complexes augmentent avec le 
pourcentage d’acétonitrile. Pour les pourcentages d’acétonitrile inférieurs à 40 %, les 
complexes de lanthanides ne sont pas retenus, en raison de la trop grande force éluante 
de la phase mobile. Entre 55 % et 75 % d’acétonitrile, les facteurs de rétention 
augmentent de manière significative et n’ont même pas pu être déterminés pour les 
complexes Ln-EDTA au-delà de 70 % d’acétonitrile. Concernant les complexes Ln-DTPA, 
leur facteur de rétention est supérieur à 60 pour 80 % d’acétonitrile, ce qui correspond à 
des temps de rétention supérieurs à plusieurs heures et un élargissement des pics très 
important (en pointillé sur la Figure 39). Ces résultats avaient déjà été observés lors de 
la sélection de la phase stationnaire. L’augmentation des facteurs de rétention des 
complexes de lanthanides à ligands polyaminocarboxyliques en fonction du pourcentage 
d’acétonitrile est un comportement caractéristique attendu en mode HILIC. En revanche 
ce comportement se produit avec des phases mobiles à force éluante plus élevée que 
celles classiquement utilisées en HILIC [27]. En effet, pour des composés organiques, ce 
phénomène est généralement observé avec des phases mobiles contenant un 
pourcentage d’acétonitrile supérieur à 80 % [24,25,28]. L’augmentation des facteurs de 
rétention de complexes de lanthanides, avec des phases mobiles de force éluante 
importante, a également été observée dans le cadre de la séparation d’agents de 
contraste à base de gadolinium, mais avec une phase stationnaire à fonctions 
zwitterioniques sulfobétaïne [118]. Dans cette étude, l’impact de la variation de 
l’acétonitrile sur la rétention de différents complexes de gadolinium à ligand linéaire, 
cyclique et macrocyclique a été étudié. Pour 80 % d’acétonitrile, l’ensemble des 
complexes étaient trop retenus, excepté le complexe de gadolinium le moins polaire 
contenant un cycle benzénique. Bien que la phase stationnaire de cette étude n’ait pas 
les mêmes groupements fonctionnels que celle que nous avons utilisée, les pourcentages 
classiquement utilisés en HILIC ont également conduit à une rétention trop importante 
des analytes.  
Les données de la Figure 39 indiquent également que les complexes Ln-EDTA 
présentent des facteurs de rétention plus élevés que ceux de Ln-DTPA et sont donc 
toujours plus retenus. Ceci peut s’expliquer par le fait que la sphère d’hydratation des 
complexes Ln-EDTA est plus importante que celle des complexes Ln-DTPA [12]. Les 
complexes d’EDTA sont ainsi plus hydrophiles que ceux de DTPA. 
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3-b)  Impact de la variation de la concentration d’acétate 
d’ammonium  
L’augmentation de la concentration en sels dans la phase mobile a généralement 
pour effet de diminuer les interactions électrostatiques entre les analytes chargés et la 
phase stationnaire et d’accroître le volume de la couche enrichie en eau immobilisée à la 
surface de la phase stationnaire [24,26]. Ainsi la variation de la concentration en sels 
influence la rétention des composés chargés et hydrophiles. Bien que les groupements 
amide soient neutres, selon le pH de la phase mobile, des silanols résiduels neutres ou 
déprotonés peuvent induire des interactions électrostatiques répulsives ou attractives 
entre l’analyte et la phase stationnaire, comme reporté pour de nombreux composés 
acides ou basiques [29,36,137]. L’impact de la variation de la concentration d’acétate 
d’ammonium a été étudié pour des concentrations de 5, 10, 15 et 20 mmol.L-1. Dans 
l’ensemble des cas, aucune influence significative de la variation de la concentration en 
sels sur la rétention des complexes n’a été observée. Par conséquent, dans nos 
conditions expérimentales, les interactions électrostatiques interviennent très peu dans 
le mécanisme de rétention des complexes Ln-EDTA et Ln-DTPA avec les phases 
stationnaires fonctionnalisées par des groupements amide. Le support de greffage de la 
phase stationnaire à fonctions amide est un matériau hybride, ayant un nombre de 
silanols à sa surface plus faible par rapport aux phases stationnaires dont le support de 
greffage est en silice vierge. Ces résultats sont donc très différents de ceux relatifs à 
l’étude de la rétention des agents de contraste à base de gadolinium sur une phase 
stationnaire à fonctions zwitterioniques. En effet, celle-ci a montré que les temps de 
rétention des analytes chargés étaient significativement influencés par la variation de la 
concentration en sels [118] qui modifie la force des interactions électrostatiques entre 
les espèces chargées et les groupements ionisés de la phase stationnaire. 
Néanmoins, dans notre cas, il a été observé que l’augmentation de la concentration 
d’acétate d’ammonium de 5 à 20 mmol.L-1 a diminué l’asymétrie des pics d’élution des 
complexes de lanthanides. 
3-c)  Étude des mécanismes de rétention  
En mode HILIC, la rétention des analytes ne peut pas être décrite par un seul 
mécanisme. Par conséquent, le mécanisme de rétention prédominant des analytes est 
difficilement prévisible. Afin de déterminer les contributions relatives des mécanismes 
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de partage et d’adsorption dans la rétention des complexes Ln-DTPA/EDTA avec la 
colonne XBridge, les équations de ces deux modèles de rétention ont été utilisées. Si le 
mécanisme de partage est prédominant l’Équation 4 s’applique [24] : 
log k = log kA – S.%H2O 
Équation 4 : équation relative au mécanisme de partage avec kA le facteur de rétention 
hypothétique du composé si la phase mobile est purement organique ; S une constante prenant en 
compte la polarité du solvant et la taille de l’analyte. 
Dans le cas où le mécanisme d’adsorption prédomine, la relation devient l'Équation 5 
[24] : 
log k = log kB – n.log %H2O 
Équation 5 : équation relative au mécanisme d’adsorption avec kB le facteur de rétention du 
composé extrapolé pour une phase mobile purement aqueuse ; n le coefficient stœchiométrique 
correspondant au nombre de molécules d’eau nécessaires pour déplacer un analyte adsorbé à la 
surface de la phase stationnaire. 
La Figure 40 et la Figure 41 représentent l’évolution du log k en fonction 
respectivement du pourcentage d’eau (% d’H2O) (Figure 40) et du log du pourcentage 
d’eau (log % H2O) (Figure 41) pour 15 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium. 
 
Figure 40 : évolution du log k en fonction du % H2O pour les complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA 
(Ln = Nd, Eu, Gd, Er) ; colonne XBridge (150 x 2,1 mm, 3,5 µm), [NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 0,5 % 
d’acide formique. Débit = 0,15 mL.min-1, Vinj = 5 µL. 
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Figure 41 : évolution du log k en fonction du log % H2O pour les complexes Ln-DTPA et Ln-
EDTA (Nd, Eu, Gd, Er) ; colonne XBridge (150 x 2,1 mm, 3,5 µm), [NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 0,5 % 
d’acide formique. Débit : 0,15 mL.min-1, Vinj = 5 µL. 
D’après la Figure 40, la faible corrélation linéaire (r2< 0,982) pour le modèle linéaire 
décrit par l’Équation 4, démontre une corrélation insuffisante entre les deux variables 
sur toute la gamme de composition de phase mobile. Une corrélation linéaire inférieure 
est de plus obtenue avec les complexes Ln-DTPA (r2≈0,96). Des coefficients r2 similaires 
sont obtenus quelle que soit la concentration en sels. Ces résultats indiquent donc que le 
mécanisme de partage n’est pas prépondérant lors de la séparation des complexes Ln-
DTPA/EDTA. Dans la littérature, aucune étude ne reporte de tels comportements pour 
des complexes métalliques ou de lanthanides. 
En revanche le modèle linéaire d’adsorption est en adéquation avec les données 
expérimentales lorsque le pourcentage d’acétonitrile est supérieur à 55 % avec des 
coefficients de régression linéaires très élevés (r2 ≥ 0,999) (Figure 41). Le mécanisme 
d’adsorption peut être donc considéré comme prédominant pour la séparation des 
complexes Ln-DTPA/EDTA au-delà de 55 % d’acétonitrile, même si la phase mobile 
contient une teneur en eau relativement importante. Des résultats similaires ont été 
obtenus pour l’ensemble des concentrations en acétate d’ammonium. 
Ces expériences ont également permis de sélectionner une composition de phase 
mobile pour la suite de notre étude : la proportion acétonitrile/eau ainsi que la 
concentration d’acétate d’ammonium ont été fixées pour obtenir des facteurs de 
rétention de l’ordre de 10 et le meilleur compromis entre la symétrie des pics d’élution 
AcN = 55 % 
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et une sensibilité élevée en ESI-MS, à savoir 70/30 (v/v) acétonitrile/eau et 15 mmol.L-1 
d’acétate d’ammonium. Les paramètres ESI-MS ont également été optimisés et sont 
présentés dans le tableau suivant :  
Paramètres ESI-MS Valeurs 
Mode d’acquisition fullscan 
Tension de spray - 4 kV 
Gaz séchant 60 ua 
Gaz auxiliaire 55 ua 
Température de vaporisation 300°C 
Température du capillaire de transfert 250°C 
Tableau 15 : paramètres instrumentaux de l’ESI-MS optimisés pour la phase mobile 70/30 
(v/v) acétonitrile/eau et 15 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium avec un débit de 0,15 mL.min-1 
La Figure 42 présente le chromatogramme de la séparation des complexes Ln-
DTPA/EDTA (Nd, Eu, Gd, Er) en mode isocratique avec la colonne XBridge dans ces 
conditions (annexe 4). 
 
Figure 42 : chromatogramme de la séparation des complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA (Nd, Eu, Gd, 
Nd) en mode isocratique. Colonne XBridge : 150 x 2,1 mm, 3,5 µm. Phase mobile : ACN/H2O (70/30) 
[NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 0,5 % d’acide formique. Débit = 0,15 mL.min-1. Vinj = 5 µL Proportion 
Ln:EDTA:DTPA 2:1,75:0,75 [Nd] = [Eu] = [Gd] = [Er] = 1.10-4 mol.L-1 
Ce chromatogramme montre que : 
- les complexes de DTPA sont moins retenus que les complexes d’EDTA, ce qui reste 
en adéquation avec les observations de la Figure 39 ; 
- l’ordre d’élution pour les complexes d’EDTA et de DTPA est le même : l’élution 
s’effectue du complexe de lanthanide le plus lourd, contenant l’erbium, au plus léger, 
contenant le néodyme et ce, même pour les complexes partiellement co-élués, c’est-à-






















































- l’ensemble des complexes d’EDTA sont séparés y compris les complexes Gd-EDTA 
et Eu-EDTA (Rs >1), mettant en évidence une nouvelle fois les différences de propriétés 
des complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA. 
Les facteurs de rétention des complexes de lanthanides augmentent de façon drastique 
avec le pourcentage d’acétonitrile. En revanche, ce comportement a lieu à partir de 75/25 
(v/v) acétonitrile/eau, proportions inférieures à celles typiquement rencontrées en HILIC 
pour la séparation de composés organiques où le pourcentage d’acétonitrile est proche de 
85 %. Les facteurs de rétention des complexes de lanthanides avec la phase stationnaire à 
fonctions amide ne sont pas influencés par la variation de la concentration d’acétate 
d’ammonium entre 5 et 20 mmol.L-1. L’étude de la rétention des complexes de lanthanides 
avec cette phase a montré que le mécanisme d’adsorption est prédominant pour des 
pourcentages d’acétonitrile supérieurs à 55 %. L’ensemble des complexes Ln-EDTA sont 
séparés et sont plus retenus que les complexes Ln-DTPA. Une co-élution des complexes Gd-
DTPA et Eu-DTPA est observée. L’ordre d’élution des complexes d’EDTA et de DTPA est 
identique, à savoir du complexe de lanthanide le plus lourd au plus léger. La proportion 
acétonitrile/eau et la concentration d’acétate d’ammonium ont été fixées respectivement à 
70/30 (v/v) acétonitrile/eau et 15 mmol.L-1 pour la suite des expériences. 
4 Vers des conditions d’analyse rapide de type « fast 
HPLC » 
La diminution des temps d’analyse, des volumes d’échantillons disponibles, de la 
consommation de solvants et de la production d’effluents sont des problématiques 
d’intérêt majeur dans le domaine du nucléaire puisque cela permet de limiter 
notamment l’exposition du personnel aux irradiations et les coûts de traitement des 
effluents. Plusieurs stratégies sont envisageables pour diminuer les temps d’analyse des 
composés sans dégrader la séparation. Les supports monolithiques présentent une 
grande perméabilité favorisant les transferts de masse rapides et présentent une faible 
résistance aux écoulements à des débits de phase mobile élevés [138]. Une autre 
possibilité est l’utilisation de colonnes remplies avec des particules superficiellement 
poreuses, ce qui limite le chemin de diffusion des analytes et ne ralentit pas le transfert 
de masse quand le débit augmente [33]. Enfin les phases stationnaires remplies de 
particules sub-2 µm permettent généralement une augmentation du débit sans 
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diminution de l’efficacité, l’optimum de la vitesse linéaire étant inversement 
proportionnel à la taille des particules [138]. En revanche l’augmentation du débit 
contribue dans ce cas, à une augmentation de pression significative nécessitant 
l’utilisation de pompe analytique résistante aux très hautes pressions. Une grande 
diversité de phases stationnaires polaires est disponible pour la chromatographie en 
mode HILIC. En revanche, les phases stationnaires monolithiques et à particules 
superficiellement poreuses sont beaucoup moins développées en HILIC, contrairement 
aux phases stationnaires à particules sub-2 µm qui connaissent un développement 
important ces dernières années [30]. 
À notre connaissance, une phase stationnaire remplie de particules à porosité 
superficielle de silice vierge a été utilisée pour la séparation des agents de contraste à 
base de gadolinium en mode isocratique [113-115]. Une séparation rapide des 
complexes de gadolinium a été obtenue sans perte d’efficacité et sans augmentation de 
pression en comparaison avec la phase zwitterionique de type sulfobétaïne 
traditionnellement employée [113-115]. 
Dans notre étude, afin de mettre en œuvre des conditions d’analyse rapide pour la 
séparation des complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA, l’utilisation des mêmes conditions de 
phase mobile et d’une phase stationnaire avec les mêmes propriétés de surface que la 
colonne analytique XBridge, à savoir un support hybride fonctionnalisé par des 
groupements amide, peut être envisagée. Seule une phase stationnaire à particules sub-2 
µm correspond à ces critères : la colonne Acquity qui a des particules de 1,7 µm de 
diamètre et une longueur inférieure (100 x 2,1 mm ; 1,7 µm). La longueur de la colonne a 
été diminuée afin de réduire les phénomènes de dispersion intra-colonne et limiter 
l’augmentation de la pression. Le débit expérimental obtenu avec la colonne XBridge a 
été transposé en tenant compte des caractéristiques de la colonne Acquity selon 
l’Équation 6:  








Équation 6 : équation de transfert de débit optimal avec D les débits, di le diamètre interne et 
dp le diamètre des particules de chaque colonne 
D’après l’Équation 6, le débit optimal de la colonne Acquity est 0,3 mL.min-1. Le 
système analytique est par ailleurs adapté à ce changement de format en raison du faible 
volume mort extra-colonne. Les paramètres ESI-MS ont de nouveau été optimisés 
(annexe 4) et sont présentés dans le tableau suivant :  
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Paramètres ESI-MS Valeurs 
Mode d’acquisition fullscan 
Tension de spray - 4 kV 
Gaz séchant 70 ua 
Gaz auxiliaire 30 ua 
Température de vaporisation 420°C 
Température du capillaire de transfert 250°C 
Tableau 16 : paramètres instrumentaux de l’ESI-MS optimisés pour la phase mobile 70/30 
(v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium et 0,5 % d’acide formique avec un débit 
de 0,3 mL.min-1 
Afin d’évaluer la performance de la séparation avec chaque colonne, les données 
chromatographiques (k, α, Rs et N) des séparations des complexes de lanthanides, 
présentées en Figure 42 et en Figure 43, ont été calculées et seront présentées dans le 
Tableau 17. 
La Figure 43 présente la séparation des complexes Ln-DTPA/EDTA avec la colonne 
Acquity en mode isocratique avec une phase mobile contenant 70/30 (v/v) 
acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium et 0,5 % d’acide formique et un 
débit de 0,3 mL.min-1 (annexe 4). 
 
Figure 43 : chromatogramme de la séparation des complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA (Nd, Eu, Gd, 
Er) en mode isocratique. Colonne Acquity (100 x 2,1 mm, 1,7 µm), 70/30 (v/v) acétonitrile/eau 
[NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 0,5 % d’acide formique. Débit = 0,3 mL.min-1. Vinj = 3 µL; Proportion 
Ln:EDTA:DTPA 2:1,75:0,75 ; [Nd] = [Eu] = [Gd] = [Er] = 1.10-4 mol.L-1 
La Figure 43 montre que l’augmentation du débit et la réduction de la longueur de la 
colonne permettent la séparation des complexes de lanthanides en moins de 15 minutes. 
Avec la colonne XBridge (Figure 42), la séparation des analytes est réalisée en 40 
minutes environ. Ainsi l’utilisation de la colonne Acquity a permis de diminuer le temps 





















































d’analyse d’un facteur 2,5. Avec un débit de 0,15 mL.min-1, la consommation de solvant 
lors des analyses avec la colonne XBridge est de 6 mL. Avec un débit de 0,3 mL.min-1, la 
consommation de solvant est de 4,5 mL lors des analyses avec la colonne Acquity. Ces 
conditions d’analyse permettent donc également une réduction de 25 % de la 
consommation de solvant et de la production d’effluent, ce qui constitue un avantage 
supplémentaire. Afin de conserver la même charge d’échantillon le volume d’injection a 
également été réduit respectivement de 5 µL à 3 µL pour les colonnes XBridge et 
Acquity. De plus, ceci constitue encore un avantage dans le cadre de l’analyse des futurs 
échantillons radioactifs. 
 ACN/H2O (70/30) [NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 0,5 % d’acide formique 
 
k α Rs N 
Complexes XBridge Acquity XBridge Acquity XBridge Acquity XBridge Acquity 
Er-DTPA 7,3 7,3 
1,1 1,1 0,7 1,0 
NC NC 
Gd-DTPA 7,9 8,0 1094 6746 
1,0 1,0 0,2 0,3 
Eu-DTPA 8,1 8,2 899 4117 
1,0 1,0 0,2 0,3 
Er-EDTA 8,2 8,3 2032 4825 
1,1 1,1 1,2 1,8 
Nd-DTPA 9,1 9,2 1775 NC 
1,2 1,2 2,0 3,1 
Gd-EDTA 10,8 10,9 1687 3477 
1,1 1,1 1,2 1,9 
Eu-EDTA 11,9 12,1 NC 8419 
1,3 1,3 4,2 5,6 
Nd-EDTA 15,8 16,2 2878 5726 
Tableau 17 : données chromatographiques de la séparation de complexes Ln-DTPA (Nd, Eu, Gd 
Er) et de complexes Ln-EDTA (Nd, Eu, Gd Er) contenus dans un même échantillon. ND = non 
déterminé ; NC = non calculable. Colonne Acquity (100 x 2,1 mm, 1,7 µm) ; colonne XBridge (150 x 
2,1 mm, 3,5 µm). Les formules appliquées pour le calcul de k, α, Rs et N sont présentées en annexe 
3. Les données ont été obtenues par extraction des chromatogrammes des gammes de masse de 
chaque complexe. 
D'après ce tableau, on peut observer que les complexes de lanthanides présentent les 
mêmes valeurs de facteurs de rétention et de sélectivité. Ainsi les colonnes XBridge et 
Acquity ont les mêmes propriétés de sélectivité et de rétention pour la séparation des 
complexes de lanthanides, les deux colonnes ayant les mêmes propriétés de surface et 
ne différant réellement que par le diamètre de leurs particules et leur longueur. Les 
rapports des Rs et des N obtenus entre la colonne Acquity et la colonne XBridge ont 
montré qu’un gain en résolution et qu’un gain en efficacité, au minimum d’un facteur 
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respectivement 1,3 et 1,9, sont obtenus avec la colonne Acquity. Cependant, les 
composés Gd-DTPA et Eu-DTPA sont toujours partiellement co-élués. 
Comme attendu, des conditions d’analyse plus rapides ont été obtenues avec une 
colonne Acquity, remplie de particules sub-2 µm et de longueur inférieure à la colonne 
XBridge. Le débit expérimental obtenu avec la colonne XBridge a été transposé à la colonne 
Acquity et est de 0,3 mL.min-1. La séparation des complexes de lanthanides avec la colonne 
Acquity dans les mêmes conditions de phase mobile est réalisée en moins de 15 minutes, 
correspondant à une réduction du temps d’analyse d’un facteur 2,5. L’utilisation de la 
colonne Acquity permet également d’améliorer la résolution et l’efficacité de la séparation 
respectivement d’un facteur 1,3 et 1,9. Afin de diminuer la consommation de solvant, le 
diamètre interne de la colonne peut être réduit. Par ailleurs, la phase stationnaire à 
fonctions amide est disponible avec des particules superficiellement poreuses en format 
analytique. Son utilisation pourrait permettre une réduction du temps d’analyse. Cette 
phase stationnaire existe aussi en format capillaire. Dans ce cas, une diminution de la 
quantité d’échantillon et de la consommation d’effluent peut être obtenue. Ces deux 
paramètres sont importants pour l’analyse d’échantillons radioactifs. 
5 Identification structurale des complexes de lanthanides 
La spectrométrie de masse à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) permet 
d’obtenir des informations structurales sur les espèces préalablement séparées, comme 
la stœchiométrie des complexes et la nature des ligands coordonnés aux lanthanides. 
Ces informations sont importantes dans le cadre de l’analyse de spéciation, notamment 
pour la caractérisation d’espèces inconnues dans un échantillon.  
Le mode d’ionisation en ESI-MS sélectionné dans notre étude est le mode négatif en 
raison de la charge des complexes Ln-EDTA dans nos conditions d’étude. Les spectres de 
masse des complexes de lanthanides, présentés en Figure 44, sont extraits des pics 
chromatographiques de la séparation présentée Figure 43 avec la colonne Acquity ; les 
paramètres ESI-MS sont ceux présentés dans le Tableau 16. Le Tableau 18 regroupe les 














Figure 44: Spectres de masse ESI-MS(-) extraits de chaque pic chromatographique de la séparation des complexes Ln-DTPA/EDTA (Nd, Eu, Gd, Nd) en 
mode isocratique. Colonne Acquity (100 x 2,1 mm, 1,7 µm), ACN/H2O (70/30) [NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 0,5 % d’acide formique. Débit = 0,3 mL.min-1. 
Vinj = 3 µL; proportion Ln:EDTA:DTPA 2:1,75:0,75 ; [Nd] = [Eu] = [Gd] = [Er] = 1.10-4 mol.L-1 ; a) complexe Nd-EDTA b) complexe Eu-EDTA c) complexe Gd-
EDTA d) complexe Nd-DTPA e) complexes Eu-DTPA, Gd-DTPA, Er-EDTA e) Er-DTPA. 












































































































































































































































































































































































Tableau 18 : récapitulatif des ions identifiés en ESI-MS en mode d’ionisation négatif lors de la 
séparation des complexes de lanthanides avec la colonne Acquity. Les gammes de masses en gras 
correspondent aux espèces majoritaires. 
Ces données montrent que l’ensemble des complexes a une stœchiométrie 1:1 en 
accord avec les données de la littérature [15,16]. Comme précisé au début de ce chapitre, 
les espèces présentes dans nos conditions expérimentales sont les espèces [Ln-DTPA]2- 
et [Ln-EDTA]-. Les complexes de lanthanides majoritairement détectés sont : [Ln-
DTPA+H]- et [Ln-EDTA]-. Les complexes Ln-DTPA sont également détectés sous forme 
d’adduits sodium et potassium. Concernant les études de spéciation, la caractérisation 
du complexe Eu-DTPA a essentiellement été décrite en milieu totalement aqueux à 
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différent pH en mode d’ionisation négatif, par injection directe avec un ESI-MS triple 
quadripôle [139,140]. Le complexe Eu-DTPA a alors été majoritairement détecté sous sa 
forme di-chargée et minoritairement sous sa forme monochargée avec un adduit 
hydrogène. Dans notre étude, la caractérisation des complexes a été réalisée en phase 
hydro-organique avec 0,5 % d’acide formique, 15 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium. Les 
différences de phase mobile expliquent vraisemblablement les différences de formes 
détectées. Concernant la caractérisation des complexes Ln-EDTA, aucune étude de leur 
structure n’est reportée à notre connaissance.  
6 Conclusion 
La séparation et la caractérisation des complexes de différents lanthanides 
coordonnés par divers ligands polyaminocarboxyliques, Ln-DTPA et Ln-EDTA (Nd, Eu, 
Gd, Er), par chromatographie en mode HILIC couplée à l’ESI-MS a été mise au point pour 
la première fois en mode isocratique. Si les phases stationnaires à fonctions cyano, 
zwitterioniques et diol réticulé présentent une sélectivité insuffisante pour séparer les 
complexes de lanthanides qui sont tous co-élués, la phase stationnaire fonctionnalisée 
par des groupements amide permet la séparation partielle des complexes de 
lanthanides. Les interactions entre les analytes et la phase stationnaire ont donc un rôle 
important lors de la séparation de ces complexes dans nos conditions expérimentales.  
Une étude comparative de deux phases stationnaires fonctionnalisées par des 
groupements amide présentant des supports de greffage différents a été réalisée. Les 
complexes de lanthanides sont plus retenus avec la phase stationnaire à support en 
silice vierge (TSK gel 80), tandis que de meilleures résolutions et de meilleures 
efficacités de séparation ont été obtenues avec la phase stationnaire à support de 
greffage hydride (XBridge). Le rendement de la colonne XBridge a été évalué et est de 
100 % ; la complexation dans les proportions lanthanides:ligands 1:1,25 est totale. 
L’étude des mécanismes de rétention des complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA (Nd, Eu, 
Gd, Er) a montré que les interactions électrostatiques ont peu d’influence sur la 
rétention de ces complexes et que le mécanisme d’adsorption est prédominant pour des 
pourcentages d’acétonitrile supérieurs à 55 %. Ainsi malgré l’absence d’interactions 
électrostatiques, la fonctionnalisation de la phase stationnaire joue néanmoins un rôle et 
les groupements amide se sont avérés ceux donnant les meilleures sélectivités. 
Dans l’objectif de diminuer le temps d’analyse et la consommation de solvant, la 
séparation dans des conditions d’analyse plus rapides en diminuant la longueur et la 
143 
granulométrie de la colonne a été mise en œuvre. Ces diminutions ont induit une 
réduction du temps d’analyse d’un facteur 2,5 et de 25 % de la consommation de 
solvant. De plus, la résolution ainsi que l’efficacité de la séparation ont été améliorées 
respectivement d’un facteur 1,3 et 1,9 avec la phase stationnaire Acquity. Ces conditions 
d’analyse plus rapides seront utilisées pour la suite des développements. 
Pour l’analyse de spéciation des lanthanides, la caractérisation structurale en ESI-MS 
des complexes de lanthanides a été réalisée et a confirmé la stœchiométrie 1:1 connue 
de ces complexes. 
L’étape ultérieure sera consacrée à l’évaluation avec ce système des limites de 
détection et de quantification ainsi qu’à la détermination des domaines de linéarité du 
signal en ESI-MS, pour une caractérisation et une quantification de complexes de 
lanthanides d’intérêt pour le cycle du combustible nucléaire par HILIC ESI-MS. Dans une 
dernière étape, le couplage simultané de la chromatographie en mode HILIC à l’ESI-MS 
et l’ICP-MS sera mis en œuvre permettant la mise au point d’une méthode de 
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La quantification d’espèces contenues dans un échantillon est un des aspects majeurs 
de l’analyse de spéciation. Ce chapitre présente ainsi la mise au point d’une première 
méthode de quantification de complexes de lanthanides à ligands 
polyaminocarboxyliques par HILIC ESI-MS. Tout d’abord, les précautions requises dans 
le cadre d’une analyse de spéciation quantitative par ESI-MS sont exposées. En effet, si 
les procédures de quantification de composés organiques par ESI-MS sont largement 
décrites et validées dans la littérature, les complexes métalliques sont plus rarement 
quantifiés par cette technique. La suite de ce chapitre est consacrée à la description de la 
méthode de quantification développée. Le mode d’acquisition en ESI-MS et le type 
d’étalonnage sélectionnés sont décrits. Ensuite les performances analytiques, à savoir 
les limites de détection et de quantification des complexes de lanthanides, le domaine de 
linéarité, la justesse et la stabilité de la mesure du signal en ESI-MS ont été déterminées 
sur des échantillons modèles. Enfin des premières mesures isotopiques par ESI-MS ont 
été réalisées afin d’évaluer les performances de l’ESI-MS pour ce type de mesures, 
notamment en vue de la mise en œuvre d’approches de quantification par dilution 
isotopique. 
1  Analyse de spéciation quantitative par ESI-MS 
Les méthodes de quantification par ESI-MS en injection directe ou par LC ESI-MS sont 
très répandues pour quantifier des molécules organiques jusqu’à des concentrations de 
l’ordre de 10-10 mol.L-1 selon les espèces et le type d’instrument. Les domaines de 
quantification s’étendent généralement sur 2 à 3 ordres de grandeur en concentration 
[141]. En revanche, la quantification de complexes métalliques ou de lanthanides par 
ESI-MS est délicate et sa mise en œuvre nécessite la prise en compte de certaines 
considérations :  
- les complexes d’intérêt doivent être stables en phase gazeuse lors de l’étape de 
désolvatation ou du moins, le système ligand-métal ne doit pas être cinétiquement labile 
par rapport au processus d’électro-nébulisation (10-2s) [142]. De plus, la formation 
d’adduit et de fragment doit être la plus faible possible afin de ne pas modifier 
artificiellement la concentration de l’analyte d’intérêt ; 
- le rendement d’ionisation d’un composé diffère selon la nature du complexe 
(stœchiométrie, charge…) et la réponse en ESI-MS peut être différente selon les espèces 
à analyser. La quantification d’un composé doit être réalisée par le biais d’un étalonnage 
basé sur le même composé en raison de la variabilité des rendements d’ionisation. 
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Néanmoins, pour des complexes de structure proche, les rendements d’ionisation 
peuvent être considérés comme identiques. Par ailleurs, en raison de l’absence de 
matériaux de référence certifiés adaptés à la quantification de complexes par ESI-MS et 
par LC ESI-MS, les résultats doivent être validés par le biais d’une approche alternative 
[143] ; 
- de forts effets de matrice peuvent être observés en ESI-MS pouvant conduire à de la 
suppression de signal notamment lorsque la force ionique de l’échantillon est élevée. 
L’ajout de solvant organique peut être parfois nécessaire pour améliorer le signal des 
analytes [142]. 
Lors de l’optimisation des conditions d’ionisation, ces considérations sont à prendre 
en compte afin d’obtenir des signaux par ESI-MS optimaux, comme notamment la 
minimisation de la fragmentation des analytes. 
De nombreuses revues décrivent l’emploi de l’ESI-MS pour des études de spéciation 
[66,142-145]. L’ESI-MS est largement utilisée notamment pour la caractérisation 
d’interactions métaux-ligands, la détermination de constantes de complexation et de 
stabilité de complexes métalliques [146-153] mais également de lanthanides et 
d’actinides [139,140,154-166]. Dans ce dernier cas, la majeure partie des études ont été 
réalisées par ESI-MS en injection directe avec des ligands d’intérêt pour le cycle de 
retraitement du combustible [140,162-165]. Par ailleurs, l’utilisation d’une technique 
d’analyse complémentaire, comme notamment la spectroscopie laser résolue en temps 
(SLRT), est décrite dans certaines études afin de valider les résultats obtenus par ESI-MS 
[139,166]. 
Les études quantitatives d’espèces de lanthanides par HPLC couplée à l’ESI-MS sont 
beaucoup moins nombreuses [117] en raison des difficultés supplémentaires liées à la 
séparation chromatographique. En effet, celle-ci ne doit pas modifier la distribution des 
espèces à analyser. Certains complexes labiles peuvent se dissocier lors de la séparation 
chromatographique, ce qui empêche leur quantification [142,143]. Dans ces cas, une 
autre méthode de séparation doit alors être envisagée. 
Dans le cadre des analyses de spéciation des lanthanides, une seule étude décrit le 
développement par HILIC ESI-MS d’une méthode de quantification d’agents de contraste 
à base de gadolinium [117]. Dans cette étude, une méthode de quantification 
complémentaire par ICP-OES est d’ailleurs mise en place. Les autres études de 
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quantification, dans le domaine de l’analyse de spéciation des lanthanides, décrivent 
essentiellement le couplage HILIC ICP-MS [113-115,118-120,167].  
Concernant notre étude, les complexes de lanthanides à ligands DTPA et EDTA 
présentent des constantes de complexation élevées, généralement supérieures à 1015 
(chapitre I). Leur dissociation au cours de la séparation est par conséquent peu probable 
comme l’ont montré les expériences de récupération de fractions présentées dans le 
précédent chapitre. Par ailleurs, lors de la mise au point de la méthode de quantification, 
les fragments et adduits observés lors de la caractérisation des complexes de 
lanthanides seront à prendre en compte pour le calcul de la concentration des 
complexes de lanthanides.  
2  Système d’étude 
Le système d’étude est basé sur un échantillon témoin, composé de deux lanthanides 
d’intérêt pour le cycle du combustible nucléaire usé, le samarium et le néodyme, en 
présence de DTPA et d’EDTA. Ces éléments présentent des interférences isobariques 
naturelles (isotopes de mêmes masses) (Tableau 19). 
 Abondance des isotopes de l’élément (%) 
Masse des isotopes Samarium (Sm) Néodyme (Nd) 
142  27,16 
143  12,18 
144 3,07 23,83 
145  8,3 
146  17,17 
147 14,99  
148 11,24 5,74 
149 13,82  
150 7,38 5,62 
152 26,75  
154 22,75  
Tableau 19 : isotopes du samarium et du néodyme avec leur abondance isotopique naturelle 
respective [168] 
Afin de caractériser ces espèces de lanthanides, leur séparation est nécessaire. La 
méthode de séparation mise au point au chapitre III avec la colonne Acquity dans les 
conditions de phase mobile ajustées est utilisée au cours de ce chapitre. Un excès de 
ligands est introduit dans l’échantillon, conformément aux conditions des procédés de 
traitement du combustible usé. La proportion lanthanides:DTPA:EDTA est de 
2:0,75:1,75. Ces proportions sont donc identiques à celles utilisées précédemment à 
savoir lanthanides:ligands totaux 1:1,25 ; seule la proportion d’un ligand par rapport à 
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l’autre est différente. Le pH des échantillons est fixé à 3,2, pH représentatif des phases 
aqueuses réelles rencontrées dans ces procédés. Les échantillons sont préparés dans la 
phase mobile (annexe 4). Les complexes de samarium et de néodyme avec l’EDTA et le 
DTPA sont de stœchiométrie 1:1 et respectivement mono et dichargés, [Ln-EDTA]- et 
[Ln-DTPA]2- avec EDTA et DTPA représentant les formes des ligands entièrement 
déprotonées. Les complexes de lanthanides seront notés par la suite Ln-EDTA et Ln-
DTPA. Les logarithmes des constantes de complexation de ces complexes sont 
respectivement de 16,51, de 17,06, de 21,6 et de 22,34 pour les complexes Nd-EDTA, 
Sm-EDTA, Nd-DTPA et Sm-DTPA. 
La Figure 45 présente la séparation de l’échantillon test, obtenue par HILIC ESI-MS, 
pour une concentration en lanthanide total de 2.10-4 mol.L-1 ([Nd] = [Sm]) avec la phase 
stationnaire à fonctions amide (Acquity ; 100 x 2,1mm ; 1,7 µm) et la phase mobile 
sélectionnée au chapitre précédent (70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique) (annexe 4). Les paramètres de l’ESI-MS ont été 
optimisés pour que les conditions d’ionisation génèrent le moins de fragments et 
d’adduits possible et sont présentés dans le Tableau 38: 
Paramètres ESI-MS Valeurs 
Mode d’acquisition fullscan 
Tension de spray - 4 kV 
Gaz séchant 70 ua 
Gaz auxiliaire 35 ua 
Température de vaporisation 400°C 
Température du capillaire de transfert 250°C 
Tableau 20 : paramètres instrumentaux de l’ESI-MS 
150 
 
Figure 45 : séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et DTPA. 
Colonne Acquity (100 x 2,1 mm, 1,7 µm), 70/30 (v/v) ACN/H2O ; [NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 ; 0,5 % 
d’acide formique. Débit = 0,3 mL.min-1. Vinj = 3 µL; proportion Ln:EDTA:DTPA 2:1,75:0,75 ; [Sm] = 
[Nd] = 1.10-4 mol.L-1 
La Figure 45 montre que l’ensemble des complexes Sm-DTPA, Nd-DTPA, Sm-EDTA et 
Nd-EDTA sont séparés. Comme observé précédemment, les complexes de DTPA sont 
moins retenus que les complexes d’EDTA. Le complexe de néodyme, plus léger, est 
toujours le complexe le plus retenu quel que soit le ligand. La caractérisation structurale 
des complexes a été réalisée. Les spectres de masse associés à chaque pic 
chromatographique sont présentés en Figure 46 et les gammes de masse respectives de 
chaque massif sont regroupées dans le Tableau 21. 
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Figure 46 : spectres de masse ESI-MS en mode d’ionisation négatif extraits de chaque pic 
chromatographique de la séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et 
DTPA en mode isocratique. a) complexe Sm-DTPA b) complexe Nd-DTPA c) complexe Sm-EDTA d) 
complexe Nd-EDTA. 































Tableau 21 : récapitulatif des ions identifiés en ESI-MS en mode d’ionisation négatif. Les 
gammes de masse en gras correspondent aux espèces majoritaires. 
Comme indiqué dans la Figure 46, les complexes de DTPA, négatifs et dichargés, sont 
observés sous formes d’adduits monochargés associés à des protons, des ions sodium et 
potassium tandis que pour les complexes d’EDTA, négatifs et monochargés, aucun 
adduit est observé. Aucun fragment de complexes DTPA n’est observé. Pour les 
[Sm-DTPA+H]-







































































































complexes d’EDTA, un seul fragment est observé : [(Nd-EDTA)-CO2+H2O]
-. Ces résultats 
sont en accord avec ceux obtenus au chapitre III. 
3  Développement d’une méthode de quantification des 
complexes de lanthanides par HILIC ESI-MS 
3-a)  Type d’étalonnage 
Plusieurs approches de quantification existent et peuvent être mises en œuvre dans 
cette étude :  
- l’étalonnage externe sans étalon interne : différents échantillons de concentration 
connue en analyte sont analysés. La réponse de l’analyte mesurée par l’instrument est 
alors reliée à la concentration par une équation, généralement linéaire. Une droite 
d’étalonnage est ainsi obtenue. Cette droite permet alors de déterminer la concentration 
de l’analyte dans les échantillons par la mesure de la réponse de celui-ci avec 
l’instrument [141] ; 
- l’étalonnage externe avec étalon interne : en plus de réaliser une droite de 
calibration, une quantité déterminée et fixe d’une espèce est introduite dans tous les 
échantillons de concentrations connues et inconnues. Cette espèce est un étalon interne 
et permet une normalisation de la mesure de l’instrument. Cette méthode de 
quantification permet de réduire les incertitudes introduites par la fluctuation du signal 
au cours d’une analyse et également de compenser les dérives instrumentales au cours 
du temps [141] ; 
- les ajouts dosés : cette méthode repose sur l’ajout de volumes croissants d’analytes 
en concentration connue directement dans l’échantillon à analyser. Les différentes 
mesures du signal des échantillons permettent d’obtenir une droite en fonction des 
concentrations ajoutées dans l’échantillon. L’intersection de cette droite avec l’axe des 
abscisses correspond à la concentration de l’analyte dans l’échantillon. Cette méthode 
permet de s’affranchir notamment des effets de matrice ; [141] 
- la dilution isotopique : cette méthode est basée sur la mesure de rapport isotopique 
d’isotopes d’éléments et permet d’atteindre des résultats avec de faibles niveaux 
d’incertitudes. Cette technique repose sur l’ajout à l’échantillon d’une quantité connue 
de « traceur » composé de l’espèce ou de l’élément à analyser mais de composition 
isotopique différente [169]. Dans le cadre des études de spéciation, la dilution 
isotopique peut être mise au point de deux manières :  
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● soit par l’ajout d’une espèce « traceur » avant la séparation chromatographique, on 
parle de dilution isotopique spécifique ; 
● soit par l’ajout d’un élément « traceur » identique à celui contenu dans l’espèce 
après la séparation chromatographique, on parle alors de dilution isotopique non 
spécifique.  
Ces méthodes de quantification par dilution isotopique nécessite de mesurer de 
manière précise la composition isotopique des espèces en solution, traceur(s) et 
espèce(s) à quantifier. La concentration de l’échantillon est déterminée grâce aux 
rapports isotopiques de l’isotope enrichi par rapport à un isotope non enrichi dans 
l’échantillon, dans le traceur et dans le mélange des deux [169]. Parmi l’ensemble de ces 
méthodes de quantification, celle par dilution isotopique est reconnue comme 
permettant d’obtenir les meilleures performances analytiques. Le développement d’une 
méthode de quantification par dilution isotopique est l’objectif à long terme de nos 
travaux. 
Dans le cadre du développement d’une première méthode de quantification par 
HILIC ESI-MS, une méthode de quantification simple a été mise au point. Ainsi un 
étalonnage externe avec étalon interne a tout d’abord été sélectionné. L’étalon interne 
sélectionné doit être de structure voisine des espèces à quantifier afin que son 
rendement d’ionisation soit similaire à ceux des analytes. Il doit également ne pas être 
présent dans les échantillons et les matrices susceptibles d’être analysés. Il doit 
également ne pas modifier le système d’étude. L’étalon interne doit être séparé des 
autres complexes ou ne pas présenter d’interférences isobariques avec d’autres espèces.  
Nous avons décidé de tester quatre étalons internes : deux étalons de complexes de 
DTPA et deux étalons de complexes d’EDTA. Les lanthanides sélectionnés sont le 
thulium (Tm) et le terbium (Tb). Ces lanthanides sont mono-isotopiques, n’interfèrent 
pas avec le samarium et le néodyme et ne sont pas présents dans les échantillons. 
Différents essais ont été entrepris pour sélectionner ces étalons internes. 
Tout d’abord, deux essais ont été réalisés avec l’échantillon test. Par essai, deux 
étalons ont été ajoutés à cet échantillon dans les proportions lanthanide:ligand 1:1,25 
avec une concentration en lanthanide de 1.10-4 mol.L-1 chacun (annexe 4). Le premier 
essai a consisté à ajouter les étalons Tm-DTPA et Tm-EDTA (Figure 47a) et le deuxième 
essai, les étalons Tb-DTPA et Tb-EDTA (Figure 47b). 
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a) b) 
Figure 47 : séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et DTPA avec 
a) les étalons de Tm b) les étalons de Tb. Conditions chromatographiques voir Figure 45 
 [Sm] = [Nd] = [Tm] = [Tb] = 1.10-4 mol.L-1. Ellipse verte : étalon sélectionné ; rectangle rouge : 
étalon rejeté 
La Figure 47 montre que les complexes Tm-EDTA et Tb-DTPA sont partiellement co-
éluées avec les complexes de Sm-DTPA ; ils n’ont pas été choisis comme étalons internes. 
En revanche, les complexes Tm-DTPA et Tb-EDTA sont séparés des autres complexes, ils 
peuvent donc être utilisés comme étalons internes. Cependant, la distribution entre les 
complexes de samarium ainsi que celle entre les complexes de néodyme est différente 
entre les essais sans et avec étalon, comme le montre la variation des aires de pics 
correspondants (Figure 47 a et b). La répartition des espèces de samarium et de 
néodyme a donc été modifiée par l’introduction d’un étalon interne. 
Ceci a été confirmé lors de l’essai suivant dans lequel uniquement les étalons Tm-
DTPA et de Tb-EDTA sélectionnés ont été ajoutés dans l’échantillon test dans les 
proportions lanthanide:ligand 1:1,25 avec une concentration en lanthanide de 1.10-4 
mol.L-1 chacun (annexe 4) (Figure 48). 
















































































Figure 48 : séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et DTPA avec 
les étalons de Tm-DTPA et Tb-EDTA. Conditions chromatographiques voir Figure 45. 
 [Sm] = [Nd] = [Tm] = [Tb] = 1.10-4 mol.L-1 
En effet, comme le montre la Figure 48, les complexes Tm-EDTA et Tb-DTPA sont 
également formés lorsque les complexes Tb-EDTA et Tm-DTPA sont utilisés comme 
étalons internes. De plus, la répartition des complexes de samarium et de néodyme est 
modifiée. 
Nous avons donc décidé de n’utiliser plus qu’un seul étalon interne, choisi parmi les 
complexes de terbium. La Figure 49 présente deux essais avec l’ajout de Tb-DTPA 
(Figure 49a) et de Tb-EDTA (Figure 49b) dans l’échantillon test. 
a) b) 
Figure 49 : séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et DTPA avec 
a) l’étalon de Tb-DTPA b) l’étalon de Tb-EDTA. Conditions chromatographiques voir Figure 45 
 [Sm] = [Nd] = [Tb] = 1.10-4 mol.L-1. 
D’après cette figure, on remarque que les complexes Tb-EDTA et Tb-DTPA ont été 
formés respectivement lors de l’ajout d’un étalon interne de Tb-DTPA et Tb-EDTA. De 






















































































































plus, la répartition des complexes de samarium et de néodyme est toujours modifiée 
surtout lors de l’ajout de l’étalon de Tb-DTPA. Une explication à ces phénomènes serait 
que l’excès de ligand introduit avec l’étalon interne modifierait la spéciation, notamment 
avec l’excès de DTPA dont les constantes de complexation avec l’ensemble des 
lanthanides sont plus élevées que celles des lanthanides avec l’EDTA. 
Ainsi un essai d’ajout d’étalon interne de Tb-DTPA en proportion 1:1,1 dans 
l’échantillon test a été réalisé (Figure 50). 
 
Figure 50 : séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et DTPA avec 
l’étalon de Tb-DTPA. Conditions chromatographiques voir Figure 45 
 [Sm] = [Nd] = [Tb] = 1.10-4 mol.L-1 
Malgré la constante de complexation plus élevée du complexe Tb-DTPA (21,71) par 
rapport à celle du complexe de Tb-EDTA (17,87), le complexe Tb-EDTA a été formé lors 
de l’ajout de l’étalon Tb-DTPA dans l’échantillon test. De plus, la distribution des 
complexes de samarium et de néodyme à ligands DTPA et EDTA est toujours modifiée. 
Ainsi dans nos conditions expérimentales, l’utilisation des complexes Tb-DTPA, Tm-
DTPA, Tb-EDTA et Tm-EDTA comme étalon interne est impossible. Une explication 
potentielle serait que, lors de l’ajout d’une espèce en solution, un équilibre avec 
l’ensemble des espèces en solution s’effectue malgré les valeurs élevées des constantes 
de complexation des complexes de lanthanides.  
Par ailleurs, nous avons voulu déterminer l’impact du pH de l’échantillon et de la 
phase mobile sur l’ajout d’un étalon interne. Un essai d’addition d’un étalon interne Tb-
DTPA dans un échantillon test a été réalisé en ajustant le pH de l’échantillon et de la 



































Figure 51 : séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et DTPA avec 
les étalons de Tb-DTPA à pH 6,8. Conditions chromatographiques voir Figure 45 ; [Sm] = [Nd] = 
[Tb] = 1.10-4 mol.L-1 
D’après la Figure 51, lors de l’ajout de l’étalon Tb-DTPA, le complexe Tb-EDTA n’est 
pas formé. La distribution des complexes de samarium et de néodyme n’est par ailleurs 
pas modifiée. Ainsi le pH semble influencer les équilibres de distribution des complexes 
dans l’échantillon. 
Dans le cadre de l’analyse de spéciation des lanthanides dans d’autres matrices ayant 
un pH plus élevé comme les matrices environnementales ou biologiques, un étalonnage 
interne peut donc être envisagé. Dans notre cas en revanche, le pH de la phase mobile 
étant imposé par le pH acide des phases aqueuses des procédés de traitement du 
combustible usé, nous ne pourrons pas modifier le pH afin de mettre en place une 
méthode de quantification avec un étalon interne. 
Cependant dans la littérature, deux études reportent l’utilisation de complexes de 
lanthanides comme étalon interne pour la quantification d’agents de contraste à base de 
gadolinium par HILIC ESI-MS [117] et par HILIC ICP-MS [120]. Ces études ont 
respectivement été menées à pH 3,75 et pH 5 dans la phase mobile. Dans le cadre de 
l’étude de quantification par HILIC ESI-MS, un étalon interne d’Eu-DTPA a été utilisé 
pour la quantification du Gd-DTPA et du Gd-DO3A (annexe 1). Les auteurs n’ont pas en 
revanche étudié les phénomènes de modification de la répartition des espèces en 
solution [117]. Dans le cadre de l’étude de la quantification par HILIC ICP-MS, un étalon 
interne de Pr-DOTA a été employé pour la quantification du Gd-DTPA, du Gd-DTPA-


































également pas étudié les phénomènes de modification de la répartition des espèces 
[120]. 
La méthode des ajouts dosés n’a pas été testée dans notre étude à cause des mêmes 
phénomènes probables de modification de la distribution des espèces. Par ailleurs ces 
phénomènes devront être pris en compte et contrôlés lors des futurs développements 
de la méthode de quantification par dilution isotopique à pH 3,2. 
Pour la suite de nos développements, une quantification par étalonnage externe sans 
étalon interne des complexes de lanthanides a été envisagée. 
3-b)  Mode d’acquisition et transitions de fragmentation 
L’ESI-MS disponible au laboratoire a un triple quadripôle comme analyseur et 
permet d’utiliser la mise en œuvre de divers modes d’acquisition (chapitre I) : le mode 
fullscan, le mode SIM, le mode SRM et le mode MRM. Le mode fullscan permet de balayer 
une gamme de masse et de détecter l’ensemble des ions de cette gamme. Le mode 
« SIM » (single ion monitoring) permet de sélectionner un rapport m/z à détecter. Les 
modes « SRM » (single reaction monitoring) et « MRM » (multiple reaction monitoring) 
permettent de sélectionner un ion précurseur et une (SRM) ou plusieurs (MRM) 
transition(s) de fragmentation. Ces modes de transitions permettent une mesure 
spécifique d’un analyte et sont généralement utilisés en quantification afin d’augmenter 
la fiabilité de la mesure par rapport aux autres modes d’acquisition. 
La mise en place des modes « SRM » ou « MRM » nécessite la sélection des transitions 
de fragmentation des complexes [Ln-EDTA]- et [Ln-DTPA+H]-. À cette fin, les spectres de 
fragmentation de ces complexes ont été enregistrés en mode MS/MS, en injection directe 
(annexe 4). L’énergie de fragmentation a été optimisée pour qu’au moins 10 % de 
l’intensité du rapport m/z de l’ion précurseur soit conservée (annexe 4) et cette énergie 
est de 19 eV. De même l’écart de masse Δm autour du rapport m/z de l’ion précurseur a 
été optimisé pour conserver le massif isotopique des complexes (annexe 4). Les massifs 
isotopiques du samarium et du néodyme sont observés pour Δm = 10. La Figure 52 










Figure 52 : spectre de fragmentation par ESI-MS, en injection directe avec une énergie de collision de 19 V et un Δm de 10 a) du [Sm-DTPA+H]- b) du 
[Nd-DTPA+H]- c) du [Sm-EDTA]- d) du  
[Nd-EDTA]- 

















































































































































































D’après cette figure, on peut remarquer que : 
- bien que les fragments issus des complexes de DTPA et d’EDTA soient similaires 
(CO2, CO, H2O…) et caractéristiques des acides carboxyliques, les transitions de 
fragmentation sont spécifiques de chaque complexe ; 
- lors de la fragmentation, les massifs isotopiques du samarium et du néodyme ne 
sont pas modifiés ; 
Pour les complexes d’EDTA, deux fragments majoritaires ont été identifiés : le 
fragment  
[(Ln-EDTA)-CO2]- et le fragment [(Ln-EDTA)-CO2+H2O]-. Ce dernier fragment est par 
ailleurs visible sur les spectres de masse en mode fullscan observés précédemment en 
HILIC ESI-MS (Figure 46 et Tableau 21).  
Pour les complexes de DTPA, trois fragments majoritaires ont été identifiés : le 
fragment  
[(Ln-DTPA+H)-CHOOH]-, le fragment [(Ln-DTPA+H)-CHOOH-CO]-et le fragment [(Ln-
DTPA+H)-C6H9NO4]- qui correspond à la rupture entre le carbone et l’azote central 
(Figure 53). 
 
Figure 53 : fragmentation du DTPA avec perte de C6H9NO4 
Les fragments majoritaires ont été sélectionnés comme transitions de fragmentation 
pour l’utilisation des modes « SRM » ou « MRM ». Les premiers essais d’analyse en mode 
« SRM » avec un échantillon contenant du samarium à une concentration de 1.10-4 mol.L-
1 en présence de DTPA dans les proportions Sm:DTPA 1:1,25 en injection directe ont 
montré une perte de la sensibilité et une augmentation des limites de détection. Si le 
mode « SRM » induit généralement un gain en sensibilité par abaissement du bruit de 
fond, des résultats similaires ont été obtenus dans la littérature concernant une méthode 
de quantification des agents de contraste à base de gadolinium [117]. Les essais par ESI-
MS en injection directe en mode « MRM » avaient également montré une augmentation 
des limites de détection. Les modes d’acquisition « SRM » et par conséquent « MRM » 
n’ont pas été sélectionnés. Le mode d’acquisition « SIM » n’a pas été mis en place dans 
161 
cette étude puisque ce mode ne permet pas de conserver le motif isotopique des 
complexes de lanthanides, données d’intérêt en analyse de spéciation. 
Pour le développement de la méthode de quantification des complexes de 
lanthanides par HILIC ESI-MS, le mode d’acquisition « fullscan » a donc été conservé. 
3-c)  Performances analytiques 
Les performances analytiques de la méthode de quantification des complexes de 
lanthanides par HILIC ESI-MS ont été déterminées et font l’objet de ce paragraphe. 
L’ensemble des conditions chromatographiques sont présentées en annexe 4. De même 
que pour l’échantillon test, les conditions d’ionisation en ESI-MS, à savoir la tension de 
cône, les débits de gaz et l’optique ionique, ont été optimisées, afin d’obtenir le moins de 
fragmentation des complexes de lanthanides et l’intensité des ions [Ln-DTPA+H]- et [Ln-
EDTA]- la plus importante. Les paramètres ESI-MS pour ces développements sont 
identiques à ceux présentés dans le Tableau 38. Le mode d’acquisition est le mode 
fullscan. 
 Limites de détection des complexes de lanthanides par HILIC ESI-MS 
Tout d’abord, les limites de détection (LOD) d’un échantillon de samarium et de 
néodyme en présence de DTPA et d’EDTA dans les mêmes proportions que l’échantillon 
test ont été évaluées. Une gamme de concentration de 2.10-9 mol.L-1 à 1.10-3 mol.L-1 en 
lanthanide total avec [Sm] = [Nd] a été étudiée (annexe 4). Le critère pour la 
détermination de la limite de détection (LOD) est le suivant : l’intensité du signal doit 
être trois fois supérieure au bruit de fond (rapport S/N = 3 ;S = signal ; N = noise) [170]. 
Pour les complexes de DTPA, les limites de détection obtenues sont : LODLnT = 1,0.10-




Figure 54 : séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et DTPA. 
Colonne Acquity (100 x 2,1 mm, 1,7 µm), 70/30 (v/v) ACN/H2O ; [NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 ; 0,5 % 
d’acide formique. Débit = 0,3 mL.min-1. Vinj = 3 µL; proportion Ln:EDTA:DTPA 2:1,75:0,75 ; [LnT] = 
1.10-5 mol.L-1 ([Sm] = [Nd]) 
Concernant les complexes d’EDTA, la LOD est comprise entre 2,0.10-5 mol.L-1 en 
lanthanide total et 10-4 mol.L-1 en lanthanide total, soit 1,0.10-5 mol.L-1 < LODLn-EDTA < 
5.10-5 mol.L-1 pour chaque lanthanide. En effet pour 2,0.10-5 mol.L-1 en lanthanide total, 
les complexes ne sont pas détectés et pour une concentration de 10-4 mol.L-1 en 
lanthanide total, le rapport S/N est supérieur à 11 (Figure 55), la LOD se situe donc 
entre ces deux concentrations. 
 
Figure 55 : séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA et DTPA. 
Colonne Acquity (100 x 2,1 mm, 1,7 µm), 70/30 (v/v) ACN/H2O ; [NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 ; 0,5 % 
d’acide formique. Débit = 0,3 mL.min-1. 
 Vinj = 3 µL; proportion Ln:EDTA:DTPA 2:1,75:0,75 ; [LnT] = 1.10-4 mol.L-1 ([Sm] = [Nd]) 



































































Ces limites de détection sont supérieures à celles obtenues dans la littérature en 
HILIC ESI-MS triple quadripôle pour l’analyse des agents de contraste à base de 
gadolinium où une limite de 2,5. 10-7 mol.L-1 a été mesurée pour le Gd-DTPA dans une 
phase mobile composée de 76/24 (v/v) acétonitrile/eau, 12,5 mmoL.L-1 d’acide 
formique, 12,5 mmoL.L-1 de formate d’ammonium, pH 3,75 [117]. Les conditions 
instrumentales et chromatographiques différentes entre cette étude et la nôtre, 
expliquent probablement ces résultats. Concernant les complexes d’EDTA, aucune étude 
ne décrit de méthode quantification de complexes Ln-ETDA par HILIC ESI-MS. Une étude 
peut toutefois être citée dans laquelle une méthode de quantification du complexe Fe-
EDTA par HILIC ESI-MS à haute résolution (LTQ/orbitrap) a été développée [97]. La 
limite de détection obtenue pour le complexe Fe-EDTA est de 2,5.10-9 mol.L-1 dans une 
phase mobile composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 0,1 % (v/v) d’acide formique. 
Cette limite est mille fois inférieure à celles que nous avons obtenues pour les complexes 
d’EDTA. Les performances instrumentales différentes entre le LTQ/orbitrap et le QqQ 
sont probablement à l’origine de ce résultat. 
Dans le cadre de l’analyse de spéciation des lanthanides présents dans les phases 
aqueuses des procédés de traitement du combustible usé, les limites de détection 
obtenues dans notre étude permettent l’analyse de la majeure partie des lanthanides. En 
effet, la concentration en gadolinium est de l’ordre de 4.10-4 mol.L-1, celle en néodyme de 
l’ordre de 4.10-2 mol.L-1 et celle en samarium de l’ordre de 2.10-2 mol.L-1. 
 Limites de quantification et domaine de linéarité de la réponse du 
signal par HILIC ESI-MS 
Afin de déterminer les limites de quantification (LOQ) ainsi que les domaines de 
linéarité de la réponse du signal en HILIC ESI-MS, une gamme de 9 échantillons de 
concentration croissante en lanthanide total, de 2.10-5 mol.L-1 à 1.10-3 mol.L-1, a été 
analysée (annexe 4). La mesure de cette gamme a été répétée 3 fois soit 3 répliques. Les 
domaines de linéarité ont été déterminés à l’aide de tests statistiques, à savoir par une 
analyse de la variance (ANOVA) et par le caractère négligeable du terme de second ordre 
[63]. L’ANOVA permet de valider si un modèle linéaire est en adéquation avec la 
corrélation entre deux variables. Le caractère négligeable du terme de second ordre 
permet de déterminer si un modèle quadratique est en adéquation avec les données 
expérimentales. Les coefficients de régression linéaire r2 ont également été déterminés. 
Au-delà des critères statistiques, le domaine de linéarité sélectionné est le plus étendu 
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possible avec une limite basse du domaine la plus proche de la limite de quantification 
de l’instrument. Le critère de détermination des limites de quantification (LOQ) est que 
le rapport S/N soit supérieur à 10 [170]. Ce critère étant obtenu (S/N = 12) pour tous les 
analytes dont la concentration est supérieure à leur limite de détection, la limite de 
quantification a été considérée comme étant le niveau de concentration le plus bas du 
domaine de linéarité.  
L’intensité de chaque complexe a été obtenue en intégrant l’aire des pics 
chromatographique à l’aide du logiciel Xcalibur par extraction des gammes de masse des 
ions présentés dans le Tableau 21. La répartition expérimentale d’un élément 
(samarium ou néodyme) a été obtenue à l’aide de l’Équation 7 en considérant les 
rendements d’ionisation des complexes de DTPA et d’EDTA comme égaux. 




Équation 7 : calcul de la proportion d’un complexe d’un élément avec ILn-ligand A l’intensité du 
complexe de lanthanide à ligand A et ∑ −	   l’ensemble des complexes d’un même 
lanthanide, i étant le nombre de ligand. 
Pour atteindre la concentration d’un complexe dans l’échantillon, la concentration 
totale d’un lanthanide introduit dans l’échantillon a été multipliée par la proportion de 
ce complexe déterminée expérimentalement. À titre d’exemple, le calcul de la 
concentration en Sm-DTPA est décrit par l’Équation 8 : 




Équation 8 : calcul de la concentration en Sm-DTPA avec les concentrations en mol.L-1 
La proportion observée est de l’ordre de 60% pour les complexes Sm-DTPA et de Nd-
DTPA chacun et de 40 % pour les complexes Sm-EDTA et de Nd-EDTA chacun. 
La Figure 56 présente les graphiques de la variation de l’intensité des complexes de 
lanthanide en fonction de la concentration de chaque espèce dans l’échantillon avec les 
coefficients de régression linéaire associés. L’ensemble des données sont regroupées 




Figure 56 : variation de l’intensité des complexes de lanthanide séparés par HILIC ESI-MS en fonction de la concentration de chaque espèce : a) Sm-
DTPA, b) Nd-DTPA, c) Sm-EDTA d) Nd-EDTA. Les droites noires : droites de régression linéaire. Droites rouges pointillées : limites du domaine de linéarité 




















































































Sm-DTPA 9,9.10-6 - 1,6.10-4 9,9.10-6 validé validé 0.9990 
Nd-DTPA 9,8.10-6 - 1,5.10-4 9,8.10-6 validé validé 0.9976 
Sm-EDTA 6,2.10-6 - 1,4.10-4 6,2.10-6 validé validé 0.9997 
Nd-EDTA 1,7.10-5 - 2,7.10-4 1,7.10-5 validé validé 0.9988 
Tableau 22 : Limites de quantification et domaines de linéarité de chaque complexe validés par 
tests statistiques 
Le domaine de linéarité validé de manière statistique est compris entre 1.10-5 et 
1,5.10-4 mol.L-1 pour les complexes de DTPA, de 6.10-6 à 1,4.10-4 mol.L-1 pour les 
complexes [Sm-EDTA]- et de 1,7.10-5 - 2,7.10-4 pour le complexe [Nd-EDTA]-. 
Comme le montre la Figure 56, les deux derniers niveaux de concentration pour les 
complexes de DTPA et Sm-EDTA sont en dehors du domaine de linéarité. Ceci indique 
une évolution non linéaire de l’efficacité d’ionisation le long de la gamme de 
concentration. Le complexe Sm-EDTA n’est pas détecté dans le premier échantillon 2.10-
5 mol.L-1 comme indiqué précédemment. Le domaine de linéarité de ce complexe a été 
déterminé avec 6 niveaux de concentration. Le complexe Nd-EDTA n’est pas détecté 
dans les deux échantillons de plus faible concentration, à savoir 2.10-5 et 5.10-5 mol.L-1 
en lanthanide total. Le domaine de linéarité a été déterminé sur les 7 niveaux de 
concentration les plus élevés. 
Par ailleurs, les 9 niveaux de concentration pour les complexes de DTPA et Sm-EDTA 
ont été intégrés dans le calcul de la régression linéaire afin d’évaluer leur impact sur la 
linéarité du domaine. Les tests statistiques ont été effectués et les coefficients de 










Sm-DTPA 9,9.10-6-2,7.10-4 9,9.10-6 Non-validé Non-validé 0.9971 
Nd-DTPA 9,8.10-6-2,3.10-4 9,8.10-6 Non-validé Non-validé 0.9972 
Sm-EDTA 6,2.10-6-2,0.10-4 6,2.10-6 Non-validé Non-validé 0.9977 
Tableau 23 : Limites de quantification et domaines de linéarité de chaque complexe en 
intégrant l’ensemble des niveaux de concentration 
Même si les tests statistiques ne sont pas validés pour ces domaines, la variation du 
coefficient de régression est inférieure à 0,2 % suivant le domaine de linéarité considéré. 
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La détermination de la concentration inconnue d’un échantillon ne devrait donc pas 
différer selon le domaine de linéarité sélectionné. Suivant les performances analytiques 
en termes d’incertitude et de justesse à atteindre, les niveaux de concentration pourront 
être choisis, soit dans le domaine de linéarité validé par tests statistiques soit dans le 
domaine de linéarité étendu. 
 Stabilité et justesse de la mesure du signal par HILIC ESI-MS 
En spectrométrie de masse et notamment en ESI-MS, la réponse du signal à un niveau 
de concentration peut varier au cours du temps. Afin d’évaluer la stabilité du signal, un 
échantillon se trouvant au milieu du domaine de linéarité a été injecté 24 fois sur une 
période de 6 heures. Cet échantillon est composé du samarium et du néodyme en 
présence d’EDTA et de DTPA dans les proportions lanthanides:EDTA:DTPA 2:0,75:1,75. 
La concentration de cet échantillon est de 2.10-4 mol.L-1 en lanthanide total. La stabilité 
de la mesure a été évaluée à l’aide de l’écart-type de la concentration mesurée sur les 24 
échantillons, rapporté à la valeur moyenne. La justesse de la mesure a été calculée à 
l’aide de l’Équation 9 : 




Équation 9 : calcul de la justesse avec Cét, la concentration obtenue avec la droite d’étalonnage 
et Céch, la concentration dans l’échantillon 
Les données de stabilité et de justesse de la mesure par HILIC ESI-MS sont 
présentées dans le Tableau 24. 
Complexes 
Domaine de linéarité statistique Domaine de linéarité étendu 
Stabilité (écart-type) (%) Justesse (%) Stabilité (écart-type) (%) Justesse (%) 
Sm-DTPA 2.63 2.88 2.82 4.43 
Nd-DTPA 2.95 3.94 3.12 5.31 
Sm-EDTA 4.08 1.41 4.38 2.00 
Nd-EDTA 3.52 -0.01 3.52 -0.01 
Tableau 24 : données expérimentales de stabilité et de justesse de la mesure par HILIC ESI-MS 
(n = 24) 
D’après les données du Tableau 24, les écarts-types sont de l’ordre de 3-4 % pour les 
deux domaines de concentration. Ces résultats démontrent que la réponse du signal des 
complexes de lanthanides obtenue par HILIC ESI-MS est stable au cours de temps. Ainsi 
l’ajout d’un étalon interne pour corriger la dérive instrumentale ne semble pas dans un 
premier temps nécessaire. L’étalonnage externe sans étalon interne semble donc être 
une méthode de quantification adéquate pour les complexes de lanthanides. Concernant 
la justesse, les variations expérimentales sont inférieures à 4% avec le domaine de 
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linéarité validé par tests statistiques et inférieures à 6 % pour le domaine de linéarité 
étendu. Ainsi quel que soit le domaine de linéarité sélectionné, les performances 
analytiques de la méthode de quantification sont du même ordre de grandeur. 
Une première méthode de quantification des complexes de samarium et de néodyme à 
ligands DTPA et EDTA a été mise au point par HILIC ESI-MS. Aucun des différents essais 
d’étalons internes de complexes Tb-DTPA, Tm-DTPA, Tb-EDTA et Tm-EDTA n’a abouti à 
cause de la modification de la distribution des espèces de lanthanides lors de l’addition 
d’un étalon interne. En conséquence, une approche de quantification par étalonnage 
externe sans étalon interne a été sélectionnée. Le mode d’acquisition « fullscan » a été 
conservé puisque le mode « SRM » et par conséquent le mode « MRM » n’ont pas pu être mis 
en place pour la quantification des complexes de lanthanides à cause d’une baisse de 
sensibilité de la mesure trop importante.  
Les limites de quantification des complexes de lanthanides par HILIC ESI-MS en mode 
fullscan ont été évaluées et sont de l’ordre de 1.10-5 mol.L-1 pour les complexes de DTPA, de 
6,2.10-6 mol.L-1 pour le complexe Sm-EDTA et de 1,7.10-5 mol.L-1 pour le complexe Nd-EDTA. 
Les domaines de linéarité de la réponse en ESI-MS ont été déterminés par tests statistiques 
(ANOVA, prédominance du terme quadratique) pour l’ensemble des complexes de DTPA et 
d’EDTA et s’étendent sur 1,5 ordre de grandeur de concentration, de 2.10-5 mol.L-1 à 1,5.10-
4 mol.L-1 environ, pour chaque lanthanide. Des domaines de linéarité étendus, de 1.10-5 
mol.L-1 à 2,5.10-4 mol.L-1 environ, pour lequel une variation de justesse inférieure à 2 % a 
été obtenue ont également été déterminés pour chaque lanthanide. La stabilité et la 
justesse de la mesure par HILIC ESI-MS ont également été évaluées. La variation de la 
mesure au cours du temps et la justesse de la mesure sont toutes deux inférieures à 5 %. 
Ainsi la méthode de séparation des complexes de samarium et de néodyme à ligands 
EDTA et DTPA par HILIC ESI-MS permet non seulement d’obtenir des données de spéciation 
comme la caractérisation structurale des complexes et mais aussi leur quantification. 
4  Potentiel d’utilisation de l’ESI-MS pour des études de 
caractérisation isotopique 
La détermination de la répartition des isotopes d’un élément est une information 
importante dans le domaine de l’analyse de spéciation. De plus, la composition 
isotopique est requise pour la caractérisation des éléments présents dans les phases 
aqueuses des procédés de traitement du combustible usé, puisque ces éléments 
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radioactifs ne présentent pas des abondances isotopiques naturelles. Par ailleurs, la 
mesure de l’isotopie d’un élément permet d’envisager le développement de méthode de 
quantification par dilution isotopique. Ces analyses de compositions isotopiques sont 
généralement effectuées par TIMS ou ICP-MS. Une étude récente décrit le 
développement d’une méthode de séparation par IC ICP-MS-MC pour la mesure des 
rapports isotopiques de néodyme dans le domaine du nucléaire [60]. Il n’existe que très 
peu d’études relatives à l’utilisation de l’ESI-MS pour effectuer des mesures isotopiques 
[171-173]. Dans ces études, la mesure de la composition isotopique est effectuée, soit 
sur l’élément seul, soit sur un élément lié à des atomes monoisotopiques (atomes de 
fluor) ou ne modifiant que peu le rapport isotopique à mesurer (atomes d’oxygène). 
Dans tous les cas, la mesure isotopique est effectuée par injection directe et aucune 
étude ne décrit l’utilisation d’un couplage avec la chromatographie pour la 
caractérisation des isotopes d’éléments contenus dans des complexes. 
Le potentiel de l’utilisation de l’ESI-MS pour la mesure isotopique d’un élément a 
donc été évalué par la caractérisation isotopique du complexe Sm-DTPA et plus 
particulièrement de l’ion majoritaire [Sm-DTPA+H]- afin de déterminer les 
performances instrumentales de l’ESI-MS pour ce type d’analyse, par injection directe ou 
après une séparation chromatographique. Les paramètres ESI-MS en injection directe 
ont été optimisés et sont présentés dans le tableau suivant. Quant à ceux utilisés en 
HILIC ESI-MS, les paramètres sont ceux du Tableau 38.  
Paramètres ESI-MS Valeurs 
Mode d’acquisition fullscan 
Tension de spray - 3 kV 
Gaz séchant 10 ua 
Gaz auxiliaire 5 ua 
Température de vaporisation 50°C 
Température du capillaire de transfert 250°C 
Tableau 25: paramètres instrumentaux de l’ESI-MS en injection directe 
Les spectres de masse obtenus ont été comparés aux spectres de masse théoriques 
calculés par le logiciel d’exploitation et aux données de la littérature [168]. 
Différentes conditions d’acquisition du signal ont été testées par injection directe et 
en couplage HILIC ESI-MS afin de déterminer les paramètres significatifs influençant la 
mesure de la composition isotopique : 
- acquisition du spectre de masse en mode profil (P) ou en mode centroïde (C) : un 
spectre de masse peut être obtenu, soit en mode profil où le spectre brut du signal du 
détecteur est présenté, soit en mode centroïde (bâtonnets) où le spectre de masse est 
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traité par le logiciel pour obtenir le barycentre de chaque masse constituant le profil 
isotopique. Les spectres théoriques en mode profil et en mode centroïde du [Sm-
DTPA+H]- sont présentés en Figure 57 ; 
a) b) 
 
Figure 57 : spectre de masse théorique du [Sm-DTPA+H]- a) en mode profil b) en mode 
centroïde 
- acquisition du spectre de masse à différentes fréquences : la fréquence de balayage 
d’une gamme de masse correspond à la fréquence d’acquisition de l’analyseur de la 
gamme de masse sélectionnée. La fréquence de balayage permet d’acquérir plus ou 
moins d’ions au niveau du détecteur et ainsi de modifier la définition des spectres de 
masse. Les fréquences de balayage sélectionnées sont de 0,5 s.scan-1 (F) ou de 0,25 
s.scan-1 (DF). 
Un échantillon contenant du samarium à une concentration de 1.10-4 mol.L-1 en 
présence de DTPA dans les proportions Sm:DTPA 1:1,25 a été analysé dix fois pendant 
une minute en injection directe et dix fois par HILIC ESI-MS dans les mêmes conditions 
de séparation étudiées dans le chapitre III (annexe 4). Pour chaque mode d’acquisition 








déterminés, avec A, le numéro atomique des isotopes considérés du samarium, à savoir 
147Sm, 148Sm, 149Sm, 152Sm, 154Sm. La valeur moyenne de ces rapports d’intensité a été 
calculée à partir des dix mesures effectuées. Les rapports d’abondances théoriques 
obtenus à l’aide du logiciel prennent en compte la répartition des isotopes des atomes 
du DTPA et d’un isotope du samarium. L’ensemble de ces données est présenté dans le 
Tableau 26. Les valeurs des rapports isotopiques naturels proposées par l’IUPAC [168] 
sont également reportées dans ce tableau. 



































































































F P 0,315 1,461 1,356 1,581 2,587 2,234 
F C 0,311 1,486 1,365 1,585 2,606 2,291 
DF P 0,317 1,482 1,360 1,590 2,604 2,247 




obtenus par HILIC 
ESI-MS 
F P 0,318 1,473 1,383 1,611 2,618 2,274 
F C 0,305 1,510 1,363 1,594 2,655 2,320 
DF P 0,331 1,493 1,350 1,585 2,567 2,230 
DF C 0,286 1,473 1,356 1,612 2,671 2,359 














Rapports isotopiques naturels du 
samarium issus de l’IUPAC [168] 
0,416 2,032 1,523 1,872 3,624 3,083 
Tableau 26 : moyenne des rapports des intensités du complexe Sm-DTPA contenant un isotope particulier du samarium sur celle du complexe 150Sm-
DTPA obtenue par injection directe et par HILIC ESI-MS ainsi que les rapports théoriques calculés par le logiciel d’exploitation des spectres de masse et les 
rapports élémentaires issus de l’IUPAC [168] F : 0,5 s.scan-1. DF : 0,25 s.scan-1. P : mode profil, C : mode centroïde 
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La répétabilité de la mesure a été évaluée avec l’écart-type de la mesure de chaque 
rapport pour les dix échantillons. La justesse a été obtenue en comparant la moyenne 
des rapports des intensités mesurées aux rapports de celles des spectres théoriques. 
L’ensemble des données est présenté dans le Tableau 27. 
Les données du Tableau 26 montrent que les valeurs des rapports élémentaires 
proposés par l’IUPAC sont différentes de celles des rapports théoriques calculés par le 
logiciel d’exploitation. Ceci est dû à la prise en compte de l’isotopie des atomes de DTPA 
dans la valeur des rapports calculée par le logiciel. Malheureusement, les algorithmes de 
calculs des spectres de masse utilisés par le logiciel d’exploitation sont confidentiels et 
aucune information n’a pu être obtenue auprès du constructeur. Par conséquent, nous 
n’avons pas pu recalculer les rapports isotopiques du samarium sous forme élémentaire 
à partir des rapports isotopiques mesurés sous forme du complexe [Sm-DTPA+H]-. Ainsi 
la comparaison avec les données concernant les rapports isotopiques du samarium 
naturel proposés par l’IUPAC n’a pas pu être réalisée à ce stade. En revanche, des études 
décrivent des méthodes et des algorithmes permettant de déterminer la contribution 
isotopique de chaque élément sur un rapport m/z grâce à la formule chimique de 
l’espèce d’intérêt [174-176]. L’application de ces méthodes de calculs à nos résultats est 






















Répétabilité (écart-type) (%) 4,4% 3,4% 3,3% 2,2% 3,0% 3,5% 
Justesse (%) 4,0% -1,1% -0,1% -1,0% -3,0% -4,2% 
F C 
Répétabilité (écart-type) (%) 1,7% 1,5% 1,7% 1,2% 1,6% 1,7% 
Justesse (%) 2,9% 0,5% 0,7% -0,8% -2,3% -1,7% 
DF P 
Répétabilité (écart-type) (%) 4,1% 2,5% 2,7% 1,9% 2,1% 2,8% 
Justesse (%) 4,8% 0,3% 0,3% -0,5% -2,4% -3,6% 
DF C 
Répétabilité (écart-type) (%) 2,6% 3,4% 2,7% 1,0% 1,6% 1,0% 
Justesse (%) 2,8% -0,1% 0,7% -0,7% -1,6% -1,6% 
HILIC ESI-MS 
F P 
Répétabilité (écart-type) (%) 7,5% 6,5% 5,7% 6,8% 7,8% 6,0% 
Justesse (%) 5,2% -0,3% 1,9% 0,8% -1,8% -2,5% 
F C 
Répétabilité (écart-type) (%) 6,5% 5,0% 4,3% 4,9% 4,7% 5,0% 
Justesse (%) 0,8% 2,2% 0,6% -0,3% -0,4% -0,5% 
DF P 
Répétabilité (écart-type) (%) 9,1% 6,2% 6,0% 5,5% 4,7% 4,6% 
Justesse (%) 9,3% 1,0% -0,5% -0,8% -3,7% -4,4% 
DF C 
Répétabilité (écart-type) (%) 6,1% 5,1% 5,0% 4,2% 4,0% 4,5% 
Justesse (%) -5,3% -0,4% 0% 0,8% 0,2% 1,2% 
Tableau 27 : répétabilité et justesse de la mesure isotopique du complexe [Sm-DTPA+H]- par injection directe et par HILIC ESI-MS. 
F : 0,5 s.scan-1. DF : 0,25 s.scan-1. P : mode profil, C : mode centroïde 
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D’après le Tableau 27, on peut observer qu’en injection directe : 
- quelles que soient les conditions d’analyse, la répétabilité de la mesure est 
inférieure à 5 % ; 
- la justesse de la mesure est de l’ordre de 2 % en mode centroïde et inférieure à 5 % 
en mode profil. 
Les données du Tableau 27 indiquent également que par HILIC ESI-MS : 
- la répétabilité de la mesure est toujours inférieure à 10 % quelles que soient les 
conditions d’analyse. Des justesses de mesure de l’ordre de 2 % sont obtenues par 
comparaison avec les rapports théoriques, à l’exception du rapport des intensités 
correspondant à 144Sm-DTPA/150Sm-DTPA où la justesse est comprise entre 5 et 10 %. 
Ceci s’explique par la faible abondance du 144Sm ; la contribution du bruit de fond à la 
mesure de l’intensité de ce rapport m/z est ainsi plus importante ; 
- les mesures effectuées en mode centroïde sont plus répétables qu’en mode profil 
avec une répétabilité de l’ordre de 5 %. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’intensité 
maximale du pic centroïde est obtenue à partir de l’ensemble des points composant 
l’enveloppe du pic, tandis l’intensité maximale en mode profil est obtenue avec une seule 
valeur d’intensité. La mesure de cette dernière induit donc plus de variabilité ; 
- concernant la justesse, celle-ci est sensiblement meilleure en mode centroïde qu’en 
mode profil pour les mêmes raisons que pour la répétabilité ; 
En ce qui concerne les deux fréquences d’acquisition, aucune tendance n’est observée 
en injection directe et en HILIC ESI-MS. En revanche, la taille des fichiers d’acquisition 
est deux fois plus importante avec la fréquence de 0,25 s.scan-1. Les fichiers en LC ESI-MS 
étant déjà très volumineux, une fréquence de 0,5 s.scan-1 est préférable. 
Que ce soit en injection directe ou en couplage HILIC ESI-MS, le mode d’acquisition 
centroïde avec une fréquence de 0,5 s.scan-1 présente un bon compromis pour 
l’obtention d’analyses répétables et justes avec des fichiers d’acquisition moins 
volumineux. Par ailleurs, les performances analytiques en terme de justesse et de 
répétabilité pour la caractérisation isotopique d’une espèce sont meilleures par injection 
directe que par HILIC ESI-MS. Cela est notamment dû au fait que les données par HILIC 
ESI-MS sont obtenues à partir d’un signal transitoire, tandis qu’en injection directe les 
données sont mesurées sur un signal continu ; les signaux n’ont ainsi pas la même forme.  
Comme indiqué précédemment, il est difficile de comparer ces données avec la 
littérature puisque la mesure isotopique par couplage LC ESI-MS de complexes de 
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lanthanide n’a jamais été décrite. Il s’agit donc des premières données en LC ESI-MS. 
Toutefois, la mesure des rapports isotopiques des isotopes du néodyme pour les 
applications nucléaires été réalisée par IC-HPLC ICP-MS-MC [60]. Des répétabilités de 
l’ordre de 0,2 % ont été obtenues après la séparation. Concernant l’injection directe en 
ESI-MS, les rapports isotopiques d’éléments comme l’uranium, l’argent, le thallium ou le 
bore ont été mesurés [171-173]. Les mesures ayant été directement réalisées sur les 
isotopes des éléments d’intérêt, les auteurs ont pu comparer leurs résultats avec les 
abondances élémentaires naturelles. Des justesses allant de 1,8 % à 0,4 ‰ ont été 
obtenues [171-173], ce qui est en accord avec les gammes de justesse que nous avons 
relevées. 
Le potentiel de l'utilisation de l’ESI-MS pour effectuer des mesures isotopiques en 
injection directe et par HILIC ESI-MS a été évalué avec le complexe [Sm-DTPA+H]-. La 
répétabilité de la mesure des rapports isotopiques des isotopes du samarium en tenant 
compte des isotopes du ligand DTPA a été déterminée, de même que la justesse, en utilisant 
les spectres théoriques simulés par le logiciel. Elles sont respectivement inférieures à 5 % et 
de l’ordre de 2 % en injection directe et inférieures à 10 % et de l’ordre de 2 % par HILIC 
ESI-MS. Les rapports isotopiques du samarium élémentaire déterminés à partir des 
rapports isotopiques du complexe [Sm-DTPA+H]- n’ont pas pu être recalculés en raison de 
la confidentialité des algorithmes du logiciel d’exploitation des spectres de masse. 
Cependant, des méthodes de déconvolution de ces spectres de masse sont décrites dans la 
littérature et l’application de ces méthodes est en cours de réalisation. 
5  Conclusion 
Une méthode de quantification a été développée par HILIC ESI-MS dans le but de 
séparer, caractériser et quantifier des complexes de lanthanides d’intérêt pour l’aval du 
cycle du combustible nucléaire usé. Les complexes de samarium et de néodyme à ligands 
DTPA et EDTA ont été étudiés. Une méthode de quantification par étalonnage externe 
sans étalon interne a été développée à cause de la modification de la répartition des 
espèces dans nos conditions expérimentales, lors de l’ajout des étalons internes 
envisagés, comme le Tb-EDTA, le Tb-DTPA, le Tm-DTPA et le Tm-EDTA. La méthode des 
ajouts dosés n’a pas été envisagée également à cause de cette modification de la 
répartition des espèces. Le mode d’acquisition « fullscan » a été conservé à cause d’une 
diminution de la sensibilité en mode « SRM ». Ces résultats confirment que l’aspect 
quantitatif de l’analyse de spéciation par HILIC ESI-MS est soumis à des contraintes. Les 
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méthodes classiques en ESI-MS d’amélioration des performances de la méthode de 
quantification en termes notamment de spécificité et de répétabilité, comme le mode 
« MRM » ou l’ajout d’étalon interne, ne sont pas applicables. Toutefois, la stabilité du 
signal obtenue lors des 24 injections montre que la dérive du signal est faible. 
Les limites de quantification des complexes de lanthanides par HILIC ESI-MS en 
mode fullscan ont été évaluées et sont de l’ordre 1.10-5 mol.L-1 pour les complexes de 
DTPA, de 6,2.10-6 mol.L-1 pour le complexe Sm-EDTA et 1,7.10-5 mol.L-1 pour le complexe 
Nd-EDTA. Le domaine de linéarité de la réponse du signal en ESI-MS a été validé par 
tests statistiques pour l’ensemble des complexes. Ce domaine s’étend sur environ un 1,5 
ordre de grandeur de 10-5 mol.L-1. La stabilité et la justesse de la mesure ont été 
déterminées et sont inférieures à 5 %. Ces résultats montrent que, bien que le domaine 
de linéarité du signal en ESI-MS soit relativement restreint comparé à ceux obtenus pour 
l’analyse de molécules organiques, la méthode de quantification développée au cours de 
cette étude permet d’atteindre des performances analytiques acceptables.  
Le potentiel de l’utilisation de l’ESI-MS pour la mesure isotopique de composés 
d’intérêt contenus dans les phases aqueuses des procédés de traitement du combustible 
usé et pour la mise en œuvre future d’approches de quantification par dilution 
isotopique a été évalué avec le complexe [Sm-DTPA+H]- en injection directe et par HILIC 
ESI-MS. À notre connaissance, concernant la caractérisation isotopique des complexes de 
lanthanides par HILIC ESI-MS, ces données préliminaires sont les premières à être 
obtenues. Les rapports isotopiques du samarium à partir des rapports isotopiques du 
complexe [Sm-DTPA+H]- n’ont pas pu être déterminés en raison de la confidentialité des 
algorithmes du logiciel d’exploitation des spectres de masse. Cependant, des méthodes 
de déconvolution de ces spectres de masse sont décrites dans la littérature et 
l’application de ces méthodes est en cours de réalisation. 
Afin de pouvoir déterminer la spéciation des lanthanides en une seule analyse, le 
couplage de la chromatographie en mode HILIC avec les spectrométries de masse ICP-
MS et ESI-MS a été mis en œuvre et fait l’objet du prochain chapitre. Ce couplage permet 
d’obtenir des informations exhaustives, à savoir la caractérisation structurale, 
élémentaire et isotopique des espèces en solution de manière simultanée. Le 
développement d’une méthode de quantification simultanée par HILIC ESI-MS et HILIC 
ICP-MS sera aussi présenté. Cette méthode de quantification par HILIC ICP-MS permettra 









Vers l’analyse de spéciation exhaustive : 
mise au point du couplage simultané de la 
chromatographie en mode HILIC avec l’ESI-
MS et l’ICP-MS 
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Dans l’objectif de caractériser et de quantifier en une seule analyse l’ensemble des 
espèces de lanthanides présentes dans un échantillon, une méthode d’analyse de 
spéciation par chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC) couplée 
simultanément à la spectrométrie de masse à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) 
et à source plasma à couplage inductif (ICP-MS) a été développée. Ce chapitre présente 
les développements méthodologiques et instrumentaux réalisés pour la mise en place de 
cette méthode. La première partie est consacrée à la mise au point d’un diviseur de flux 
permettant de scinder la phase mobile vers les deux types de spectromètre de masse 
tout en tenant compte des contraintes spécifiques de chaque instrument. Si les phases 
mobiles de l’HILIC sont compatibles avec les conditions d’ionisation en ESI-MS, 
l’introduction de solvant organique dans l’ICP-MS nécessite un certain nombre de 
précautions. L’ensemble des paramètres instrumentaux associés seront donc également 
présentés. La deuxième partie décrit le développement d’une méthode de quantification 
simultanée par HILIC ESI-MS et par HILIC ICP-MS. Les performances analytiques y sont 
présentées, en particulier la linéarité ainsi que la justesse de la mesure des analytes avec 
chaque instrument. La distribution des espèces de lanthanides dans les échantillons a 
alors été calculée à partir des données obtenues avec chaque spectromètre de masse et 
fait l’objet de la troisième partie. 
1  Faisabilité du couplage simultané de la chromatographie 
en mode HILIC avec l’ESI-MS et l’ICP-MS 
Pour la mise en place du couplage simultané de la chromatographie en mode HILIC 
avec l’ESI-MS et l’ICP-MS, le système d’étude est identique à celui utilisé dans le chapitre 
IV, à savoir du samarium et du néodyme en présence de DTPA et d’EDTA. Les 
concentrations en samarium et en néodyme sont chacune de 1.10-4 mol.L-1, soit 
respectivement 17,4 ppm et 16,7 ppm. Les proportions lanthanides:EDTA:DTPA sont de 
2:1,75:0,75. Cela constitue l’échantillon test. La phase mobile est composée de 70/30 
(v/v) acétonitrile/eau ; 15 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium ; 0,5 % d’acide formique. Le 
débit de la phase mobile est de 300 µL.min-1 (Dsép).  
1-a)  Dimensionnement d’un système de couplage spécifique 
Différents types de diviseurs de flux existent : les micromixers à rapport de partage 
fixé ou variable et les connectiques en T sans volume mort dont le rapport de partage 
dépend des tubulures en aval de la connectique en T. Dans notre étude, nous avons 
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choisi d’utiliser un diviseur de flux avec une connectique en T sans volume mort (annexe 
4), afin de pouvoir s’adapter aux contraintes instrumentales de chaque spectromètre de 
masse. Ces contraintes vont imposer le rapport de partage de la phase mobile vers l’ESI-
MS et l’ICP-MS. Concernant l’ESI-MS, l’étude menée au chapitre IV a montré que celui-ci 
peut supporter jusqu’à 100 % du débit de la phase mobile. Les contraintes pour le 
partage de flux sont essentiellement imposées par l’ICP-MS. Par ailleurs, les longueurs 
des tubulures dépendent des distances entre les instruments du laboratoire installés en 
zone contrôlée pour les futures analyses d’échantillons radioactifs. Ainsi le 
dimensionnement du diviseur de flux doit tenir compte des contraintes suivantes : 
- les longueurs des tubulures vers l’ICP-MS et l’ESI-MS qui sont : LICP-MS = 4,6 m et LESI-
MS = 1,5 m ; 
- le débit de nébulisation du nébuliseur (Dnéb,max) qui est fixé à 200 µL.min-1 pour ces 
premiers essais ; 
- la concentration de l’analyte introduite dans l’ICP-MS qui ne doit pas dépasser 
20 ppb. Cette concentration permet de rester dans le mode impulsion du détecteur de 
l’ICP-MS (chapitre I), lors de l’analyse de signaux transitoires. Cela permet de garantir 
les performances analytiques, à savoir la répétabilité et la justesse de la mesure, les 
meilleures possible lors de la mise en place de méthode de quantification. 
Cette dernière contrainte implique l’introduction d’un débit d’appoint d’acide 
nitrique 2% dans le flux allant vers l’ICP-MS. En plus de diluer les analytes en solution 
pour ne pas saturer la détection par ICP-MS, ce débit d’appoint (Dap) a deux autres rôles : 
diminuer la charge en solvant organique introduite dans la source de l’ICP-MS afin 
d’améliorer la stabilité et la sensibilité de la mesure du signal et adapter le débit du 
nébuliseur de l’ICP-MS. Le mélange des deux flux est effectué à l’aide d’une chambre de 
mélange de faible volume (annexe 4) pour diminuer les effets de dispersion. Par ailleurs, 
dans le cadre de futurs développements de méthode de quantification par dilution 
isotopique, ce débit d’appoint pourra permettre l’introduction de traceurs post-colonne 
pour une approche par dilution isotopique non spécifique (chapitre IV). 
Le schéma de principe du couplage simultané entre la chromatographie en mode 
HILIC, l’ESI-MS et l’ICP-MS, récapitulant les contraintes instrumentales est présenté dans 
la Figure 58 : 
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Figure 58 : schéma de principe du couplage simultané entre la chromatographie en mode 
HILIC, l’ESI-MS et l’ICP-MS, avec les différents débits dans chaque partie du montage 
Les paramètres restant à déterminer pour le dimensionnement du couplage sont les 
suivants : 
- les diamètres des tubulures amenant la phase mobile vers l’ESI-MS et l’ICP-MS ; 
- la valeur du débit d’appoint (Dap) ; 
- le rapport de partage (R) des débits de l’ESI-MS (DESIMS) et de l’ICP-MS (DICP-MS). 
Concernant le rapport de partage R, celui-ci peut être déterminé de manière 
théorique : au niveau du diviseur de flux, la perte de charge linéaire dans la partie ICP-
MS (∆[fPgL) est égale à la perte de charge linéaire au niveau de l’ESI-MS (∆QL[gL), 
d’où l’égalité suivante (Équation 10) : 






Équation 10 : égalité des pertes de charges de chaque partie au niveau du diviseur de flux avec 
∆p (Pa) la perte de charge linéaire dans une tubulure ; Λ le coefficient de perte de charge ; d le 
diamètre du tube, ρ la masse volumique du fluide (kg.m-3), u la vitesse linéaire (m.s-1) et L la 








LESI-MS = 1,5 m
LICP-MS = 4,6 m
- Dnéb,max = 200 µL.min
-1








Sachant que le coefficient de perte de charge est relié au nombre de Reynolds 








Équation 11 : relation entre le coefficient de perte de charge Λ et le nombre de Reynolds Re 
avec ρ la masse volumique de la phase mobile, η viscosité dynamique de la phase mobile (Pa.s), u la 
vitesse linéaire (m.s-1) et d le diamètre du tube (m) 









Équation 12 : relation en la perte de charge ∆p, η viscosité dynamique de la phase mobile 
(Pa.s), u la vitesse linéaire(m.s-1), d le diamètre du tube (m) et L la longueur du tube (m) 
Sachant que la vitesse linéaire dans la tubulure est reliée au débit volumique de la 
phase mobile (Équation 13),  




Équation 13 : relation entre le débit volumique D (m3.s-1) et la vitesse linéaire u (m.s-1) avec S la 
section du tube (m2) et d le diamètre du tube  

















Équation 14 : relation entre débit de l’ICP-MS et celui de l’ESI-MS, ainsi que la longueur et le 
diamètre des tubulures et R le rapport de partage 
Ainsi, une relation entre le rapport de partage R, les diamètres et les longueurs des 
tubulures a été déterminée. Par ailleurs, la fraction de phase mobile allant vers l’ESI-MS 
(%$IG−I
%é
) est égale à 

3





. Par conséquent, dans notre 
étude, seuls les diamètres des tubulures de l’ESI-MS et de l’ICP-MS sont à déterminer 
pour le dimensionnement du rapport de partage.  
Afin de pouvoir sélectionner le couple de diamètres adéquats imposant le débit de 
l’ESI-MS et de l’ICP-MS, il est nécessaire de connaître tout d’abord le débit d’appoint et 
plus précisément le facteur de dilution nécessaire pour satisfaire la contrainte de 20 ppb 
introduits dans l’ICP-MS. Pour déterminer ce facteur de dilution, la concentration 
moyenne en élément entre le début et la fin de chaque pic chromatographique a été 
calculée dans l’échantillon test, après analyse par HILIC ESI-MS. La répartition des 
espèces a été calculée d’après la méthode établie au chapitre IV (Équation 7 ; chapitre 
IV) . La Figure 59 présente la séparation de l’échantillon test et le Tableau 28 les données 
permettant le calcul de ces concentrations post-colonne. 
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Figure 59 : séparation des complexes Sm-DTPA, Nd-DTPA, SM-EDTA et Nd-EDTA par HILIC ESI-
MS. Phase stationnaire Acquity (100 x 2,1 mm ; 1,7 µm). Phase mobile : 70/30 (v/v) 
acétonitrile/eau ; 15 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium ; 0,5 % d’acide formique. Débit : 0,3 mL.min-1. 
Vinj : 3 µL.  
Élément minj (ng) Espèces Répartition 
(%) 




55,7 25,2 0,72 0,216 134 
Sm-
EDTA 
44,3 20,0 0,78 0,234 99 
Nd 43,2 Nd-
DTPA 
57,5 24,8 0,83 0,249 115 
Nd-
EDTA 
42,5 18,4 0,70 0,21 101 
Tableau 28 : concentration moyenne en élément entre le début et la fin de chaque pic 
chromatographique avec minj la masse d’élément injectée ; mespèce la masse d’élément au sein de 
chaque espèce ; w la largeur du pic chromatographique ; Vpic le volume du pic chromatographique ; 
Cpost la concentration de l’élément entre le début et la fin du pic chromatographique  
D’après le Tableau 28, la concentration de l’élément entre le début et la fin du pic 
chromatographique est respectivement de 134 ppb, 115 ppb, 99 ppb et 101 ppb pour le 
Sm présent au sein du complexe Sm-DTPA, le Nd présent au sein du complexe Nd-DTPA, 
le Sm présent au sein du complexe Sm-EDTA et le Nd présent au sein du complexe Nd-
EDTA. Les concentrations en lanthanide de cet échantillon test étant situées en milieu de 
gamme de linéarité en ESI-MS, celles-ci sont trois fois inférieures aux concentrations de 
la limite haute du domaine de linéarité. Ainsi les concentrations maximales, post-
colonne, en élément susceptibles d’être introduites dans l’ICP-MS sont respectivement 
de 402 ppb, 345 ppb, 297 ppb et 303 ppb. Afin de vérifier la contrainte de 20 ppb 





































introduits dans l’ICP-MS, le facteur de dilution engendré par le débit d’appoint doit être 
au moins de 20. Sachant que Dnéb,max = 200 µL.min-1 alors Dap = 190 µL.min-1 et DICP-MS,max 
= 10 µL.min-1. Le débit provenant de la colonne étant Dsép= 300 µL.min-1, la fraction de 
phase mobile allant vers l’ICP-MS 
3
3
 est de 3 %. Cette donnée permet d’obtenir une 
condition sur les diamètres des tubulures, derniers paramètres non déterminés pour le 
dimensionnement du partage de phase mobile. Les détails du calcul sont présentés en 
Équation 15.  
1
 + 1











Équation 15 : calcul de la condition sur les diamètres de tubulures de l’ESI-MS et de l’ICP-MS 
D’après l’Équation 15, le rapport des diamètres est de 1,8 pour une fraction allant 
vers l’ICP-MS de 3%. Ce rapport ne doit pas être inférieur à cette valeur pour que la 
contrainte de 20 ppb introduite dans l’ICP-MS soit respectée. Par ailleurs, les diamètres 
ont été choisis pour être les plus faibles possibles afin de limiter les phénomènes de 
dispersion dans les tubulures. Parmi les tubulures en PEEK disponibles 
commercialement, le couple dESI-MS = 125 µm et dICP-MS = 65 µm permet d’obtenir un 
rapport de 1,9, en adéquation avec la valeur minimale de 1,8. 
Avec ces diamètres de tubulures, les fractions de phase mobile allant vers l’ESI-MS et 
l’ICP-MS sont respectivement de 97,7 % et de 2,3 % soit DESI-MS = 293 µL.min-1 et DICP-MS = 
7 µL.min-1. Ainsi le débit Dap a été fixé à 140 µL.min-1 pour obtenir un facteur de dilution 
de 21. 
L’ensemble des paramètres pour le dimensionnement du système de couplage ont 
été déterminés et sont résumés dans le Tableau 29 : 
Paramètres Valeurs 
Dsép 300 µL.min-1 
Dnéb,max 200 µL.min-1 
LICP-MS 4,6 m 
LESI-MS 1,5 m 
dICP-MS 65 µm 
dESI-MS 125 µm 
Dap 140 µL.min-1 
Tableau 29: paramètres nécessaires pour le dimensionnement du système de couplage 
Les débits expérimentaux ont ensuite été mesurés et sont respectivement DESI-MS = 
295 µL.min-1 et DICP-MS = 5 µL.min-1 pour l’ESI-MS et l’ICP-MS avec Dsép = 300 µL.min-1, 
soit respectivement 98,3 % et 1,7 % pour l’ESI-MS et l’ICP-MS. Les fractions de phase 
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mobile obtenues expérimentalement sont en adéquation avec celles déterminées 
théoriquement. Le débit d’appoint a été maintenu à 140 µL.min-1, ce qui fixe le facteur de 
dilution à 29, en accord avec les contraintes instrumentales. 
La Figure 60 présente le schéma récapitulatif de principe du couplage simultané 
entre la chromatographie en mode HILIC, l’ESI-MS et l’ICP-MS : 
 
Figure 60 : schéma de principe du couplage simultané entre l’HILIC, l’ESI-MS et l’ICP-MS avec 
l’ensemble des paramètres instrumentaux 
La Figure 61 présente les deux jonctions utilisées pour réaliser le montage du 
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1-b)  Mise en œuvre du couplage simultané de la chromatographie 
en mode HILIC avec l’ICP-MS et l’ESI-MS 
Comme indiqué précédemment, l’introduction de matrice hydro-organique dans une 
source ICP peut nécessiter des précautions particulières afin de pouvoir obtenir des 
performances analytiques en termes de sensibilité et de stabilité du signal en ICP-MS les 
meilleures possibles [62,64,177]. Dans notre étude, le pourcentage d’acétonitrile 
introduit dans l’ICP-MS pour ces premiers essais dans le débit du nébuliseur est 
inférieur à 3 %. Ce faible pourcentage d’acétonitrile ne modifierait sans doute pas les 
performances de l’ICP-MS [62,64,177]. Cependant, plusieurs précautions ont été prises 
dans le cadre de futures analyses avec une composition en solvant organique plus élevé, 
à savoir supérieure à 20 %, qui pourrait impacter significativement le signal en ICP-MS. 
De l’oxygène a été introduit au niveau du gaz de transport de l’échantillon afin d’oxyder 
le carbone en CO2 dans le plasma. Cet ajout permet d’éviter les dépôts de carbone au 
niveau de l’interface. Les cônes en nickel de l’interface de l’ICP-MS ont été remplacés par 
des cônes en platine, plus résistants en présence d’oxygène. La chambre de nébulisation 
a été refroidie à 2°C par effet Peltier afin de condenser au maximum les vapeurs de 
solvant organique et de réduire la charge de solvant introduite dans le plasma.  
L’échantillon test a été analysé avec le système de couplage simultané. Les conditions 
chromatographiques sont identiques à celles du chapitre IV (annexe 4) et la colonne 
utilisée est la colonne Aqcuity (100 x 2,1 mm ; 1,7 µm). Les paramètres ESI-MS et ICP-MS 
ont été optimisés afin d’obtenir les signaux ESI-MS et ICP-MS les plus stables et les plus 
intenses possibles. Ces paramètres instrumentaux sont présentés dans Tableau 30. En 
ESI-MS, le mode fullscan a été utilisé et en ICP-MS, l’ensemble des isotopes du samarium 





Mode d’acquisition fullscan puissance 1400 W 
Tension de spray - 4 kV injecteur 2 mm 
Gaz séchant 35 ua gaz plasmagène 14 L.min-1 
Gaz auxiliaire 30 ua gaz auxiliaire 0,89 L.min-1 
Température de 
vaporisation 
400°C gaz de nébulisation 1,04 L.min-1 
Température du 







  oxygène 4 mL.min-1 
  cônes platine 
Tableau 30 : paramètres instrumentaux ESI-MS et ICP-MS en couplage simultané 
La Figure 62 présente les chromatogrammes de la séparation par HILIC obtenus 





Figure 62 : Séparation en mode isocratique des complexes Sm-DTPA, Sm-EDTA, Nd-DTPA et Nd-
EDTA par HILIC couplée simultanément à a) l’ESI-MS et b) l’ICP-MS. Colonne Acquity (100 x 2,1 mm, 
1,7 µm), 70/30 (v/v) acétonitrile/eau [NH4CH3COO] = 15 mmol.L-1 0,5 % d’acide formique. Débit = 
0,3 mL.min-1. Vinj = 3 µL; Proportion Ln:EDTA:DTPA 2:1,75:0,75 ; [Sm] = [Nd] = 1.10-4 mol.L-1 
D’après la Figure 62, on remarque que les temps de rétention entre l’ESI-MS et l’ICP-
MS sont décalés de 1,6 min, du fait de la longueur de 4,6 m de la tubulure en ICP-MS et 
du débit de 5 µL.min-1 amenant la phase mobile dans la chambre de nébulisation. Les 
épaulements des pics chromatographiques observés en ICP-MS (Figure 62b) peuvent 
être dus aux phénomènes de dispersion à cause de la longueur de la tubulure mais 
également à cause de la chambre de nébulisation comme décrit dans la littérature, lors 
de la mise au point d’un couplage entre la RP-HPLC et les spectromètres de masse APCI-
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MS et ICP-MS [131]. Malgré ces différences entre l’ESI-MS et l’ICP-MS, le système de 
couplage ne détériore pas les performances de séparation engendrées par la colonne 
chromatographique. La séparation des espèces en ESI-MS et en ICP-MS est satisfaisante. 
Par ailleurs, aucune autre espèce de samarium et de néodyme n’a été détectée par ESI-
MS et par ICP-MS, ce qui confirme la complexation totale des lanthanides par les ligands 
DTPA et EDTA. 
Ce développement instrumental permet d’obtenir des informations de spéciation 
exhaustives grâce à la complémentarité des spectromètres de masse. L’ESI-MS permet 
une analyse structurale des espèces séparées comme le montre, par exemple, le spectre 
de masse du Sm-DTPA présenté en Figure 63 issu du pic chromatographique de la 
séparation (Figure 62). 
 
Figure 63 : spectre de masse ESI-MS en mode d’ionisation négatif de Sm-DTPA 
Ainsi l’ESI-MS permet d’atteindre la stœchiométrie et la charge des complexes ainsi 
que la nature des ligands coordonnés. Par ailleurs, l’ICP-MS permet d’obtenir des 
informations élémentaires et isotopiques des éléments contenus dans chaque complexe. 
En effet, l’ICP-MS permet de détecter les isotopes des éléments présents au cours de la 
séparation. L’analyse des rapports isotopiques du samarium et du néodyme est 
actuellement en cours de traitement. 
Les résultats obtenus par HILIC ESI-MS au cours de cette étude peuvent également 
être comparés à ceux obtenus par HILIC ESI-MS mis en évidence le chapitre précédent 
(chapitre IV) afin d’évaluer l’impact de ce système de couplage sur les dispersions extra-
colonne. Ainsi la résolution (Rs) et l’efficacité par le biais du nombre de plateaux 
théoriques (N) ont été calculées pour les séparations présentées en Figure 62 et en 
Figure 45 (chapitre IV). Ces données sont présentées dans le Tableau 31. Les facteurs de 
T: - p ESI Q3MS [200,000-650,000]



























rétention et de sélectivité dépendant essentiellement de la séparation 
chromatographique ; ils sont identiques pour les deux systèmes et ne sont pas présentés 
dans le Tableau 31. 
 
Rs N  
Espèces HILIC ESI-MS seul 
HILIC ESI-MS 
couplage 
















Tableau 31 : données chromatographiques de la séparation des complexes Sm-DTPA, Sm-EDTA, 
Nd-DTPA et Nd-EDTA par HILIC ESI-MS seul et par HILIC ESI-MS avec le système de couplage 
simultané. Les formules appliquées pour le calcul de Rs et N sont mentionnées en annexe 3. 
D’après ce tableau, on peut remarquer que les données obtenues par HILIC ESI-MS au 
chapitre IV et celles obtenues avec le système de couplage spécifique sont similaires. 
Ainsi le dispositif instrumental n’impacte pas la résolution et l’efficacité de la séparation 
et n’introduit donc que peu d’effets de dispersion. 
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La faisabilité du couplage simultané de la chromatographie en mode HILIC à l’ESI-MS 
et à l’ICP-MS pour l’analyse de spéciation des lanthanides a été démontrée. Un dispositif de 
couplage simultané spécifique a été mis au point à l’aide d’un échantillon témoin en tenant 
compte des contraintes spécifiques de chaque instrument et de longueurs de tubulures. Le 
diviseur de flux permet de scinder le débit de phase mobile dont 98,3 % dirigé vers l’ESI-MS 
et 1,7 % dirigé vers l’ICP-MS. Un débit d’appoint d’acide nitrique 2 % (w/w) a été ajouté en 
amont de la chambre de nébulisation afin de diluer l’échantillon avant l’analyse par ICP-
MS. Ce débit permet également de diminuer la charge en solvant organique introduite dans 
la source de l’ICP-MS mais également d’adapter le débit du nébuliseur de l’ICP-MS. Malgré 
le faible pourcentage de solvant organique introduit dans l’ICP-MS pour ces premiers 
essais, de l’oxygène a été ajouté au niveau du gaz de nébulisation, la chambre de 
nébulisation a été refroidie à 2°C et des cônes en platine ont été utilisés. Les complexes de 
samarium et de néodyme à ligands DTPA et EDTA ont été séparés et caractérisés par HILIC 
ESI-MS et par HILIC ICP-MS simultanément. La séparation n’est pas modifiée par le 
système de couplage comparativement à la séparation obtenue au chapitre précédent. Par 
ailleurs, les 4,6 m de longueur de tubulures ainsi que le débit de 5 µL.min-1 amenant la 
phase mobile vers l’ICP-MS n’engendrent qu’une augmentation du temps de rétention de 
1,6 min et de faibles effets de dispersion observables au niveau des épaulements des pics 
chromatographiques. 
Des premiers essais de quantification simultanée ont ensuite été réalisés par le biais de 
ce montage et sont présentés dans le prochain paragraphe. 
2  Premiers essais de quantification des complexes de 
lanthanides en parallèle par HILIC ESI-MS et HILIC ICP-
MS 
Les développements préliminaires d’une première méthode de quantification 
simultanée par ESI-MS et ICP-MS des complexes de lanthanides à ligands DTPA et EDTA 
ont été réalisés. Les développements effectués au chapitre IV ont été repris. Par 
conséquent, une méthode par étalonnage externe sans étalon interne a été envisagée à 
cause de la modification de la distribution des espèces lors de l’ajout d’un étalon interne. 
Le système d’étude est identique à celui du chapitre IV et les proportions 
lanthanide:EDTA:DTPA sont 2:1,75:0,75. Les paramètres ESI-MS et ICP-MS ont été 
optimisés et sont identiques à ceux présentés dans le Tableau 30. Les performances 
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analytiques obtenues en termes de linéarité, de répétabilité et de justesse par HILIC ESI-
MS et par HILIC ICP-MS simultanément sont présentés dans cette partie. 
2-a)  HILIC ESI-MS 
Afin de déterminer les performances analytiques de cette méthode de quantification 
par HILIC ESI-MS, six niveaux de concentration ont été sélectionnés dans le domaine de 
linéarité de l’ESI-MS déterminé au chapitre IV. La gamme de concentration de la droite 
d’étalonnage s’étend de 2.10-5 mol.L-1 à 4.10-4 mol.L-1 en lanthanide total ([Sm] = [Nd]) 
(annexe 4). Trois droites d’étalonnage ont été réalisées (trois répliques) et une droite 
d’étalonnage moyenne a été calculée à partir des trois premières. Cela a permis d’obtenir 
des écarts types de concentrations pour chaque niveau de concentration. Les 
concentrations ont été calculées par la méthode présentée au chapitre IV (Équation 8, 
chapitre IV), cette méthode reposant sur l’égalité des rendements d’ionisation des 
complexes de lanthanides. 
2-a-1)  Linéarité de la réponse du signal  
La linéarité de la droite d’étalonnage moyenne a été vérifiée par les tests employés au 
chapitre IV, à savoir l’ANOVA et la prédominance du terme quadratique [63] ; les 
coefficients de régression linéaire ont également été déterminés. La Figure 64 présente 











Figure 64 : droites d’étalonnage moyennes des complexes a) Sm-DTPA b) Nd DTPA c) Sm-EDTA 
d) Nd-EDTA. Les barres d’erreur associées à chaque niveau de concentration sont également 
présentées. 
La Figure 64 montre que les écarts-types associés à chaque niveau de concentration 
sont inférieures à 10%. De plus les tests statistiques sont validés sur l’ensemble du 
domaine de quantification. Cette linéarité du signal en ESI-MS est en adéquation avec les 
résultats obtenus au chapitre IV 
2-a-2)  Répétabilité et justesse de la mesure  
Afin de déterminer la répétabilité et la justesse de la mesure, un échantillon de 
contrôle situé au centre du domaine de quantification, à savoir 2. 10-4 mol.L-1 en 
lanthanide total ([Sm] = [Nd]) (annexe 4), a été analysé après le dernier niveau de 
concentration de chaque droite d’étalonnage, soit trois répliques. Concernant la 
répétabilité, celle-ci a été obtenue à partir de l’écart-type sur les intensités mesurées 
pour chaque réplique.  
Les données de répétabilité des mesures des complexes de samarium et de néodyme 










































































Tableau 32 : répétabilité de la mesure des complexes Sm-DTPA, Nd-DTPA, Sm-EDTA et Nd-
EDTA 
Les données du Tableau 32 indiquent que la répétabilité de la mesure du niveau de 
contrôle est inférieure à 4 % pour l’ensemble des complexes. Les résultats obtenus sont 
comparables à ceux concernant la stabilité de la courbe d’étalonnage présentés au 
chapitre IV. 
En ce qui concerne la justesse, celle-ci est évaluée pour chaque droite d’étalonnage 
soit trois fois et également avec la droite d’étalonnage moyenne, à l’aide de l’Équation 
16.  




Équation 16 : calcul de la justesse avec Cét la concentration obtenue avec la droite d’étalonnage 
et Céch la concentration dans l’échantillon 
Les données de la justesse des mesures pour chaque réplique et pour la droite 
d’étalonnage moyenne sont présentées dans le Tableau 33. 
 
Justesse (%) 
Complexes 1ère réplique 2ème réplique 3ème réplique 
étalonnage 
moyen 
Sm-DTPA 15,7 10,0 6,9 8,5 
Nd-DTPA 7,2 6,3 5,6 5,9 
Sm-EDTA 14,9 10,6 8,3 9,5 
Nd-EDTA 7,7 6,9 6,1 6,5 
Tableau 33 : justesse de la mesure des complexes Sm-DTPA, Nd-DTPA, Sm-EDTA et Nd-EDTA 
Les justesses obtenues sont de l’ordre de 10 %. Les données de ce tableau montrent 
également une variabilité importante des justesses entre les trois répliques. 
Ces résultats sont préliminaires en raison du faible nombre de répliques réalisé ; des 
études complémentaires sont nécessaires afin de confirmer les résultats de répétabilité 
et de justesse obtenus par HILIC ESI-MS. 
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2-b)  HILIC ICP-MS 
Contrairement à l’ESI-MS, l’ICP-MS mesure l’intensité d’isotopes d’éléments contenus 
dans les complexes. Dans cette étude, seuls les isotopes non interférés du samarium et 
du néodyme ont été analysés afin d’éviter les phénomènes de recouvrements entre les 
pics chromatographiques pouvant modifier la quantification de l’espèce (Tableau 34). 
 
Abondance des isotopes de l’élément 
(%) 
Masse des isotopes Samarium (Sm) Néodyme (Nd) 
142  27,2 
143  12,2 
144 3,1 23,8 
145  8,3 
146  17,2 
147 15,0  
148 11,2 5,7 
149 13,8  
150 7,4 5,6 
152 26,7  
154 22,8  
Tableau 34 : isotopes du samarium et du néodyme analysés avec leurs abondances isotopiques 
naturelles. En gras les isotopes non interférés. 
Les performances analytiques en termes de linéarité, de répétabilité et de justesse de 
la mesure ont également été déterminées de manière simultanée par HILIC ICP-MS. 
Ainsi, de même qu’en ESI-MS, trois droites d’étalonnage ont été mesurées. Les six 
niveaux de concentrations ont donc été analysés trois fois. Une droite d’étalonnage 
moyenne a également été calculée ainsi que les écarts-types de concentrations pour 
chaque niveau de concentration. Les concentrations en élément sont données dans ce 
paragraphe en ppm et la gamme d’étalonnage s’étend d’environ 3 ppm à 60 ppm en 
lanthanide total (annexe 4). La méthodologie de calcul des concentrations en ICP-MS est 
identique à celle présentée au chapitre IV pour l’ESI-MS. Ainsi l’intensité des complexes a 
été obtenue par intégration des intensités de chaque pic chromatographique et la 
concentration de chaque complexe est calculée à partir de la concentration en élément 
corrigée de la répartition de ce dernier sous cette forme (Équation 8 ; chapitre IV). 
2-b-1)  Linéarité de la réponse du signal  
La linéarité du signal en ICP-MS a été vérifiée par tests statistiques pour chaque 
isotope non interféré des lanthanides contenus dans les complexes. La Figure 65 
présente les droites d’étalonnage moyennes de chaque isotope de l’ensemble des 
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complexes. Les coefficients de régression linéaire ont également été déterminés et seul 









Figure 65 : droites d’étalonnage moyennes de chaque isotope de lanthanide pour les complexes 
a) Sm-DTPA b) Nd DTPA c) Sm-EDTA d) Nd-EDTA. Les barres d’erreur associées à chaque niveau de 
concentration sont également présentées. 
Les tests statistiques ont été validés pour l’ensemble des isotopes mesurés. Les 
écarts-types de chaque niveau de concentration sont inférieurs à 5 %. Les droites 
d’étalonnage par HILIC ICP-MS suivent ainsi un modèle linéaire sur l’ensemble du 
domaine de quantification, d’environ 3 ppm à 60 ppm en lanthanide total.  
Par ailleurs, cette expérience a permis d’estimer la limite de détection du samarium 
et du néodyme par ICP-MS (exprimée en 

?
 , annexe 3). Les LOD pour l’ensemble des 
complexes sont de l’ordre de la dizaine de ppt soit environ 1.10-10 mol.L-1. Ces LOD sont 
en accord avec celles obtenues pour la quantification d’agents de contraste à base de 
gadolinium par HILIC ICP-MS, où des LOD de 1.10-10 mol.L-1 ont été obtenues [114,120]. 
Pour rappel, les LOD des complexes de lanthanides par HILIC ESI-MS déterminées au 
chapitre précédent sont de 5.10-6 mol.L-1 pour les complexes de DTPA et inférieurs à 


























































































2-b-2)  Répétabilité et justesse de la mesure  
La répétabilité et la justesse des mesures ont été évaluées à partir de l’échantillon de 
contrôle situé au centre de la droite d’étalonnage, soit environ 30 ppm en lanthanide 
total, comme par HILIC ESI-MS. La répétabilité a été calculée à l’aide des intensités 
mesurées de cet échantillon de contrôle grâce à l’écart-type sur les trois mesures. La 
justesse a été calculée à partir de l’Équation 16 pour chaque mesure. Les résultats sont 
regroupés dans le Tableau 35 pour la répétabilité de la mesure et dans le Tableau 36 
pour la justesse de la mesure. 
 
Répétabilité 
complexes Sm-DTPA Nd-DTPA 
isotopes 147Sm 149Sm 152Sm 154Sm 142Nd 143Nd 145Nd 146Nd 
écart-type (%) 1,6 1,2 1,3 1,3 0,5 0,8 0,6 0,6 
complexes Sm-EDTA Nd-EDTA 
isotopes 147Sm 149Sm 152Sm 154Sm 142Nd 143Nd 145Nd 146Nd 
écart-type (%) 1,5 1,4 1,5 1,4 0,8 0,7 0,8 1,1 
Tableau 35 : répétabilité de la mesure de l’échantillon de contrôle de chaque isotope contenu 
dans les complexes  
La répétabilité de la mesure en HILIC ICP-MS est de l’ordre de 1 % pour chaque 






complexes Sm-DTPA Nd-DTPA 
isotopes 147Sm 149Sm 152Sm 154Sm 142Nd 143Nd 145Nd 146Nd 
Justesse (%) -4,0 -4,1 -5,0 -4,6 -4,9 -4,0 -3,9 -4,2 
complexes Sm-EDTA Nd-EDTA 
isotopes 147Sm 149Sm 152Sm 154Sm 142Nd 143Nd 145Nd 146Nd 
Justesse (%) -4,0 -4,1 -5,0 -4,6 -5,0 -4,0 -3,9 -4,2 
 
2ème réplique 
complexes Sm-DTPA Nd-DTPA 
isotopes 147Sm 149Sm 152Sm 154Sm 142Nd 143Nd 145Nd 146Nd 
Justesse (%) -0,5 -0,4 -1,7 -1,3 -0,1 0,2 -4,2 0,5 
complexes Sm-EDTA Nd-EDTA 
isotopes 147Sm 149Sm 152Sm 154Sm 142Nd 143Nd 145Nd 146Nd 
Justesse (%) -0,5 -0,4 -1,6 -1,3 -0,3 0,1 0,7 0,4 
 
3ème réplique 
complexes Sm-DTPA Nd-DTPA 
isotopes 147Sm 149Sm 152Sm 154Sm 142Nd 143Nd 145Nd 146Nd 
Justesse (%) 0,7 0,7 -0,5 -0,2 0,8 1,8 2,1 2,2 
complexes Sm-EDTA Nd-EDTA 
isotopes 147Sm 149Sm 152Sm 154Sm 142Nd 143Nd 145Nd 146Nd 
Justesse (%) 0,7 0,8 -0,5 -0,2 0,7 1,7 2,0 2,2 
Tableau 36 : données de justesse pour chaque réplique et pour chaque isotope contenu dans 
les complexes 
D’après le Tableau 36, les justesses des mesures pour chaque isotope de lanthanides 
contenus dans les complexes des deux dernières répliques sont similaires et de l’ordre 
de 1 %, alors que celle de la première est plus élevée et de l’ordre de 4 %. Des justesses 
plus élevées ont également été obtenues par HILIC ESI-MS lors de la première réplique. 
Une explication potentielle de ces résultats serait que les pertes de justesse ont été 
engendrées en amont des spectromètres de masse, soit au niveau du diviseur de flux, 
soit au niveau de la colonne chromatographique, soit au niveau de l’injection. Ces pertes 




Les premiers essais de développement d’une méthode de quantification simultanée par 
HILIC ESI-MS et HILIC ICP-MS des complexes de Sm-DTPA, Sm-EDTA, Nd-DTPA et Nd-EDTA 
contenus dans un même échantillon ont été réalisés. L’ESI-MS permet de caractériser et de 
quantifier directement les complexes préalablement séparés tandis que l’ICP-MS ne permet 
qu’une caractérisation et qu’une quantification des isotopes de samarium et de néodyme 
contenus dans les complexes. Ainsi, les spectromètres ESI-MS et ICP-MS permettent 
d’obtenir des informations complémentaires. 
La linéarité, la répétabilité ainsi que la justesse par HILIC ESI-MS et ICP-MS ont été 
évaluées. Concernant la linéarité, celle-ci a été validée sur l’ensemble du domaine de 
quantification, aussi bien par HILIC ESI-MS que par HILIC ICP-MS. La répétabilité et la 
justesse de la mesure par HILIC ESI-MS sont respectivement inférieures à 4% et de l’ordre 
de 10 %. Par HILIC ICP-MS, la réponse du signal est linéaire avec l’ensemble des niveaux de 
concentration entre environ 3 et 60 ppm en lanthanide total. Les LOD en ICP-MS sont de 
l’ordre de la dizaine de ppt, soit de l’ordre de 1.10-10 mol.L-1 pour l’ensemble des complexes 
de lanthanides. La répétabilité et la justesse de la mesure sont de l’ordre de 1 %, à 
l’exception des résultats obtenus lors de la première réplique. Ces données constituent des 
résultats préliminaires satisfaisants. 
3 Distribution des complexes de lanthanides par HILIC ESI-
MS et HILIC ICP-MS 
La détermination de la distribution des éléments sous les formes chimiques 
présentes dans un échantillon constitue une information importante en analyse de 
spéciation. Ainsi les distributions des complexes de lanthanides dans les échantillons de 
la gamme d’étalonnage ont été évaluées en ESI-MS et en ICP-MS.  
3-a) Distribution des espèces obtenues avec chaque spectromètre 
de masse 
Afin de pouvoir valider les résultats obtenus avec chaque instrument, la distribution 
des espèces dans l’échantillon test (Partie I) a été simulée à l’aide du logiciel PhreeqC, 
des constantes de stabilité issues de la database 46 de la NIST [15] et des données 
thermodynamiques recensées par Anderegg et al. [16]. Le diagramme de spéciation de 







Figure 66 : a) diagramme de spéciation de l’échantillon test ; b) distribution des espèces dans 
l’échantillon test à pH 3,2 
Les proportions dans l’échantillon étant lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75, le ligand 
DTPA est en défaut par rapport à l’EDTA : les complexes d’EDTA sont donc en plus 
grande proportion que les complexes de DTPA comme le montre la Figure 66a. Par 
ailleurs à pH 3,2, la proportion des formes libres est inférieure à 0,3 %.  
Pour déterminer la proportion d’un complexe d’un lanthanide dans un échantillon en 
ESI-MS et en ICP-MS, l’Équation 17 a été utilisée :  
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Équation 17 : proportion de complexe LnA-ligand1 avec ΣiΣn[Lni-ligandn] la concentration totale 
en espèces dans l’échantillon 
Pour rappel, les calculs des concentrations en ESI-MS sont fondés sur l’hypothèse 
selon laquelle les rendements d’ionisation sont égaux pour l’ensemble des complexes de 
lanthanides. 
Le niveau 1 de concentration, à savoir 2.10-5 mol.L-1 soit environ 3 ppm en lanthanide 
total, étant proche de la LOQ en ESI-MS pour les complexes d’EDTA, il n’a pas été pris en 
compte dans cette partie. 
Pour chaque niveau de concentration, la distribution moyenne des complexes sur les 
trois répliques a été calculée à partir de l’Équation 17. La répartition moyenne sur 
l’ensemble des niveaux de concentrations a également été déterminée ainsi que l’écart-
type sur cette valeur. Les données de répartition sont regroupées dans le Tableau 37 et 








































≈ 3 ppm 
1.10-4 mol.L-1 
≈ 15 ppm 
1,5.10-4 mol.L-1 
≈ 22,5 ppm 
2.10-4 mol.L-1 
≈ 30 ppm 
3.10-4 mol.L-1 
≈ 45 ppm 
4.10-4 mol.L-1 
≈ 60 ppm 
moyenne  écart-type 
Complexes ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS 
Sm-DTPA NC 20 30 19 30 19 29 19 29 19 29 19 29 19 1 2 
Nd-DTPA NC 18 29 17 28 17 27 17 26 17 26 16 27 17 2 4 
Sm-EDTA NC 30 20 31 20 31 21 31 21 31 21 31 21 31 5 1 
Nd-EDTA NC 32 21 33 22 33 23 33 24 33 24 34 23 33 6 2 
Tableau 37 : proportions de complexes mesurées par ESI-MS et par ICP-MS par niveau de concentration et proportions moyennes avec l’écart-type ; 
NC : non calculé 
Légende 2.10-5 mol.L-1/≈ 3 ppm 1.10-4 mol.L-1/≈ 15 ppm 1,5.10-4 mol.L-1/≈ 22,5 ppm 
 
ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS ESI-MS ICP-MS 
NC 
   
  
2.10-4 mol.L-1/≈ 30 ppm 3.10-4 mol.L-1/≈ 45 ppm 4.10-4 mol.L-1/≈ 60 ppm 












































Les données de la Figure 67 indiquent que : 
- en ICP-MS les complexes d’EDTA sont majoritaires, alors qu’en ESI-MS ce sont les 
complexes de DTPA ; 
- la répartition calculée à partir des données ICP-MS est différente de celle calculée 
avec les données ESI-MS ; 
- la répartition des espèces obtenue par ICP-MS est la même, quelle que soit la 
concentration. 
Par ailleurs, les pourcentages calculés par ICP-MS ont un écart à la théorie de l’ordre 
de 5 % tandis que ceux en ESI-MS présente un écart de l’ordre de 50 %. Ainsi 
l’hypothèse faite en ESI-MS selon laquelle les rendements d’ionisation sont égaux pour 
l’ensemble des complexes de lanthanides ne semble pas être valide. Afin de vérifier ce 
résultat, les réponses des complexes de lanthanides ont donc été évaluées par ICP-MS et 
par ESI-MS. 
Concernant l’ICP-MS, il est décrit dans la littérature que la forme chimique d’un 
élément n’induit pas de changement au niveau du signal de l’élément en ICP-MS [178]. 
Ceci a été confirmé expérimentalement par l’analyse d’échantillons de samarium et de 
néodyme seuls et complexés par le DTPA et l’EDTA en ICP-MS avec les paramètres 
instrumentaux (annexe 4). 
3-b)  Réponse des complexes de lanthanides en ESI-MS 
Afin de confirmer que l’hypothèse faite sur l’égalité des rendements d’ionisation des 
complexes de lanthanides en ESI-MS n’est pas valide, la réponse du signal des différents 
complexes de lanthanides en ESI MS a été déterminée. À cette fin, quatre échantillons 
contenant chacun un lanthanide à une concentration de 1.10-4 mol.L-1 en présence d’un 
ligand en proportion Ln:ligand 1:1,25 ont été préparés (annexe 4). Ces échantillons ont 
été analysés par ESI-MS en injection directe. Les paramètres ESI-MS ont été optimisés et 
sont présentés dans le Tableau 38:  
Paramètres ESI-MS Valeurs 
Mode d’acquisition fullscan 
Tension de spray - 3,5 kV 
Gaz séchant 10 ua 
Gaz auxiliaire 5 ua 
Température de vaporisation 50°C 
Température du capillaire de transfert 250°C 
Tableau 38 : paramètres instrumentaux de l’ESI-MS en injection directe  
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Les intensités des ions espèces majoritaires pour chaque complexe, à savoir [Sm-
DTPA+H]-, [Nd-DTPA+H]-, [Sm-EDTA]- et [Nd-EDTA]-, ont été mesurées sur une minute 
et l’écart-type représentant la variation du signal au cours de l’acquisition a été calculé. 
Les données sont reportées dans le Tableau 39. 
complexes Intensité écart-type (%) 
rapport d'intensité Ln-
EDTA /Ln-DTPA 
Sm-DTPA 6,9.107 4,1 
0,33 
Sm-EDTA 2,3.107 4,5 
Nd-DTPA 6,1.107 4,2 
0,33 
Nd-EDTA 2,0.107 4,6 
Tableau 39 : intensité du signal des complexes de lanthanides  
Les données du Tableau 39 montrent que pour une même concentration, le signal 
des complexes de DTPA est trois fois plus intense que celui des complexes d’EDTA. Ainsi 
les complexes d’EDTA ont un rendement d’ionisation trois fois plus faible que celui des 
complexes de DTPA. 
Pour calculer la concentration d’un analyte dans un échantillon contenant plusieurs 
espèces, le rendement d’ionisation des complexes de lanthanides doit être pris en 
compte par ESI-MS. Ainsi, Il est nécessaire d’introduire un facteur correctif permettant 
de normaliser l’ensemble des signaux entre eux. Pour calculer la proportion d’une 
espèce par ESI-MS, l’Équation 18 a donc été utilisée : 
% 8 − Dh 3 1  
8 − Dh 3"
 ∑ ; − Dh 3"; + ∑ 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Équation 18 : proportion de complexe LnA-ligand1 avec α le facteur de normalisation par 
rapport au complexe conduisant au signal le moins intense. 
Dans notre étude, le facteur de normalisation α est égal à 0,33 et est appliqué aux 
concentrations des complexes de DTPA, qui possèdent le rendement d’ionisation le plus 
élevé. Le Tableau 40 présente les proportions des espèces obtenues par HILIC ESI-MS à 
partir de l’Équation 18 pour les différents niveaux de concentration et la Figure 68 les 
diagrammes de répartition associés : 
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1.10-4  1,5.10-4  2.10-4  3.10-4  4.10-4  moyenne écart-type 
Complexes  ESI-MS ESI-MS ESI-MS ESI-MS ESI-MS ESI-MS ESI-MS 
Sm-DTPA 17 16 16 16 16 16 2 
Nd-DTPA 16 15 14 14 13 14 8 
Sm-EDTA 33 34 34 34 34 34 1 
Nd-EDTA 34 35 36 36 37 36 3 
Tableau 40 : proportions corrigées de complexes analysés par HILIC ESI-MS par niveau de 
concentration et proportions moyennes avec l'incertitude 
 




2.10-4  3.10-4  4.10-4  
ESI-MS ESI-MS ESI-MS 
  
 
Figure 68 : diagramme de répartition des complexes de lanthanides selon le niveau de 
concentration avec correction du rendement d’ionisation. 
Comme indiqué en Figure 68, la correction du rendement d’ionisation dans le calcul 
de la distribution par ESI-MS permet d’obtenir des répartitions des complexes de 
lanthanides en HILIC ESI-MS compatibles avec celles obtenues par HILIC ICP-MS et avec 
celles obtenues par les calculs théoriques. Les deux seules études décrivant des 
méthodes de quantification par HILIC ESI-MS des complexes de lanthanides et de 
métaux concernaient une seule espèce à chaque fois, à savoir le Gd-DTPA ou le Gd-BT-
DO3A (annexe 1) pour les lanthanides et le Fe-EDTA pour les métaux [97,117]. 
 
Le Tableau 41 résume les données de distribution moyenne des complexes de 
lanthanides obtenues par HILIC ESI-MS (corrigées), HILIC ICP-MS ainsi que l’écart-type 



























distribution moyenne (%) 
Complexes ESI-MS écart-type ICP-MS écart-type Théorique 
Sm-DTPA 16 2 19 2 20 
Nd-DTPA 14 8 17 4 15 
Sm-EDTA 34 1 31 1 30 
Nd-EDTA 36 3 33 2 35 
Tableau 41 : distribution moyenne des complexes de lanthanides par HILIC ESI-MS, HILIC ICP-
MS ainsi que l’écart-type associé. Distribution théorique issue des simulations par le logiciel 
PhreeqC 
La distribution des complexes de lanthanides a été déterminée par HILIC ESI-MS et par 
HILIC ICP-MS. Afin de pouvoir valider les résultats obtenus avec chaque instrument, la 
répartition théorique de l’échantillon test a été simulée à l’aide du logiciel PhreeqC. Cela a 
permis de montrer que la séparation obtenue en ICP-MS est en accord avec la simulation 
alors que celle en ESI-MS avait un écart de 50 % avec celle-ci. L’hypothèse selon laquelle les 
rendements d’ionisation des complexes de lanthanides sont égaux en ESI-MS n’est donc pas 
valide. Afin de confirmer ce résultat, une étude de la réponse des complexes par ESI-MS a 
montré que les complexes de lanthanides n’ont pas le même rendement d’ionisation. Pour 
une même concentration, les signaux correspondant aux complexes de DTPA sont trois fois 
plus intenses que ceux des complexes d’EDTA. La prise en compte de cette différence 
d’ionisation dans le calcul des proportions par ESI-MS a permis d’obtenir une distribution 
des complexes de lanthanides compatibles avec celles obtenues par HILIC ICP-MS et celles 
obtenues par les calculs théoriques avec des écarts de l’ordre de 10 %.  
4  Conclusion 
Le couplage simultané de l’HILIC à l’ESI-MS et à l’ICP-MS a été mis au point en tenant 
compte des contraintes spécifiques de chaque spectromètre de masse et des longueurs 
de tubulures amenant la phase mobile vers chaque instrument. Le dispositif de couplage 
est composé d’une connectique en T sans volume pour scinder le flux 
chromatographique vers les deux instruments. L’objectif de ce développement est de 
caractériser et de quantifier les complexes de lanthanides de manière simultanée par 
HILIC ESI-MS et par HILIC ICP-MS, c'est-à-dire d’analyser la spéciation des lanthanides. 
Ce dispositif instrumental permet de ne pas modifier les performances analytiques de 
séparation comparativement à celles obtenues au chapitre précédent. 
Des premiers essais de quantification des complexes de lanthanides simultanément 
par HILIC ESI-MS et HILIC ICP-MS ont été réalisés. L’ESI-MS permet de caractériser et de 
quantifier directement les complexes préalablement séparés tandis que l’ICP-MS ne 
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permet qu’une caractérisation et qu’une quantification par l’intermédiaire des isotopes 
des lanthanides contenus dans les complexes. Ainsi, les spectromètres ESI-MS et ICP-MS 
permettent d’obtenir des informations complémentaires. 
La linéarité, la répétabilité ainsi que la justesse par HILIC ESI-MS et par HILIC ICP-MS 
ont été évaluées. La linéarité des droites d’étalonnage par ESI-MS et ICP-MS a été validée 
par tests statistiques pour l’ensemble du domaine de quantification étudié soit de 2.10-5 
mol.L-1 à 4.10-4 mol.L-1 ou d’environ 3 ppm à 60 ppm en lanthanide total. La répétabilité 
de la mesure est inférieure à 4 % pour l’ESI-MS et de l’ordre de 1 % pour l’ICP-MS. La 
justesse est respectivement de l’ordre de 10 % et de l’ordre de 1 % en ESI-MS et en ICP-
MS. Les LOD des complexes de lanthanides par ICP-MS ont été déterminées et sont de 
l’ordre de 10 ppt soit environ 1.10-10 mol.L-1. 
La répartition des complexes dans l’échantillon a pu être déterminée avec les 
données obtenues en ESI-MS et en ICP-MS. Les données obtenues ont montré que la 
répartition mesurée par ICP-MS est en accord avec celle obtenue théoriquement avec un 
écart de l’ordre de 5% tandis que celle en ESI-MS, l’écart est de 50 %. La prise en compte 
du rendement d’ionisation dans le calcul de la distribution par ESI-MS a permis d’obtenir 
une répartition compatible avec celles obtenues d'une part par HILIC ICP-MS et d'autre 
part par les calculs théoriques. L’écart entre la distribution théorique et celle obtenue 
par HILIC ESI-MS est maintenant de l’ordre de 10 %.  
Dans ce chapitre les développements préliminaires d’une méthode d’analyse de 
spéciation des lanthanides dans un système modèle ont été réalisés par couplage 
simultané de la chromatographie en mode HILIC à l’ESI-MS et l’ICP-MS. Le système 
modèle est composé de complexes de lanthanides à ligands EDTA et DTPA, 
représentatifs des espèces présentes dans les phases aqueuses de désextraction des 
procédés de traitement du combustible usé. L’application de cette méthode d’analyse 
peut également être étendue à l’analyse de spéciation des lanthanides dans diverses 
matrices, comme par exemple les matrices environnementales ou biologiques. Afin 
d’améliorer les performances analytiques en termes de répétabilité et de justesse de la 
mesure par ESI-MS et par ICP-MS, une méthode de quantification par dilution isotopique 
sera mise en œuvre ultérieurement. Le développement de cette méthode de 
quantification sera fondé sur l’utilisation de traceurs enrichis isotopiquement 
d’éléments dans le cadre de la dilution isotopique non spécifique ou d’espèces chimiques 











Conclusion générale et perspectives 
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Les travaux de thèse ont permis la mise au point d’un premier dispositif instrumental 
opérationnel pour l’analyse de spéciation exhaustive de lanthanides en phases aqueuses 
représentatives des phases de désextraction des procédés de traitement du combustible 
usé. Le travail fondamental permettra, à terme, d’accéder à la caractérisation fine des 
performances des procédés, indispensable à leur optimisation et à leur 
dimensionnement. Par ailleurs, ces informations permettront l’amélioration de la 
compréhension des phénomènes et des mécanismes fondamentaux régissant ces 
procédés. La stratégie adoptée a été la mise au point d’une méthode de séparation par 
chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC) couplée simultanément à la 
spectrométrie de masse à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) et la spectrométrie 
de masse à source plasma à couplage inductif (ICP-MS). 
L’étude bibliographique a permis de mettre en évidence que dans la famille des 
lanthanides, seuls les complexes de gadolinium à ligands polyaminocarboxyliques ont 
fait l’objet de développements analytiques pour le suivi et l’étude de spéciation d’agents 
de contraste. L’utilisation du mode HILIC pour ces études est relativement récente. Dans 
ce cadre, les phases stationnaires à fonctions zwitterionique sont très majoritairement 
utilisées pour le suivi et la quantification de ces agents de contraste, principalement par 
HILIC ICP-MS. De plus, le couplage simultané d’une séparation chromatographique avec 
l’ICP-MS et l’ESI-MS pour l’analyse de spéciation est peu décrit dans la littérature et a 
essentiellement été appliqué à l’étude de la spéciation de l’arsenic et du sélénium. 
De cet état de l’art, il est ressorti qu’aucune étude ne traitait de la séparation en mode 
HILIC de différents complexes contenant plusieurs lanthanides, ni du développement 
d’un couplage simultané d’une technique chromatographique avec l’ICP-MS et l’ESI-MS 
pour l’analyse de spéciation des lanthanides. Ce développement a par conséquent fait 
l’objet de ce travail et s’est articulé autour de trois axes principaux.  
• La séparation des complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA (Nd, Eu, Gd, Er), étape 
essentielle à ce développement, a été mise au point en mode isocratique par HILIC ESI-
MS. Cette séparation, qui n’avait jamais été décrite dans la littérature, a nécessité de 
nombreuses optimisations. En effet, différentes phases stationnaires polaires contenant 
des fonctions amide, cyano, zwitterionique et diol réticulés ont été testées, parmi 
lesquelles seules les phases stationnaires à fonctions amide ont permis de séparer les 
complexes de lanthanides en mode isocratique. L’influence du pourcentage 
d’acétonitrile et de la concentration en sels dans la phase mobile a été étudiée ce qui a 
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permis d’apporter des éléments de compréhension au mécanisme de rétention des 
complexes Ln-DTPA et Ln-EDTA (Nd, Eu, Gd, Er) en mode HILIC. L’étude de ce 
mécanisme de rétention avec la phase stationnaire à fonctions amide la plus 
performante (colonne XBridge ; 150 x 2,1 mm ; 3,5 µm) a montré que les interactions 
électrostatiques entre les analytes et la phase stationnaire ont peu d’influence sur leur 
rétention. De plus, le mécanisme d’adsorption semble prédominant pour des 
pourcentages d’acétonitrile supérieurs à 55%.  
Dans les mêmes conditions de phases mobiles, des conditions d’analyse plus rapides 
ont été entreprises avec une colonne plus courte et de granulométrie sub-2 µm 
(Acquity ; 100 x 2,1 mm ; 1,7 µm). Ces conditions ont permis une réduction du temps 
d’analyse d’un facteur 2,5 et de 25 % de la consommation de solvant, paramètres 
importants en vue de l’analyse future d’échantillons radioactifs. De plus, la résolution et 
l’efficacité de la séparation ont été améliorées d’un facteur 1,3 et 1,9 respectivement 
dans ces conditions de séparation. 
La caractérisation structurale par ESI-MS/MS des complexes de lanthanides a 
confirmé une stœchiométrie 1 : 1. 
• La mise au point d’une première méthode de quantification par HILIC ESI-MS a 
été effectuée par étalonnage externe et les performances analytiques déterminées. Le 
système d’étude est composé de complexes de samarium et de néodyme à ligands EDTA 
et DTPA. Les limites de quantification (LOQ) des complexes Nd-DTPA et Sm-DTPA sont 
de l’ordre de 1.10-5 mol.L-1, pour les complexes Sm-EDTA de l’ordre de 6.10-6 mol.L-1 et 
pour les complexes Nd-EDTA, de l’ordre de 1,7 10-5 mol.L-1. Les domaines de linéarité de 
la réponse s’étendent sur 1,5 ordre de grandeurs à partir de 10-5 mol.L-1. La justesse et la 
stabilité de la mesure sont inférieures à 5 %. Le potentiel d’utilisation de l’ESI-MS pour 
la caractérisation isotopique a également été évalué avec le complexe Sm-DTPA. 
L’objectif était de déterminer les limites instrumentales de l’ESI-MS pour ce type 
d’analyse en vue du développement des méthodes de quantification de type dilution 
isotopique. Les données préliminaires obtenues par HILIC ESI-MS sont à notre 
connaissance les premières obtenues sur la caractérisation isotopique des complexes de 
lanthanides. La justesse des mesures isotopiques par HILIC ESI-MS est de l’ordre de 2 %.  
• Le développement du couplage simultané de la chromatographie en mode HILIC 
avec l’ESI-MS et l’ICP-MS pour l’analyse de spéciation des lanthanides a été réalisé. Le 
rapport de flux (98,3 : 1,7 ESI-MS : ICP-MS) a été obtenu par l’optimisation conjointe des 
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paramètres instrumentaux et d’acquisition de chaque spectromètre de masse afin 
d’obtenir les conditions optimales de détection des complexes de lanthanides. Malgré la 
faible proportion de solvant organique introduit dans la source ICP-MS, des précautions 
comme l’ajout d’oxygène dans le gaz de nébulisation, l’utilisation de cônes en platine et 
le refroidissement de la chambre à 2°C par effet Peltier ont été prises dans le cadre de 
futures analyses avec une composition en solvant organique plus importante. 
Une première méthode de quantification des complexes de lanthanides, simultanée 
par HILIC ESI-MS et par HILIC ICP-MS a ensuite été développée par étalonnage externe 
et les performances analytiques associés ont été déterminées. La répétabilité de la 
mesure pour l’ESI-MS et l’ICP-MS est respectivement inférieure à 4 % et 2 %. La justesse 
de la mesure est de l’ordre du % en ICP-MS tandis que celle en ESI-MS est inférieure à 
7%. La distribution quantitative des espèces a été déterminée avec les données obtenues 
avec les deux spectromètres de masse. Les données par HILIC ESI-MS ont été calculées 
en tenant compte du rendement d’ionisation des complexes de lanthanides. Ainsi les 
proportions moyennes des complexes Sm-DTPA, Sm-EDTA, Nd-DTPA et Nd-EDTA 
obtenues par HILIC ESI-MS et par HILIC ICP-MS sont comparables et respectivement de 
l’ordre de 19 %, 31%, 17% et 33 %. Les résultats obtenus sont en adéquation avec les 
données théoriques calculées à l’aide du logiciel PhreeqC. 
Ainsi une méthode d’analyse de spéciation des lanthanides a été développée par 
couplage simultané de la chromatographie en mode HILIC aux spectrométries de masse 
ESI-MS et ICP-MS. Cette méthodologie a été appliquée pour la séparation, la 
caractérisation, la quantification des complexes de lanthanides représentatifs de ceux 
des phases de désextraction des procédés du combustible usé. Cette méthode d’analyse 
peut être étendue à l’étude de la spéciation des lanthanides dans diverses matrices, 
comme, par exemple, les matrices environnementales et biologiques. 
Les perspectives de ces travaux concernent diverses voies d’amélioration et 
d’approfondissement des développements réalisés au cours de cette thèse. 
• Dans le but de réduire le temps d’analyse et de diminuer les volumes 
d’échantillons radioactifs et d’effluents, la réduction du diamètre de la colonne à 
particules sub-2 µm est une option envisageable. À cette fin, l’étude avec la colonne à 
fonctions amide Acquity de diamètre plus faible (100 x 1 mm ; 1,7 µm) est en cours. Une 
diminution supplémentaire de la consommation de solvant d’un facteur 4 est attendue. 
209 
De plus cette phase stationnaire à fonctions amide à particules sub-2 µm est disponible 
en format capillaire et fera également l’objet de futures études. Une phase stationnaire 
fonctions amide à particules superficiellement poreuse sera également étudiée. Par 
ailleurs, le développement de microsystème séparatif de type lab-on-ship a été initié 
dans le cadre d’un stage post-doctoral en collaboration avec le laboratoire Sciences 
Analytiques, Bioanalytiques et Miniaturisation (LSABM) de l’école supérieure de 
physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI ParisTech) dans le cadre 
d’un stage post doctoral. Pour cela, la phase stationnaire monolithique à fonctions amide 
peut être tout d’abord synthétisée en capillaire, puis être intégrée dans les canaux d’une 
puce séparative. 
• Les performances analytiques de la méthode de quantification par 
étalonnage externe par HILIC ESI-MS peuvent être améliorées grâce à l’utilisation 
d’étalons internes de complexes de lanthanides plus stables, les complexes Ln-EDTA et 
Ln-DTPA modifiant la répartition des espèces en solution à pH 3,2. L’objectif est 
d’améliorer la répétabilité et la justesse des mesures par HILIC ESI-MS. Ces composés 
étant très peu disponibles commercialement, leur synthèse est nécessaire. Des ligands 
polyaminocarboxyliques cycliques peuvent notamment être utilisés en raison de la 
stabilité plus importante des complexes qu’ils forment avec les lanthanides, comparés à 
ceux de DTPA et d’EDTA. En revanche ces complexes étant de structure différente, le 
rendement d’ionisation de chaque espèce devra être pris en compte. 
• Une voie d’amélioration des performances de la méthode de quantification 
simultanée par HILIC ESI-MS et HILIC ICP-MS est le développement d’une méthode de 
quantification par dilution isotopique. Des résultats plus justes et plus précis pourront 
être obtenus. Deux types d’approches peuvent être mises en place : la dilution 
isotopique non spécifique par ajout d’un traceur de l’élément d’intérêt post-séparation 
chromatographique et la dilution isotopique spécifique par ajout de traceurs pour 
chaque espèce à quantifier avant la séparation chromatographique. Dans tous les cas, la 
synthèse et la caractérisation des traceurs, enrichis isotopiquement, de complexes de 
lanthanides à ligands polyaminocarboxyliques sera à envisager.  
• Le dispositif instrumental composés de chaînes chromatographiques et de 
spectromètres de masse ESI-MS et ICP-MS est en cours d’installation en zone contrôlée 
pour permettre l’analyse d’échantillons radioactifs réels. Ceci implique un certain 
nombre de contraintes, en particulier l’utilisation d’équipements nucléarisés, c’est-à-
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dire l’implantation en boite à gants des systèmes analytiques. À cette fin, un 
spectromètre de masse ESI-MS LTQ (double trappe ionique linéaire) et les chaînes 
chromatographiques associées ont été installés en boîtes à gants. Cette installation a fait 
l’objet d’une partie de mes travaux de thèse. L’ensemble de ces instruments a été placé à 
proximité d’un ICP-MS multicollecteur nucléarisé. L’objectif est la mise au point du 
couplage simultané de la séparation chromatographique avec les instruments 
nucléarisés en tenant compte des contraintes imposées par les boites à gants. Une 
méthode d’analyse de spéciation des radioéléments sera ensuite développée en 
réajustant les étapes d’optimisation instrumentales et méthodologiques mises au point 
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Annexe 2 : modes de séparation chromatographiques 
1. La chromatographie de partage 
La chromatographie de partage est fondée sur la différence de solubilité des analytes 
dans la phase mobile et sur les interactions entre la phase stationnaire et les analytes. La 
chromatographie de partage peut être séparée en deux modes chromatographiques, la 
chromatographie de partage en phase normale et la chromatographie de partage en 
phase inverse. 
 Chromatographie de partage en phase normale (NP-HPLC) 
Ce mode chromatographique met en œuvre une phase stationnaire plus polaire que 
la phase mobile. La phase stationnaire est généralement de type silice vierge ou 
fonctionnalisée par des groupements polaires de type aminopropyle ou cyanopropyle. 
La phase mobile est composée majoritairement d’un solvant apolaire de force éluante 
nulle comme l’hexane ou le chloroforme et d’une faible quantité de solvant polaire 
comme l’éthanol. Ce mode de séparation est adapté à la séparation de composés polaires 
miscibles dans des phases mobiles entièrement constituées de solvants organiques. 
Le mécanisme de séparation de la NP-HPLC repose sur une solvatation des 
groupements fonctionnels de la phase stationnaire par le solvant polaire présent en 
faible quantité dans la phase mobile. Les analytes polaires peuvent ainsi, soit interagir 
avec les fonctions de la phase stationnaire, soit déplacer une molécule de solvant 
adsorbée à la surface. Une compétition entre les analytes et les molécules de solvant 
adsorbées à la surface de la phase stationnaire se produit. 
 + 'M
 
↔ M + ' 
avec M, la molécule de solvant et A l’analyte. Les indices s et m correspondent 
respectivement à l’espèce en phase stationnaire et en phase mobile. 
La variation du pourcentage de solvant polaire dans la phase mobile va donc modifier 
l’équilibre de distribution des analytes entre la phase stationnaire et la phase mobile. 
Une augmentation de la proportion de solvant polaire va diminuer la rétention des 
analytes polaires, tandis qu’une diminution du pourcentage de solvant polaire va 
favoriser les interactions entre la phase stationnaire et les analytes polaires, augmentant 
leur rétention. 
Ainsi la rétention des composés polaires peut être décrite par l’équation simplifiée 
suivante, analogue à celle décrivant la rétention en chromatographie d’adsorption [24]:  
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log k = log kB – n.log % SO 
avec k le facteur de rétention de l’analyte ; kB le facteur de rétention du composé 
extrapolé pour une phase mobile purement composé de solvant organique ; n le 
coefficient stœchiométrique correspondant au nombre de molécules de solvant 
organique nécessaire pour déplacer un analyte adsorbé à la surface de la phase 
stationnaire ; % SO le pourcentage de solvant organique. 
 Chromatographie de partage en phase inverse (RP-HPLC) 
Contrairement à la NP-HPLC, la RP-HPLC est basée sur l’utilisation d’une phase 
stationnaire apolaire et hydrophobe de type silice vierge fonctionnalisée par des chaînes 
alkyles C8 ou C18. La phase mobile, quant à elle, est majoritairement composée d’eau avec 
une faible quantité de solvant organique de type acétonitrile ou méthanol. Ce mode de 
séparation est adapté à la séparation de composés polaires et hydrophobes. 
Le mécanisme de séparation en RP-HPLC repose sur le partage de l’analyte entre la 
phase stationnaire et la phase mobile. Des interactions hydrophobes entre les analytes et 
la phase stationnaire sont engendrées par les groupements apolaires à la surface de la 
phase stationnaire. Une compétition de l’analyte entre la phase stationnaire et la phase 
mobile se produit selon l’hydrophobie de chacune de ces phases. Lorsque la phase 
mobile est majoritairement composée d’eau, les composés apolaires et hydrophobes 
sont retenus par la phase stationnaire. Lorsque la force éluante de la phase mobile 
augmente, à savoir le pourcentage de solvant organique, les composés vont être élués 
par ordre d’hydrophobie croissante. Ainsi l’ordre d’élution des composés en RP-HPLC 
est inversé par rapport à celui en NP-HPLC. 
La rétention des composés hydrophobes peut être décrite par l’équation suivante, 
basée sur les phénomènes de partage [24] :  
log k = log kA – S.%H2O 
avec k le facteur de rétention de l’analyte ; kA le facteur de rétention hypothétique du 
composé si la phase mobile est purement organique ; S une constante prenant en compte 
la polarité du solvant et la taille de l’analyte. 
2. La chromatographie d’échange d’ions (IC-HPLC) 
La chromatographie d’échange d’ions (IC-HPLC) repose sur l’utilisation de phases 
stationnaires échangeuses d’ions. Ces phases stationnaires sont composées de fonctions 
ionisées greffées sur le support de la phase stationnaire, de charge négative ou positive 
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et d’ions mobiles appelé contre-ions, de signe opposé à celui des fonctions de la phase 
stationnaire. Les contre-ions assurent l’électroneutralité de la phase stationnaire. Ces 
phases stationnaire sont classées en deux groupes : les échangeurs de cations constitués 
de groupements chargés négativement généralement de type sulfonate ; les échangeurs 
d’anions constitués de groupements chargés positivement généralement de type amine 
quaternaire. La phase mobile est composée d’eau dans laquelle des sels sont ajoutés. Ce 
mode de séparation est adapté à la séparation de composés ionisés et ionisables. 
Le mécanisme de rétention est basé sur l’échange entre le contre-ion et l’analyte 
chargé au niveau des groupements fonctionnels de la phase stationnaire. La rétention 
des analytes chargés en IC-HPLC au niveau de la phase stationnaire est régie par 
l’équilibre suivant :  
6 + 'M
 
↔ 6M + ' 
avec C, le contre-ion échangée par la phase stationnaire et A l’analyte. Les indices s et 
m correspondent respectivement à l’espèce en phase stationnaire et en phase mobile. 
L’affinité des analytes pour la phase stationnaire est la principale caractéristique 
permettant d’induire la séparation des composés. Un composé de densité de charge 
élevée est plus retenu qu’un composé de faible densité en raison des interactions 
coulombiennes plus fortes entre les groupements ionisés de la phase stationnaire et 
l’analyte. Par ailleurs, un ion de petite taille est plus retenu qu’un ion de grande taille en 
raison des gênes stériques pour atteindre les fonctions de la phase stationnaire. La 
composition permet de modifier l’équilibre entre l’analyte et le contre-ion, influençant la 
rétention de l’analyte. L’augmentation de la concentration en contre-ion dans la phase 
mobile va déplacer l’équilibre et induire une diminution de la rétention des analytes. Le 
pH de la phase mobile a une influence également sur la rétention des analytes puisqu’il 
détermine l’état de charge d’un composé. 
3. La chromatographie d’appariement d’ions (IP-HPLC) 
Une paire d’ions est une espèce chimique formée par l’association de deux ions de 
charges opposées. La chromatographie d’appariement d’ions (IP-HPLC) est basée sur la 
formation de cette espèce chimique entre l’analyte et un tensio-actif. L’IP-HPLC repose 
sur l’utilisation de phases stationnaires hydrophobes de type silice vierge 
fonctionnalisées par des chaînes alkyles en C18 ou C8. La phase mobile est composée 
majoritairement d’eau avec une faible quantité de solvant organique dans laquelle un 
tensio-actif est ajouté. Les tensio-actifs communément utilisés sont les alkylsulfates 
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comme octadécylsulfate (ODS) pour les tensio
quaternaires comme le tétrabutylamonium (TBA) pour les tensio
positive. Le tensio-actif va modifier dynamiquement la phase stationnaire en s’adsorbant 
à sa surface. 
Silice fonctionnalisée par des groupements o
Ce mode de séparation est adapté à la séparation des composés ioniques peu 
polaires. 
Le mécanisme de l’IP-HPLC est plus complexe que les chromatographies NP
RP-HPLC ou IC-HPLC et la rétention des analytes dépend de plusieurs facteurs. La 
rétention de l’analyte va être influencée par les interactions coulombiennes entre les 
composés et le tensio-actif. Un mécanisme de partage est également présent entre la 
phase mobile et la phase stationnaire comme en RP
interagir avec un tensio-actif adsorbé à la surface, augmentant la rétention de l’analyte. 
Ainsi, l’ordre d’élution des espèces dépendra de la charge et également de la polarité des 
espèces. Un analyte multichargé hydroph
hydrophobe. 
  
-actifs à charge négative et les amines 
ctadécyle modifiée par de l’octy
-HPLC. De plus, un analyte peut 
obe sera plus retenu qu’un mono






Annexe 3 : données chromatographiques 






avec ∅;<le diamètre interne de la colonne (cm), la perméabilité de la colonne (0,6) 
et   le diamètre des particules (µm). 
● Le facteur de rétention ki d’une espèce i est calculé avec la relation suivante : 




avec tRi le temps de rétention de l’espèce i et t0 le temps mort de la colonne. 









αi,j est toujours supérieur à 1, le composé i est plus retenu que le composé j. 





avec ω la largeur à 13,4 % de la hauteur du pic chromatographique de l’espèce 
associée. 
● Les pics chromatographiques obtenus dans notre étude n’étant pas symétriques, le 
nombre de plateau théorique Ni associé au pic chromatographique de l’espèce i a été 
calculé à partir de la relation suivante proposée par Foley et Dorsey [179] : 









avec wi la largeur à 10% du pic chromatographique de l’espèce i, B l’asymétrie à 
droite de l’apex du pic chromatographique de l’espèce i à 10 % de la hauteur de ce pic 
chromatographique et A l’asymétrie à gauche de l’apex du pic chromatographique de 
l’espèce i à 10 % de la hauteur de ce pic chromatographique. 
Cette relation est valable pour des valeurs de B/A comprises entre 1 et 2,76 et entre 
2,77 et 4. 






avec §?+#9 l’écart-type sur l’intensité du signal sans analyte (blanc) et b la pente de la 
droite d’étalonnage de l’analyte. 
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Annexe 4 : matériels et méthodes 
1. Réactifs  
Le DTPA (C14H23N3O10, M = 393,35 g.mol-1 pureté ≥ 98 %), l’EDTA tétrasodé, 
dihydraté (C10H12N2O8Na4, 2H2O, M = 416,25 g.mol-1, pureté ≥ 99,5%) et le toluène (C7H8, 
M = 92,13 g.mol-1, pureté ≥ 99,7%) proviennent de chez Sigma Aldrich (Saint Quentin 
Fallavier, France). L’acétonitrile (CH3CN, qualité LC-MS), l’acétate d’ammonium 
(C2H3O2NH4, M = 77.08 g.mol-1, qualité Normapur) et l’acide formique (CHOOH, M = 
46,03 g.mol-1, qualité Normapur) sont fournis par VWR Prolabo (Briare le canal, France). 
Les solutions de lanthanides (Nd, Sm, Eu, Gd, Er), sous forme de solutions standards 
(1000 µg.mL-1) en milieu nitrique (HNO3 2% (w/w)), sont obtenues après du groupe 
SPEX CertiPrep (Longjumeau, France). L’eau ultrapure (18,2 MΩ.cm) a été purifiée par 
un système milliQ (millipore, Guyancourt, France). 
2. Solutions mères et préparations d’échantillons 
Les solutions mères de DTPA et d’EDTA à 5.10-3 mol.L-1 sont préparées par 
dissolution de la quantité adéquate de ligand dans l’eau ultrapure. Les solutions mères 
de lanthanides (Nd, Sm, Eu, Gd, Er) à 5.10-3 mol.L-1 sont obtenues par dilution de chaque 
solution standard dans l’eau ultrapure. Les échantillons sont préparés en mélangeant le 
volume adéquat de solutions mères de ligands et de lanthanides pour atteindre les 
proportions lanthanides:ligands souhaitées. Le pH est alors ajusté à pH 3,2 avec de 
l’ammoniac concentré. Les échantillons à analyser sont enfin dilués dans les différentes 
phases mobiles pour atteindre les concentrations souhaitées.  
 
3. Phases mobiles 
Les phases mobiles sont toujours préparées en mélangeant les proportions 
adéquates d’acétonitrile et d’eau ultrapure (acétonitrile/eau (v/v)) pour obtenir les 
pourcentages de solvant et d’eau souhaités. 0,5 % (v/v) d’acide formique est ensuite 
ajoutée. Enfin l’acétate d’ammonium est dissous dans la phase mobile pour atteindre la 
concentration souhaitée. Le pH hydro-organique de la phase mobile est alors de 3,8. Un 




Spectromètre de masse à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) 
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Les analyses par ESI-MS ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre triple quadripôle 
TSQ Quantum Ultra™ Triple Stage Quadrupole (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 
USA) équipé d’une source IonMax composée d’une sonde H-ESI II (Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, MA, USA).  
Spectromètre de masse à source plasma à couplage inductif (ICP-MS) 
Les analyses par ICP-MS ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre quadripôlaire 
XSERIES 2 ICP-MS (Thermo Scientific, Bremen, Allemagne) équipé d’un PC3x (Elemental 
Scientific, ESI, Omaha,NE, USA) permettant de refroidir par effet Peltier la chambre de 
nébulisation. 
Chaîne chromatographique 
Les analyses par chromatographie ont été réalisées avec un système DIONEX 
Ultimate 3000 UHPLC+ focused composé d’un dégazeur, d’une double pompe RS, d’un 
passeur d’échantillons RS, d’un compartiment colonne thermostaté RS. Durant les 
expériences, les échantillons sont gardés à une température de 22 °C et la colonne 
chromatographique également. 
5. Conditions d’analyse 
5.1 Conditions instrumentales 
 Conditions d’analyse par ESI-MS en injection directe : 
Lors des expériences par ESI-MS en injection directe (chapitres IV et V), un pousse 
seringue (Harvard Apparatus Cambridge, Holliston, MA, USA) a permis de délivrer, à un 
débit de 5µL.min-1, les échantillons contenus dans une seringue en verre de 500 µL 
(Hamilton Co, Reno, USA). Les échantillons ont été analysés en mode d’ionisation 
négative à -3,5 kV. La température de vaporisation est de 50 °C et celle du capillaire de 
transfert est de 250°C. Les gaz séchant et auxiliaire sont respectivement de 10 et 5 ua. 
Les offsets du tube lens et du skimmer ont été optimisés pour obtenir la meilleure 
sensibilité et la meilleure stabilité du signal. 
Concernant les mesures isotopiques par ESI-MS en injection directe, les spectres de 
masse du DTPA-Sm ont été obtenus en mode profil et en mode centroïde, pour des 
fréquences de balayage de 0,5 s.scan-1 et 0,25 s.scan-1. Le temps d’acquisition est égal à 
une minute. 
Concernant l’obtention des spectres de fragmentation des complexes de lanthanides, 
ils ont été obtenus à différentes largeurs Δm. Pour chaque largeur Δm, plusieurs énergies 
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de fragmentation ont été testées. L’ensemble des conditions est présenté dans le tableau 





Δm Énergies de fragmentation (eV) 
[Sm-DTPA+H]- 538 5 ; 10 16, 19, 21, 23 
[Nd-DTPA+H]- 535 5 ; 10 16, 19, 22, 24 
[Sm-EDTA]- 437 5 ; 10 11, 13, 16, 19, 21 
[Nd-EDTA]- 434 5 ; 10 12, 14, 17, 19, 21 
Le temps d’acquisition des spectres de masse est 0,5 minute. Pour la concentration 
des échantillons : se reporter à la partie 5.2. 
 Conditions d’analyse par HILIC ESI-MS : 
Lors des expériences en couplage HILIC ESI-MS (chapitres III, IV et V), les 
échantillons ont été analysés en mode d’ionisation négative à une tension de -4kV. La 
température de vaporisation a été optimisée à 400°C et celle du capillaire de transfert à 
250°C. Pour chaque composition de phase mobile, le débit des gaz ainsi que les offsets 
du tube lens et du skimmer ont été optimisés pour obtenir la meilleure sensibilité et la 
meilleure stabilité du signal. Les valeurs des gaz séchant et auxiliaire sont précisés au 
cours des chapitres. La gamme de masse balayée en mode fullscan est de m/z 200-600. 
Pour la concentration des échantillons : se reporter à la partie 5.2. 
 Conditions d’analyse par ICP-MS : 
Lors des expériences de détermination du rendement de la colonne Xbridge (chapitre 
III), les échantillons ont été analysés à l’aide du passeur automatique d’échantillons. Les 
paramètres ICP-MS sont présentés dans le tableau suivant : 
ICP-MS 
puissance 1400 W 
injecteur 2 mm 
gaz plasmagène 13 L.min-1 
gaz auxiliaire 0,9 L.min-1 






oxygène 4 mL.min-1 
cônes platine 
Lors des expériences de sensibilité en ICP-MS (chapitre V), un pousse seringue 
(Harvard Apparatus Cambridge, Holliston, USA) a permis de délivrer, à un débit de 145,1 
222 
µL.min-1, les échantillons contenus dans une seringue de 12 mL (HSW, Tuttlingen, 
Allemagne). Les paramètres ICP-MS sont présentés dans le tableau suivant : 
ICP-MS 
puissance 1400 W 
injecteur 2 mm 
gaz plasmagène 14 L.min-1 
gaz auxiliaire 0,92 L.min-1 






oxygène 4 mL.min-1 
cônes platine 
 Conditions d’analyse par couplage de l’HILIC à l’ESI-MS et à l’ICP-MS°: 
Le flux chromatographique est scindé en deux par une connectique en T à faible 
volume mort P-890 (Upchurch Scientific®, CM Scientific Ltd., Silsden, Royaume Uni). Le 
tube dirigeant le flux vers l’ESI-MS est un tube en PEEK d’une longueur de 1,5 m et d’un 
diamètre interne de 125 µm (Upchurch Scientific®, CM Scientific Ltd., Silsden, Royaume 
Uni). Le tube dirigeant le flux vers l’ICP-MS est un tube en PEEK d’une longueur de 4,6 m 
et d’un diamètre interne de 65 µm (Upchurch Scientific®, CM Scientific Ltd., Silsden, 
Royaume Uni). Ce tube est lié à une chambre de mélange à faible volume (950 nL) Micro 
Static Mixing Tee M-540 (Upchurch Scientific®, CM Scientific Ltd., Silsden, Royaume 
Uni). L’autre partie de cette connectique est reliée à un tube en PEEK de 125 µm de 
diamètre interne permettant de délivrer un débit d’appoint en acide nitrique 2% (w/w) 
à 140 µL.min-1 à l’aide d’un pousse seringue (Harvard Apparatus Cambridge, Holliston, 
USA). Une seringue de 60 mL (CODAN, Lensahn, Allemagne) est utilisée pour contenir 
l’acide nitrique 2% (w/w). Le mélangeur est relié à la chambre de nébulisation de l’ICP-
MS par l’intermédiaire d’un tube en PEEK de 5 cm de longueur et de diamètre interne de 
250 µm. 






Mode d’acquisition fullscan puissance 1400 W 
Tension de spray - 4 kV injecteur 2 mm 
Gaz séchant 35 ua gaz plasmagène 14 L.min-1 
Gaz auxiliaire 30 ua gaz auxiliaire 0,89 L.min-1 
Température de 
vaporisation 
400°C gaz de nébulisation 1,04 L.min-1 
Température du 







  oxygène 4 mL.min-1 
  cônes platine 
5.2 Conditions chromatographiques  
 Étude de la sélectivité des phases stationnaires à groupements 
polaires (chapitre III) 
Les phases stationnaires suivantes ont été testées : Inertsil® cyano CN-3 (150 x 3 
mm ; 3 µm, GL Sciences, Japon), ZIC®-HILIC (150 x 2,1mm ; 5 µm, Sequant™, Allemagne), 
Luna HILIC (150 x 3 mm ; 5 µm, Phenomenex, France), TSKgel Amide-80 (150 x 2 mm ; 3 
µm, TOSOH, Japon), XBridge™ Amide (150 x 2,1 mm ; 3,5 µm, Waters, Irlande).  
Plusieurs compostions de phases mobiles ont été testées et sont présentées dans le 
tableau suivant : 
Concentration d’acétate 
d’ammonium (mmol.L-1) 
Proportion acétonitrile/eau (v/v) 
5 60/40, 70/30, 80/20 
20 60/40, 70/30, 80/20 
Toutes les séparations ont lieu en mode isocratique. Le débit de la phase mobile pour 
chaque colonne est de 0,1 mL.min-1. Les échantillons sont dilués dans les différentes 
phases mobiles et sont composés de lanthanides (Nd, Eu, Gd, Er) à une concentration de 
1.10-4 mol.L-1, chacun en présence de DTPA dans les proportions lanthanides:DTPA 
1:1,25. Le volume d’injection est de 5 µL. 
 Étude comparative des phases stationnaires à fonctions amide 
(chapitre III) 
Les phases stationnaires suivantes ont été comparées : TSKgel Amide-80 (150 mm x 
2 mm ; 3 µm, TOSOH, Japon), XBridge™ Amide (150 mm x 2,1 mm ; 3,5 µm, Waters, 
Irlande).  
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Les expériences ont été réalisées en mode isocratique avec une phase mobile 68/32 
(v/v) acétonitrile/eau, 0,5 % d’acide formique avec 5, 10 et 20 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium. Le débit de la phase mobile est de 0,15 mL.min-1. Trois échantillons ont 
été analysés et sont présentés dans le tableau suivant : 
Échantillons Proportions Concentration (mol.L-1) 
Ln (Nd, Eu, Gd, Er) en 
présence de DTPA 
Lanthanide:DTPA 
1:1,25 
1.10-4 pour chaque 
lanthanide 




1.10-4 pour chaque 
lanthanide 
Ln (Gd,Er) en présence de 
DTPA et d‘EDTA 
Lanthanide:DTPA:EDTA 
2:1,25:1,25 
1.10-4 pour chaque 
lanthanide 
Le volume d’injection est de 5 µL. 
 Rendement de la colonne XBridge  
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne XBridge™ Amide 
(150 x 2,1 mm ; 3,5 µm, Waters, Irlande). La phase mobile est composée de 68/32 (v/v) 
acétonitrile/eau, 5 mmol.L-1 d’acétate d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Le débit de 
la phase mobile est de 0,15 mL.min-1. Les échantillons sont composés de gadolinium à 
une concentration de 10-4 en présence de DTPA dans les proportions lanthanide:ligand 
1:1,25. Le volume d’injection est de 5 µL. 
5 échantillons ont été injectés avec la colonne XBridge et trois fractions pour chaque 
échantillon (avant, pendant, après le pic chromatographique du Gd-DTPA) ont été 
récupérées. Les fractions ont été diluées dans l’acide nitrique 2% et quantifiées par ICP-
MS. Les paramètres ICP-MS sont reportés dans le tableau suivant 
 Étude des mécanismes de rétention des complexes de lanthanides 
(chapitre III) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne XBridge™ Amide 
(150 x 2,1 mm ; 3,5 µm, Waters, Irlande). Différentes compositions de phases mobiles 
ont été criblées et sont présentées dans le tableau suivant :  
Concentration d’acétate 
d’ammonium (mmol.L-1) 
Proportion acétonitrile/eau (v/v) 
5 mmol.L-1 40-80 (tous les 5%) 
10 mmol.L-1 40-80 (tous les 5%) 
15 mmol.L-1 40-80 (tous les 5%) 
20 mmol.L-1 40-80 (tous les 5%) 
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Le débit de la phase mobile est de 0,15 mL.min-1. L’échantillon est dilué dans la phase 
mobile et est composé de lanthanides (Nd, Gd, Eu, Er) à une concentration de 1.10-4 
mol.L-1 chacun en présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions 
lanthanide:DTPA:EDTA 2:1,25:1,25. Le volume d’échantillon est de 5 µL. 
 Conditions d’analyse plus rapides (chapitre III) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne ACQUITY UPLC® 
BEH Amide (100 x 2,1 mm ; 1.7 µm, Waters, Irlande). 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Le débit de la phase mobile est de 0,3 mL.min-1. 
L’échantillon est composé de lanthanides (Nd, Gd, Eu, Er) à une concentration de 
1.10-4 mol.L-1 chacun en présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions 
lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75. Le volume d’échantillon est de 3 µL. 
 Séparation du samarium et du néodyme en présence d’EDTA et de 
DTPA (chapitre IV) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne ACQUITY UPLC® 
BEH Amide (100 x 2,1 mm ; 1.7 µm, Waters, Irlande). 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Le débit de la phase mobile est de 0,3 mL.min-1. 
L’échantillon est composé de lanthanides (Sm, Nd) à une concentration de 1.10-4 
mol.L-1 chacun en présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions 
lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75. Le volume d’échantillon est de 3 µL. 
 Étude de la méthode de quantification par étalonnage interne à pH 
3,2 (chapitre IV) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne ACQUITY UPLC® 
BEH Amide (100 x 2,1 mm ; 1.7 µm, Waters, Irlande). 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Le débit de la phase mobile est de 0,3 mL.min-1. 
Dans ces expériences, plusieurs échantillons ont été analysés et sont présentés dans 
le tableau suivant :  
  
226 
Échantillons Proportions Concentration (mol.L-1) 
Ln (Nd, Sm) en présence de 
DTPA et d’EDTA 
+ Tm en présence de DTPA 
+ Tm en présence d’EDTA 
lanthanide:DTPA:EDTA 
2:0,75:1,75 
+ Tm:DTPA 1:1,25 
+Tm:EDTA 1:1,25 
1.10-4 pour chaque 
lanthanide 
Ln (Nd, Sm) en présence de 
DTPA et d’EDTA 
+ Tb en présence de DTPA 
+ Tb en présence d’EDTA 
lanthanide:DTPA:EDTA 
2:0,75:1,75 
+ Tb:DTPA 1:1,25 
+Tb:EDTA 1:1,25 
1.10-4 pour chaque 
lanthanide 
Ln (Nd, Sm) en présence de 
DTPA et d’EDTA 
+ Tm en présence de DTPA 
+ Tb en présence d’EDTA 
lanthanide:DTPA:EDTA 
2:0,75:1,75 
+ Tm:DTPA 1:1,25 
+Tb:EDTA 1:1,25 
1.10-4 pour chaque 
lanthanide 
Ln (Nd, Sm) en présence de 
DTPA et d’EDTA 
+ Tb en présence de DTPA 
lanthanide:DTPA:EDTA 
2:0,75:1,75 
+ Tb:DTPA 1:1,25 
1.10-4 pour chaque 
lanthanide 
Ln (Nd, Sm) en présence de 
DTPA et d’EDTA 




1.10-4 pour chaque 
lanthanide 
Ln (Nd, Sm) en présence de 
DTPA et d’EDTA 




1.10-4 pour chaque 
lanthanide 
Le volume d’injection est de 3 µL. 
 Étude de la méthode de quantification par étalonnage interne à pH 
6,8 (chapitre IV) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne ACQUITY UPLC® 
BEH Amide (100 x 2,1 mm ; 1.7 µm, Waters, Irlande). 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, sans acide formique et a un pH hydro-organique de 6,8 avec de 
l’ammoniac concentré. Le débit de la phase mobile est de 0,3 mL.min-1. 
L’échantillon est composé de lanthanides (Sm, Nd) à une concentration de 1.10-4 
mol.L-1 chacun en présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions 
lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75. À cet échantillon est ajouté un étalon interne de Tb 
en présence de DTPA dans les proportions 1 :1,25 pour une concentration de 10-4 mol.L-
1en Tb dans l’échantillon. Le pH a été ajusté à pH 6,8 avec de l’ammoniac concentré. Le 
volume d’injection est de 3 µL. 
 Obtention des spectres de fragmentation par ESI-MS (chapitre IV) 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. L’échantillon est composé d’un lanthanide (Sm ou 
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Nd) à une concentration de 10-4 mol.L-1en présence d’EDTA ou de DTPA dans les 
proportions lanthanide:ligand 1:1,25. Pour les conditions de l’ESI-MS : se reporter à la 
partie 5.1. 
 Limites de détection par HILIC ESI-MS (chapitre IV) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne ACQUITY UPLC® 
BEH Amide (100 x 2,1 mm ; 1.7 µm, Waters, Irlande). 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Le débit de la phase mobile est de 0,3 mL.min-1. 
Dans ces expériences, les échantillons sont composés de lanthanides (Sm, Nd) en 
présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75 à 
différentes concentrations en lanthanide total : 2.10-9, 1.10-8, 2.10-8, 1.10-7, 2.10-7, 1.10-6, 
2.10-6, 1.10-5, 2.10-5, 10-4, 2.10-4, 1.10-3 mol.L-1. Le volume d’injection est de 3 µL. 
 Domaines de linéarité en HILIC ESI-MS (chapitre IV) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne ACQUITY UPLC® 
BEH Amide (100 x 2,1 mm ; 1.7 µm, Waters, Irlande). 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Le débit de la phase mobile est de 0,3 mL.min-1. 
Dans ces expériences, les échantillons pour déterminer le domaine de linéarité sont 
composés de lanthanides (Sm, Nd) en présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions 
lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75 à différentes concentrations en lanthanide total : 
2.10-5, 5.10-5, 1.10-4, 1,5. 10-4, 2.10-4, 4.10-4, 6.10-4, 8.10-4, 1.10-3 mol.L-1. L’échantillon de 
contrôle est composé de lanthanides (Sm, Nd) à une concentration de 2.10-4 mol.L-1 en 
lanthanide total en présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions 
lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75. Le volume d’injection est de 3 µL. 
 Potentialité de la mesure isotopique par ESI-MS en injection directe 
(chapitre IV) 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. L’échantillon est composé de samarium à une 
concentration de 10-4 en présence de DTPA dans les proportions lanthanide:ligand 
1:1,25. Pour les conditions de l’ESI-MS : se reporter à la partie 5.1. 
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 Potentialité de la mesure isotopique par HILIC ESI-MS (chapitre IV) 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. L’échantillon est composé de samarium à une 
concentration de 10-4 en présence de DTPA dans les proportions lanthanide:ligand 
1:1,25. Le volume d’infection est de 3 µL. Pour les conditions de l’ESI-MS : se reporter à 
la partie 5.1. 
 Faisabilité du couplage de l’HILIC à l’ESI-MS et l’ICP-MS (chapitre V) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne ACQUITY UPLC® 
BEH Amide (100 x 2,1 mm ; 1.7 µm, Waters, Irlande). 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Le débit de la phase mobile est de 0,3 mL.min-1. 
L’échantillon est composé de lanthanides (Sm, Nd) à une concentration de 1.10-4 
mol.L-1 chacun soit 15 ppm en présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions 
lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75. Le volume d’échantillon est de 3 µL. 
 Méthode de quantification par HILIC ESI-MS et HILIC ICP-MS 
(chapitre V) 
La phase stationnaire utilisée pour ces expériences est la colonne ACQUITY UPLC® 
BEH Amide (100 x 2,1 mm ; 1.7 µm, Waters, Irlande). 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Le débit de la phase mobile est de 0,3 mL.min-1. 
Dans ces expériences, la droite d’étalonnage est composée d’échantillons contenant 
des lanthanides (Sm, Nd) en présence de DTPA et d’EDTA dans les proportions 
lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75 à différentes concentrations en lanthanide total : 
2.10-5, 1.10-4, 1,5. 10-4, 2.10-4, 3.10-4, 4.10-4 mol.L-1, soit d’environ 3, 15, 22,5, 30, 45, 60 
ppm. L’échantillon de contrôle est composé de lanthanides (Sm, Nd) à une concentration 
de 2.10-4 mol.L-1, soit 30 ppm en lanthanide total en présence de DTPA et d’EDTA dans 
les proportions lanthanide:DTPA:EDTA 2:0,75:1,75. Le volume d’injection est de 3 µL. 
 Réponse des complexes par ESI-MS (chapitre V) 
La phase mobile est composée de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. Quatre échantillons ont été analysés et sont 
composés d’un lanthanide (Sm ou Nd) à une concentration de 10-4 mol.L-1 en présence 
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d’EDTA ou de DTPA dans les proportions lanthanide:ligand 1:1,25. Pour les conditions 
de l’ESI-MS se reporter à la partie 5.1. 
 Réponse des complexes par ICP-MS (chapitre V) 
La préparation des échantillons est légèrement différente dans cette expérience. Afin 
de reproduire les conditions d’analyse en mode couplage simultané, les échantillons ne 
sont pas dilués dans la phase mobile mais dans une phase composée de 97% d’acide 
nitrique 2 % (w/w) et de 3% de 70/30 (v/v) acétonitrile/eau, 15 mmol.L-1 d’acétate 
d’ammonium, 0,5 % d’acide formique. La composition des échantillons est présentée 
dans le tableau suivant : 
Échantillons  Proportion  Concentrations (ppb) 
Sm + Nd Pas de ligand 5 ; 30 
Sm en présence de DTPA 1:1,25 1 ; 10 ; 50 
Nd en présence de DTPA 1:1,25 1 ; 10 ; 50 
Sm en présence d’EDTA 1:1,25 1 ; 10 ; 50 
Nd en présence d’EDTA 1:1,25 1 ; 10 ; 50 
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